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Abstract
En las u´ltimas dos de´cadas hubo un gran crecimiento en la investigacio´n y el desarrollo
de sistemas de Pa´ncreas Artificial (PA). Estos sistemas, compuestos por un lazo de control
realimentado, una bomba de insulina y un sensor continuo de glucosa, permiten la regula-
cio´n automa´tica de glucosa para personas con Diabetes Mellitus Tipo I (DMT1). Au´n as´ı,
las limitaciones que presenta este desaf´ıo, como los son la gran variabilidad inter- e intra-
paciente, la incertidumbre y retardos del sistema, dificultan la concepcio´n de un control
de lazo cerrado puro. Adema´s de estas limitaciones, el riesgo de exponer a la persona a
hiper- e hipoglucemias es un gran impedimento a la hora de desarrollar las estrategias de
control gluce´mico.
En esta tesis se plantean objetivos que cubren distintos aspectos del desarrollo de
terapias para el control de la glucosa en la DMT1. En primer lugar, se desarrollo´ una
plataforma de simulacio´n que cuenta con un amplio espectro de configuraciones. Luego, a
partir de la estimacio´n de la insulina activa en el cuerpo (IOB), se proponen dos algoritmos
para el tratamiento a lazo abierto: uno para per´ıodos posprandiales y otro para la actividad
f´ısica. A su vez, a partir de la limitacio´n de IOB, se proponen te´cnicas de lazo cerrado. Por
un lado, se propone un algoritmo que permite la transicio´n en configuraciones h´ıbridas,
entre el bolo posprandial de lazo abierto y el controlador de lazo cerrado. Por otro lado,
a partir de una participacio´n interdisciplinaria, se presenta el desarrollo y ensayo cl´ınico
de un algoritmo de control de lazo cerrado sin bolo para la compensacio´n de comidas.
Por u´ltimo, se presenta el algoritmo GSAFE para lazos cerrados de control puro donde se
propone adaptar la salida de un controlador principal con el fin de imponer una limitacio´n
en la pendiente de ca´ıda de glucosa con el objetivo de prevenir futuras hipoglucemias
debido a la sobreactuacio´n.
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1Algunas definiciones corresponden a las siglas en ingle´s de los te´rminos. Se utilizaron abreviaciones
en ingle´s cuando representan nombres te´cnicos o se encuentran difundidas de esa manera incluso en la
literatura en espan˜ol.
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Prefacio
Lo que me cautivo´ de la ingenier´ıa electro´nica en un primer lugar es su amplio campo
de aplicacio´n. En particular, remonta´ndome ya tiempo atra´s desde el grado, la rama de
Bioingenier´ıa me parec´ıa casi irreal, una cercan´ıa a la ciencia ficcio´n. El equilibrio y fun-
cionamiento de los organismos biolo´gicos no dejan de maravillarme y preguntarme hasta
donde seremos capaces de llegar. El haber estudiado en la UNLP me dio la gran oportu-
nidad de hacer un postgrado en esta orientacio´n, de darme un lugar y cobijo para poder
adentrarme en una de las aristas de la Bioingenier´ıa. Quisiera reconocer que el puntapie´
inicial, adema´s de la charla con Herna´n y Fabricio, fue el art´ıculo [1], al cual le tengo cierto
carin˜o (por eso merece ser la primera cita en este gran recorrido).
El control automa´tico de glucosa en sangre nace a partir de una necesidad de la igualdad
y tranquilidad para millones de personas. Aunque hoy en d´ıa la tecnolog´ıa se encuentra
lejos de alcanzar a todas aquellas personas que tienen Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1), el
estudio y desarrollo de mu´ltiples aspectos entorno a la misma han crecido vertiginosamente
en las ultimas de´cadas, ma´s au´n en e´stas primeras dos del siglo XXI.
Como en cualquier problema de ingenier´ıa, en primer lugar se estudiaron los modelos
matema´ticos ma´s relevantes que describan la dina´mica glucosa-insulina principalmente.
Comprender y analizar las dina´micas en juego es fundamental. A partir de la eleccio´n
de uno de los mu´ltiples modelos disponibles en la literatura, se propone una plataforma
de simulacio´n que contemple incertidumbres, nuevas tecnolog´ıas, mu´ltiples escenarios. Se
apunto´ tambie´n a la versatilidad para su utilizacio´n y adaptacio´n, resultando intuitiva
para el uso por parte de colegas y personas que trabajen en el tema.
La segunda parte de la tesis hace enfoque a esquemas de control para el tratamiento
de la diabetes a partir de dos enfoques: control a lazo abierto y control a lazo cerrado. El
control adecuado de la glucosa es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas
con DMT1. El principal desaf´ıo parte de que el sistema presenta saturacio´n en la actuacio´n,
ruido de medicio´n, la gran variabilidad intra- e inter-paciente, retardos debido al uso de la
ruta subcuta´nea y enormes perturbaciones debido a la ingesta. A su vez, se desea minimizar
la interaccio´n de la persona en el control de su glucosa, por lo que se buscaron alternativas
a la tecnolog´ıa que ya disponen y se propusieron te´cnicas para el control de lazo cerrado
puro.
Por un lado, se realizan dos propuestas para el control a lazo abierto v´ıa la limitacio´n
de la insulina disponible en el cuerpo (Insulin-On-Board, IOB). Se propone un algoritmo
para el control posprandial el cual permite el co´mputo automa´tico de un super-bolo, en
base a te´cnicas registradas en patente por los directores. Este permite compensar comidas
de alto ı´ndice gluce´mico a partir de la automatizacio´n de una te´cnica conocida. A su vez,
se propone un algoritmo para la realizacio´n de actividad f´ısica, teniendo en cuenta tanto el
miedo a las hipoglucemias por parte de la comunidad, como as´ı evitar una hiperglucemia
severa.
Por otro lado, se proponen te´cnicas de control de lazo cerrado h´ıbrido y puro v´ıa
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limitaciones de IOB. Se presenta una propuesta para regular el paso entre el control a lazo
abierto (el suministro de un bolo para compensar una comida) al lazo cerrado mediante una
te´cnica basada en control por modos deslizantes (Sliding Mode, SM) en vista a la seguridad
durante ensayos cl´ınicos. Se detalla la participacio´n en el desarrollo del algoritmo ARG,
realizado en colaboracio´n entre la UNLP y el ITBA y ensayado cl´ınicamente en 2017 en
el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Por u´ltimo, se propone un esquema de lazo cerrado puro v´ıa limitacio´n de la tasa
de decrecimiento de la glucosa. Aqu´ı se propone limitar la variable controlada mediante
la adaptacio´n del controlador, para evitar hipoglucemias debido a su sobre-actuacio´n,
partiendo de te´cnicas como SM, filtro de Kalman y un controlador principal con estructura
MPC y otro PID.
Todas las propuestas fueron ensayadas y validadas de forma in-silico en la plataforma
desarrollada, la cual se encuentra basada en el simulador UVA/Padova, el cual fue aceptado
como reemplazo de pruebas en animales por la Food and Drug Administration.
Objetivos
Siendo esta la primera tesis de la Universidad Nacional de La Plata en esta tema´tica,
se proponen los siguientes objetivos involucrados en el tratamiento de la diabetes y en el
control de la glucosa:
1. Relevar el estado del arte del desarrollo tanto de tratamientos y tecnolog´ıas para la
diabetes como de los sistemas de Pa´ncreas Artificial.
2. Disen˜ar una plataforma de simulacio´n versa´til y realista en base a modelos validados
de la dina´mica glucosa-insulina.
3. Disen˜ar estrategias de control que abarquen los diferentes aspectos que involucra el
control gluce´mico: te´cnicas a lazo abierto, lazo h´ıbrido y lazo cerrado.
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Organizacio´n
Esta tesis se organiza de la siguiente manera:
• En el cap´ıtulo 1 se desarrolla el estado del arte, comenzado por definir la diabetes
y sus problema´ticas, los tratamientos y la tecnolog´ıa circundante, hasta llegar al
concepto de Pa´ncreas Artificial y el control de glucosa de lazo cerrado.
• En el cap´ıtulo 2 de detallan y comparan los principales modelos matema´ticos
del sistema glucosa-insulina de la literatura. Luego se desarrolla la implemen-
tacio´n de una plataforma de simulacio´n para el ensayo de estrategias de
control de glucosa de forma in-silico. En esta se consideran diferentes perfiles
de variacio´n intra-paciente y comidas mixtas. A su vez se proponen otras formas de
modelado, considerando te´cnicas intervalares y un modelo de orden reducido orien-
tados al control que cubra variaciones intra-paciente.
• En el cap´ıtulo 3 se proponen estrategias de control a lazo abierto mediante
la terapia con bombas de insulina para dos casos: el control posprandial y el
control durante el ejercicio. Los algoritmos presentados se basan en la estimacio´n
y regulacio´n de la insulina a bordo, siendo aquella que se encuentra en el espacio
subcuta´neo disponible para actuar.
• En el cap´ıtulo 4 se detallan estrategias de control a lazo cerrado, disen˜adas
tambie´n a partir de la insulina a bordo y la implementacio´n de la capa SAFE.
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Se presenta el caso h´ıbrido (con suministro de bolos) y el caso de lazo cerrado
correspondiente al algoritmo ARG. Este u´ltimo fue desarrollado en conjunto
con el ITBA y la UNLP. Se presentara´ el caso de estudios y los ensayos cl´ınicos
realizados en el pa´ıs.
• En el cap´ıtulo 5 se presenta una estrategia de control para el lazo cerrado puro.
Esta se centra en la prevencio´n de hipoglucemias en base a la limitacio´n de
la tasa de decrecimiento de la glucosa en plasma.
• Las conclusiones finales y el trabajo futuro son presentadas en el cap´ıtulo 6.
• Por u´ltimo, se an˜ade un ape´ndice con el desarrollo e implementacio´n de una plata-
forma basada en Android para realizar ensayos cl´ınicos.
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Capı´tulo1
Introduccio´n
La Diabetes afecta a millones de personas en el mundo. Resulta un desaf´ıo cotidiano
para quien la padece y puede tener consecuencias tanto a corto plazo como a largo, debido
a un tratamiento inadecuado. El avance tecnolo´gico reciente (con respecto a la longevidad
de la afeccio´n) aumento´ considerablemente la calidad de vida de quienes deben lidiar
con la diabetes, aunque lamentablemente no todos y todas tienen acceso a las mismas
herramientas.
Desde la perspectiva de la ingenier´ıa de control automa´tico, la propuesta de desarrollar
un control de lazo cerrado de glucosa para personas insulino-dependientes propone un gran
desaf´ıo a nivel teo´rico, debido a los retardos y restricciones que presenta la planta, y a su
vez el desaf´ıo pra´ctico de implementar sobre las tecnolog´ıas existentes
El problema no so´lo es desafiante a nivel teo´rico y pra´ctico, sino tambie´n a nivel social.
Muchas personas con diabetes conf´ıan en lograr una vida mejor y no esta´n esperando
(#WeAreNotWaiting).
1.1. Diabetes Mellitus
La Diabetes Mellitus (DM) consiste en un trastorno metabo´lico que se manifiesta de
forma cro´nica, caracteriza´ndose por concentraciones elevadas de Glucosa en Plasma (GP).
En la Figura 1.1 se muestra un diagrama de co´mo el cuerpo regula y utiliza la glucosa. La
principal causa de la diabetes se debe a la baja o nula produccio´n de la hormona insulina
por parte del cuerpo, o la pe´rdida de sensibilidad hacia a misma. La insulina es una
hormona anabo´lica secretada por las ce´lulas β de los Islotes de Langerhans del pa´ncreas.
Su principal funcio´n es el aprovechamiento de nutrientes y es la llave para proveer de
energ´ıa a las ce´lulas de los tejidos. Otras hormonas participan de la regulacio´n de la
glucosa, siendo el glucago´n una de las principales junto a la insulina, hormona secretada
por la ce´lulas α del pa´ncreas. Esta hormona estimula la liberacio´n de glucosa por parte
del h´ıgado para aumentar la concentracio´n de GP.
En una persona sana se pueden determinar los siguientes rangos de glucemia: ayuno
GP∈[70,100]mg/dl y posprandial1 GP<150mg/dl. Estos rangos cambian para una persona
con diabetes, considera´ndose como normoglucemia o euglicemia GP∈[70,180]mg/dl. Debe
notarse que se considera un rango ma´s amplio debido a la dificultad de control gluce´mico.
Niveles de GP por debajo de este rango se denomina hipoglucemia y por encima hiperglu-
cemia.
El diagnostico de la DM debe realizarse en un entorno me´dico (como el consultorio de
1Se considera como periodo posprandial de 2 a 4 horas despue´s de comer, siendo de gran importancia
mantener una buena regulacio´n de la glucemia durante ese periodo.
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Figura 1.1: Diagrama de bloques conceptual de la regulacio´n de la glucosa.
su me´dico o un laboratorio) y puede realizarse por medio de diferentes v´ıas, de acuerdo
a [2]:
Prueba aleatoria de GP ≥ 200mg/dl en cualquier momento del d´ıa.
Glucemia en ayunas (de al menos 8 horas) ≥ 126mg/dl.
Glucemia ≥ 200mg/dl a las 2 horas en una prueba de tolerancia a la glucosa oral.
Hemoglobina Glucosilada (HbA1c mayor o igual de 6,5%).
La mayor´ıa de los casos de diabetes pueden englobarse en dos grandes categor´ıas, pero
cabe destacar una tercera que tiene un importante grado de incidencia:
Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1): Se suele manifestar a temprana edad, general-
mente antes de los 35 an˜os. No existe la produccio´n endo´gena de insulina debido
a una destruccio´n autoinmune de las ce´lulas β. Quienes la padecen son personas
insulino-dependientes.
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2): Suele desarrollarse en adultos (despue´s de los
35-40 an˜os) y se la relaciona a diversos factores, como la falta de actividad f´ısica o
la obesidad. Disminuye la produccio´n de insulina o el cuerpo genera resistencia a la
misma. En algunos casos, se requiere suministro exo´geno de insulina.
Diabetes Mellitus gestacional: se manifiesta durante el periodo gestacional en ma´s
del 8% de los embarazos.
Existen otros tipos de diabetes, que pueden inducirse debido a infecciones, efectos colate-
rales de drogas, s´ındromes gene´ticos, entre otros factores au´n en estudio.
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Figura 1.2: Respuesta media de la glucosa en plasma, secrecio´n de insulina y glucago´n ante la ingesta
en personas sanas y con DMT2.
En la Figura 1.2 puede observarse la respuesta media ante la ingesta de la glucosa,
insulina y glucago´n en plasma de personas sana y con diabetes tipo 2 [3]. En una persona
con DMT1 el caso es au´n ma´s grave ya que no tiene respuesta de insulina ante la ingesta,
por lo que la glucosa crece a niveles muy altos y peligrosos para la salud.
1.2. La vida con Diabetes
Cuando una persona tiene DM, su cotidianidad se ve envuelta en el control intensivo
sobre su cuerpo. Eventos como comer, dormir, correr, dar una clase, enfrentarse a un tra-
bajo, y muchas otras actividades se vuelven desaf´ıos que escapan a las dema´s personas.
Cuando uno se encuentra a cargo del control de una nin˜a o nin˜o con diabetes las impli-
caciones son au´n mayores. La mayor preocupacio´n al tratar este trastorno es el peligro
latente a las hipoglucemias [5]. En muchos pa´ıses, especialmente aquellos con familias con
economı´a precaria, el acceso a la insulina y herramientas de cuidado, como as´ı tambie´n a
una educacio´n estructurada de la diabetes, es limitado.
La Federacio´n Internacional de Diabetes (International Federation of Diabetes (IFD))
promueve la investigacio´n de la diabetes desde 1950. Cada dos an˜os publica un atlas con
toda clase de informacio´n relacionada a la diabetes. Segu´n su u´ltimo informe [4], la diabetes
constituye el tercer factor de riesgo en importancia como causa de muerte a nivel global.
Se estima que en el mundo el nu´mero total de individuos que padecen diabetes se elevara´
de 463 millones de personas en el 2019 a 700 millones en el an˜o 2045. A nivel global y en
particular en Argentina, donde hay 4 millones de diabe´ticos, aproximadamente el 10% de
los estos padecen DMT1. En la Fig. 1.3 se visualiza la cantidad de personas con diabetes
para un rango de edad de 20-79 an˜os en diferentes regiones del mundo y su estimacio´n a
futuro.
En uno de los mayores estudios realizados hasta la fecha sobre las tendencias de la
diabetes [4], los investigadores indicaron que el envejecimiento de la poblacio´n y el aumento
de la obesidad en el mundo implican que la enfermedad se este´ convirtiendo en un tema
decisivo para la salud pu´blica global. En Ame´rica Latina (exceptuando Me´xico) se estima
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Figura 1.3: Cantidad de personas con diabetes (20-79 an˜os) en el mundo y por regio´n en el an˜o 2019
y proyecciones a 2030 y 2045 [4].
que el 9.4% de los adultos entre 20-79 an˜os tiene diabetes en 2019 (31.6 millones) y ma´s del
40% no se encuentra diagnosticado. A su vez, en este mismo an˜o se estima que murieron
243.000 personas en ese rango de edad debido a complicaciones de la diabetes. Ma´s del
50% de las muertes ocurren en Brasil, un pa´ıs con mucha desigualdad a pesar de ser una
de las economı´as mas grandes del mundo. En el 2019 el gasto relacionado a la diabetes en
la regio´n fue de 69.7 mil millones de dolares, que so´lo se corresponde al 9% del total de
la inversio´n global. Los pa´ıses que ma´s invierten de su gasto en salud son Cuba (24.3%),
Brasil (24.2%) y Costa Rica (21.3%), mientras que donde menos se gasta es en Argentina
(5%) y Uruguay (6.1%). Au´n as´ı, el Plan Argentina Innovadora 2020 identifico´ dentro del
apartado Salud a las Enfermedades cro´nicas, complejas con componentes multige´nicos y
asociadas a adultos como uno de sus Nu´cleos Socio Productivos Estrate´gicos [6].
De acuerdo a la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo [7], la prevalencia
autorreportada de glucemia elevada o diabetes aumento´ de 9,8% a 12,7%. Se considera que
ese aumento significativo era esperable dado que acompan˜a el crecimiento de la obesidad y
de la inactividad f´ısica, ambos factores de riesgo reconocidos de DMT2. Es decir que, para
reducir la prevalencia de diabetes es fundamental implementar las pol´ıticas de prevencio´n
y control de la obesidad. Las pol´ıticas en marcha en nuestro pa´ıs son:
La diabetes tambie´n constituye una l´ınea de cuidado priorizada en el marco de la CUS
y en los Programas de Financiamiento Internacional, como REDES, PROTEGER y
PACES. De igual modo, a trave´s del Programa Medicamentos Esenciales se entregan
fa´rmacos e insumos para el tratamiento de la diabetes en el Primer Nivel de Atencio´n.
El Programa Nacional De Prevencio´n Y Control De Personas Con Diabetes Mellitus
creado por la Resolucio´n 1156 /2014, junto con el A´rea de Servicios de Salud de
la DNPSyCENT, otras a´reas de la Secretaria de Gobierno de Salud, los Programas
Provinciales, y en colaboracio´n con organizaciones cient´ıficas y acade´micas, esta´
desarrollando la actualizacio´n de la Gu´ıa De Pra´ctica Cl´ınica de Diabetes Mellitus,
cuya publicacio´n estaba originalmente prevista para el segundo semestre de 2019.
Del mismo modo, se esta´n llevando a cabo capacitaciones destinadas a los equipo de
salud del Primer Nivel de Atencio´n sobre la tema´tica de la diabetes.
Desde el Programa Nacional De Prevencio´n Y Control De Personas Con Diabetes
Mellitus y la Comisio´n Nacional Permanente Asesora de Diabetes se brindo´ asistencia
te´cnica para la actualizacio´n de las normas de provisio´n de medicamentos e insumos
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Figura 1.4: Sintomas y complicaciones de la diabetes.
para personas con diabetes, a trave´s de la Resolucio´n 423/2018, que da cumplimiento
a las actualizaciones previstas por la ley Nacional Nº 26.914 de Control de Diabetes.
En 2018 se estuvo trabajando en la implementacio´n de la Red Nacional de Manejo
del Pie Diabe´tico, con el propo´sito de articular el primer nivel de atencio´n con el
segundo y el tercero para la prevencio´n y el tratamiento de las personas con pie
diabe´tico.
1.2.1. Complicaciones
Diversas complicaciones a la salud pueden asociarse a la diabetes. Algunas son ma´s
directas ya que se relacionan con niveles altos de GP. Esto se puede ver reflejado en el nivel
de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). En te´rminos simples, se puede decir que consiste en
un examen que aporta una visio´n retrospectiva del control de la diabetes. En efecto, indica
la media de los niveles de azu´car en los u´ltimos 3 meses. Los glo´bulos rojos que circulan por
la sangre contienen una prote´ına llamada hemoglobina. La glucosa, que tambie´n circula
por la sangre, se adhiere a la hemoglobina durante un periodo de entre 90 y 120 d´ıas. De
esta manera, la prueba de HbA1c se basa en la medicio´n de la cantidad de glucosa adherida
a los glo´bulos rojos y su resultado se expresa en porcentaje, que determina el nivel medio
de glucemia durante el trimestre anterior a la prueba. Adema´s, desde 2010, la American
Diabetes Association (ADA) establecio´ esta prueba como un examen de diagno´stico de
la enfermedad: un resultado igual o superior a 6,5% determina que una persona tiene
diabetes, mientras que uno de entre 5,7% y 6,4% se considera prediabetes [2].
En las personas con DMT1 aparecen s´ıntomas y signos de la diabetes, como pueden
ser sed excesiva, visio´n borrosa, aumento del apetito, pe´rdida inexplicable de peso, fatiga,
infecciones frecuentes, necesidad de orinar a menudo, entre otros padecimientos. La DMT2
puede presentar s´ıntomas parecidos pero ma´s leves o a veces incluso asintoma´tica. Au´n no
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Figura 1.5: Suministro de insulina mediante inyecciones diarias. Se utiliza insulina de accio´n lenta
para compensar los niveles basales y de accio´n ra´pida para bolos de correccio´n y de compensacio´n de
comidas.
se comprenden bien las causas de la misma pero hay una estrecha relacio´n con el sobrepeso
y la obesidad, el aumento de la edad y tambie´n con el historial familiar, incluyendo factores
e´tnicos. En un caso extremo, una hiperglucemia prolongada puede llevar a la cetoacidosis
diabe´tica, debido a que sin suficiente insulina, el organismo comienza a descomponer las
grasas para obtener energ´ıa lo que produce una acumulacio´n en el torrente sangu´ıneo de
a´cidos denominados cuerpos ceto´nicos. En la Fig. 1.4 se detallan las diferentes afecciones
que puede sufrir una persona con diabetes. En diversas publicaciones puede verse en detalle
las complicaciones asociadas a la diabetes [4, 8, 9].
Mientras mayor sea la duracio´n de la diabetes, mayor es el riesgo. Las complicaciones
de largo te´rmino pueden dividirse en dos grandes grupos:
Complicaciones macrovasculares: Afecciones al corazo´n debido a que la presio´n
sangu´ınea elevada y la resistencia a la insulina aumentan el riesgo a la enfermedad
coronaria. Aumenta el riesgo a un ataque cerbrovascular (ACV), incluyendo al acci-
dente isque´mico transitorio, deterioro cognitivo leve, entre otros. El estrechamiento
de los vasos sangu´ıneos resulta en enfermedades vasculares perife´ricas y reduce la
circulacio´n de sangre en las extremidades. Lesiones en los pies suelen curarse lenta-
mente, contribuyendo a gangrenas u otras afecciones.
Complicaciones microvasculares: Presio´n sangu´ınea alta y altos niveles de GP
pueden dan˜ar los vasos sangu´ıneos del ojo, causando retinopat´ıa, cataratas y glau-
coma. Tambie´n afecta al funcionamiento de los rin˜ones, resultando en nefropat´ıas y
a al sistema nervioso perife´rico (neuropat´ıa) lo que puede conducir dolores o falta
de sensibilidad a lesiones.
1.2.2. Tratamientos
El registro de la diabetes puede rastrearse hasta alrededor de 1550 AC. El papiro egipcio
descubierto por Georg Ebers se considera una de los tratados me´dicos ma´s antiguos [10].
En el mismo se hac´ıa referencia a personas con trastornos en la orina. Los indios y griegos
tambie´n ten´ıan registro de personas que orinaban un l´ıquido dulce y pegajoso. El me´dico
brita´nico Thomas Willis fue quien acun˜o´ el te´rmino Diabetes Mellitus, el cual deriva del
griego, pudie´ndose traducirse como lo que pasa a trave´s dulce como la miel, haciendo
referencia a la orina dulce que exped´ıan cierta clase de personas.
A pesar de que se distingu´ıa a la diabetes como un trastorno, las personas que la
padec´ıan ten´ıan pocas posibilidades de sobrevivir. Las dietas anore´xicas promovidas so´lo
consegu´ıan prolongar en unos pocos meses la vida. Los tratamientos existentes a trave´s
de los siglos en poco difer´ıan de los propuestos casi 2000 an˜os antes. Esto cambio´ a partir
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Figura 1.6: Ilustracio´n que representa los diferentes elementos que componen al tratamiento de la
diabetes, siendo estos, controles me´dicos, dieta, suministro de insulina, medicio´n de glucosa, entre
otros.
de la de´cada del 20 del siglo XX. La insulina fue descubierta en el verano de 1921 por Sir
Frederick Grant Banting, como consecuencia de una serie de experimentos realizados en
la ca´tedra de John J. R. MacLeod, profesor de Fisiolog´ıa de la Universidad de Toronto. El
t´ıtulo honor´ıfico de Sir lo alcanzar´ıa despue´s de obtener el Premio Nobel en medicina en
1923. Un joven de 14 an˜os internado por una diabetes severa resulto´ ser la primera persona
tratada con la hormona. Se acercaba una nueva era para las personas con diabetes.
La primeras insulinas disponibles proven´ıan de origen bovino o porcino, por lo que
ten´ıan limitaciones, como las reacciones inmunolo´gicas y su corta duracio´n de accio´n.
La estructura qu´ımica de la insulina quedo´ establecida en el per´ıodo 1945-1955, en una
serie de investigaciones desarrolladas por Frederick Sanguer que culminaron, en 1966, con
la obtencio´n por Michael Katsoyannis de la insulina humana sinte´tica. El espectacular
desarrollo de las te´cnicas de ingenier´ıa gene´tica ha logrado la bios´ıntesis de la insulina por
recombinacio´n gene´tica empleando el ADN recombinante de una cepa de Escherichia coli,
s´ıntesis conseguida en 1978, por dos grupos de cient´ıficos norteamericanos: Riggs,Itakura
y col., y Goeddel, Kleid, Bolivar y col. A partir de la s´ıntesis de la insulina, el tratamiento
de la diabetes crecio´ exponencialmente, y el desarrollo de nuevas tecnolog´ıas se expandio´
enormemente [11].
El tratamiento de la DM tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre
dentro de la normoglucemia o euglicemia (GP∈[70-180]mg/dl), para minimizar las com-
plicaciones y el riesgo de la enfermedad. Principalmente se basa en la dieta, el ejercicio
f´ısico y la medicacio´n. En la Figura 1.6 se ilustran diferentes componentes del tratamiento
de la diabetes.
En una persona con DMT1 es necesaria la administracio´n exo´gena de insulina ya
que el pa´ncreas es incapaz de producir esta hormona. La insulina se administra a trave´s
de inyecciones en la grasa existente debajo de la piel del brazo o el abdomen (como se
ejemplifica en la Fig. 1.5), ya que si se tomase por v´ıa oral ser´ıa destruida en el aparato
digestivo antes de pasar al flujo sangu´ıneo. A este tratamiento se lo define como Multiples
Inyecciones Diarias (Multiple Daily Injections (MDI)). Las necesidades de insulina var´ıan
en funcio´n de los alimentos que se ingieren y de la actividad f´ısica que se realiza. Las
personas que siguen una dieta estable y una actividad f´ısica de forma regular var´ıan poco
sus dosis de insulina. Sin embargo, cualquier cambio en la dieta habitual o la realizacio´n
de algu´n deporte exigen modificaciones de las pautas de insulina [1].
La insulina puede inyectarse a trave´s de distintos dispositivos. Esta tesis se centrara´
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en el tratamiento mediante bombas de insulina. E´stas consisten en dispositivos porta´tiles
que administran insulina de accio´n ra´pida las 24 horas del d´ıa. De pequen˜o taman˜o y
no invasivas (a comparacio´n con el suministro intravenoso), las bombas de insulina ad-
ministran la insulina a trave´s de un tubo pequen˜o (cate´ter) y una ca´nula (denominados
equipo de infusio´n) que se implanta bajo la piel. La cantidad de insulina administrada se
puede ajustar para satisfacer las necesidades de cada persona. A este tratamiento se lo
denomina Inyeccio´n Continua de Insulina Subcuta´nea (Continuous Subcutaneous Insulin
Infusion (CSII)).
La insulina se la caracteriza por el Tiempo de inicio, el cual transcurre antes de que
la insulina llegue a la sangre y comience a bajar el nivel de glucosa; el Punto de accio´n
ma´xima, que es cuando la insulina tiene su ma´xima potencia con respecto a la reduccio´n
de glucosa en la sangre; y la Duracio´n, que corresponde al tiempo que la insulina continu´a
reduciendo el nivel de glucosa. La insulina suele medirse en Unidades Internacionales (UI
o simplemente U) o en concentracio´n molar (pmol/L). A su vez, existen diferentes tipos
de insulina, de acuerdo a la necesidad o disposicio´n del sujeto [12, 13]:
La insulina de accio´n ra´pida comienza a surtir efecto 15 minutos despue´s de la
inyeccio´n, tiene su ma´ximo efecto al cabo de una hora y es eficaz durante dos a
cuatro horas. Tipos: insulina glulisina (Apidra), insulina lispro (Humalog) e insulina
aspart (NovoLog).
La insulina regular o de accio´n breve generalmente llega al flujo sangu´ıneo 30 minutos
despue´s de la inyeccio´n, tiene su ma´ximo efecto de dos a tres horas despue´s de la
inyeccio´n y es eficaz durante aproximadamente tres a seis horas. Tipos: Humulin R,
Novolin R.
La insulina de accio´n intermedia generalmente llega al flujo sangu´ıneo aproximada-
mente dos a cuatro horas despue´s de la inyeccio´n, tiene su ma´ximo efecto de cuatro
a doce horas despue´s de la inyeccio´n y es eficaz durante aproximadamente doce a
dieciocho horas. Tipos: NPH (Humulin N, Novolin N)
La insulina de accio´n prolongada generalmente llega a la sangre varias horas despue´s
de la inyeccio´n y tiende a mantener bajo el nivel de glucosa durante un periodo de
24 horas. Tipos: Insulina detemir (Levemir) e insulina glargina (Lantus)
La insulina puede mezclarse previamente para resultar ma´s u´til a personas con proble-
mas de vista, de destreza manual, seguir indicaciones y otros casos. La insulina de accio´n
ra´pida suele utilizarse para compensar comidas y realizar correcciones, mientras que la
insulina de accio´n prolongada se utiliza para mantener valores basales, o realizar ciertas
actividades. Mantener un control apropiado de la glucosa mediante el tratamiento MDI
resulta dificultoso en comparacio´n con CSII [14]. En el caso del tratamiento CSII se utiliza
siempre insulina ra´pida. En cambio, el tratamiento MDI combina insulina de accio´n lenta
para valores basales e insulina ra´pida para compensacio´n de comidas o correcciones en el
nivel de glucosa.
Terapia Basal-Bolo
Actualmente las personas que utilizan el tratamiento CSII deben tener presente dos
aspectos: el control sobre su glucosa basal o de ayuno y la compensacio´n de comidas o
valores anormales de glucosa [12, 15]. El primer aspecto se logra mediante el suministro
basal. Esto consiste en pequen˜as cantidades de insulina suministradas de forma continua,
siguiendo un perfil diario configurado junto a un cl´ınico. Se mide en Unidades por hora. El
segundo aspecto se realiza por medio del suministro de una cierta cantidad de insulina en
un instante dado, denominado bolo. Este se mide en Unidades y su accio´n es mucho ma´s
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Figura 1.7: Ejemplo de tratamiento basal-bolo de un persona en su hogar mediante la terapia CSII.
En la parte superior se observa el registro de CGM. Las muestras en amarillo indican hiperglucemia, en
verde normoglucemia y en rojo en hipoglucemia. La l´ınea a trazos roja indica el l´ımite de la excursio´n
hacia hipoglucemia (70 mg/dl). Debajo puede observarse el suministro de insulina.
agresiva, por lo que se deben tener distintas precauciones a la hora de suministrarlo, como
la insulina activa en el cuerpo, la realizacio´n de actividad f´ısica, cantidad de alimentos a
ingerir, entre otras variantes.
Hoy en d´ıa hay herramientas denominadas como calculadoras de bolos, lo que facilita al
usuario la determinacio´n del bolo a suministrase [16–18]. Estas pueden estar incluidas en
bombas de insulina, medidores de glucosa mediante un pinchazo en la yema de los dedos
e incluso en aplicaciones para smartphone convencionales. No es trivial mantener un buen
control a lo largo del d´ıa, por lo que las personas recurren a diversos elementos, habiendo
mu´ltiples gu´ıas, libros y referencias [14, 19]. Algunos de estas herramientas se mencionan
a continuacio´n:
Total Daily Insulin (TDI): la insulina total diaria corresponde al promedio diario
de uso de insulina. Es clave para un buen control gluce´mico, incluso para la sintonizacio´n
de controladores de lazo cerrado.
Basal Rate (BR): la tasa basal corresponde a la dosis de insulina que mantiene a la
glucosa chata en un rango deseado durante el suen˜o y el ayuno. Suele ser la mitad de TDI
y tiene un gran impacto en el control diario.
Carbohidrate Ratio (CR): el ı´ndice insulina/carbohidratos representa cuantos gra-
mos de Carbohidratos (CHO) pueden ser cubiertos o compensados por una unidad de
insulina. A veces se representa de la forma I:CHO.
Correction Factor (CF): el factor de correccio´n o sensibilidad representa cuanta
GP puede caer tras el suministro de una unidad de insulina de accio´n ra´pida.
Duration of Insulin Action (DIA): la duracio´n de la accio´n de la insulina corres-
ponde a cuanto tiempo un bolo de insulina actu´a sobre la glucosa. Permite estimar la
insulina que se acumula en el espacio subcuta´neo (Insulin-On-Board (IOB)).
Estos para´metros suelen variar a lo largo del d´ıa y deben mantenerse actualizados para
un buen control gluce´mico. Una fuente de error frecuente se debe a la estimacio´n de CHO
de la comida ha ingerir. El ca´lculo de un bolo para la compensacio´n de comidas se puede
hacer mediante la siguiente ecuacio´n por ejemplo:
Bolo =
CHO
CR
+
GPmed −GPobj
CF
− IOB, (1.1)
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Figura 1.8: Evolucio´n en el tiempo de la tecnolog´ıa asociada a la diabetes.
donde GPmed es la glucosa medida en el instante a suministrar el bolo y GPobj es la glucosa
objetivo. Estas herramientas son utilizadas tanto en terapias a lazo abierto como a lazo
cerrado.
En la Fig. 1.7 se muestra la excursio´n gluce´mica de una persona con DMT1 bajo tra-
tamiento mediante CSII. Este gra´fico fue obtenido durante los ensayos cl´ınicos realizados
en el pa´ıs durante el an˜o 2017 [20] (ma´s adelante en la tesis se referira´ a esta experiencia).
Consiste en el tratamiento a lazo abierto de uno de los participantes. Se pueden visualizar
diferentes situaciones a las que se enfrenta la persona como pueden ser ingestas, hiperglu-
cemias e hipoglucemias. En la parte superior se observa el registro de CGM (a una tasa de
muestreo de 5 minutos), indicado mediante el color amarillo muestras en hiperglucemia,
en verde muestras en normoglucemia y en rojo en hipoglucemia. La l´ınea a trazos roja
indica el l´ımite de la excursio´n hacia hipoglucemia (70 mg/dl). Debajo puede observarse el
suministro de insulina. Se pueden apreciar los cambios en el perfil basal a distintas horas.
A su vez se visualizan 3 bolos, siendo 2 de ellos para compensacio´n de ingestas y uno de
correccio´n.
1.2.3. El rol de la tecnolog´ıa
El control gluce´mico para personas insulino-dependientes dio un vuelco con la aparicio´n
de nuevos dispositivos tecnolo´gicos. Estos permitieron llevar una nocio´n de la excursio´n
de su GP, realizar predicciones, suministrar de forma continua insulina y llevar registros
minuciosos de su cotidianeidad para ana´lisis de parte de un me´dico o los mismos pacientes.
En la Fig. 1.8 se muestra una l´ınea de tiempo que abarca los siglos XX y XXI, desde el
descubrimiento de la insulina hasta los actuales sistemas de Pa´ncreas Artificial [21, 22].
Puede observarse los distintos dispositivos que se han ido desarrollando, los cuales se
detallan en las siguientes secciones.
Monitores Continuos de Glucosa
Las personas diabe´ticas tienen dos formas de medir su GP: mediante mediciones
de sangre capilar y mediante sensores continuos de glucosa (Continuous Glucose Moni-
tor (CGM)). Las medidas capilares Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG) presentan
una gran variabilidad ya que dependen de la calibracio´n de un medidor, la temperatura
ambiente, humedad, taman˜o y calidad de la muestra, posibilidad de substancias que in-
terfieran, vejez de las tiras reactivas, entre otros factores [23]. Por otro lado, el sistema
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CGM es mı´nimamente invasivo y tiene como principal ventaja de medir la concentracio´n
de glucosa intersticial en tiempo real por medio de un sensor subcuta´neo [24]. Algunos
precisan la calibracio´n mediante SMBG por lo menos dos veces al d´ıa, pero los recientes
avances apuntan a reducir o evitar estas calibraciones. Desde el punto de vista de trata-
miento, tienen la gran ventaja de mostrar perfiles de glucosa y la tendencia durante el
d´ıa, en vez de so´lo un valor en un instante dado. Esto permite un mejor entendimiento
y control de la glucosa durante diferentes situaciones, principalmente durante el ayuno y
etapas posprandiales, pero tambie´n el efecto sobre la variabilidad de la glucosa, como por
ejemplo de la actividad f´ısica [25].
Reconocer hipo- o hiperglucemias mediante SMBG puede resultar muy dificultoso o
incluso fallar. Los CGM permiten mejorar los tratamientos de suministro de insulina,
ajustar el control gluce´mico y prevenir hipoglucemias. Tambie´n el monitoreo continuo ha
demostrado reducir la HbA1c y reducir la cantidad de episodios hipoglucemicos [25]. Au´n
as´ı, los CGM presentan un alto costo, su disponibilidad es limitada en nuestro pa´ıs y
algunas personas presentan un grado de molestia cuando se aplican el sensor [21].
El desarrollo de los CGM se centro´ en empresas de origen estadounidense. El primer
CGM en ser aprobado por la Food and Drugs Administration (FDA) fue el Medtronic
Minimed CGM en 1999 [26]. E´ste no estaba pensado para ser usado en tiempo real y
estaba estipulado que deb´ıa usarse con medidas regulares de SMBG. Desde su aparicio´n
hace ya 20 an˜os, ha mejorado sustancialmente la vida u´til de los sensores, tiempos de
calibracio´n y la precisio´n de los CGM. Se han introducido con el paso del tiempo softwares
ma´s accesibles y amigables con el usuario, se introdujeron alarmas personalizables y la
posibilidad de conexio´n con dispositivos mo´viles. Hoy en d´ıa, los CGM esta´n aprobados
para tomar decisiones sobre el tratamiento y son en algunos casos cubiertos por obras
sociales y prepagas.
Un CGM subcuta´neo consiste en tres elementos: un electrodo electroqu´ımico insertado
en el espacio subcuta´neo que funciona como sensor de glucosa intersticial (Fig. 1.9); un
transmisor, el cual hace un pre-procesamiento de la sen˜al del sensor y env´ıa los datos
al receptor; y un receptor, el cual muestra las medidas, pueden configurarse alarmas,
almacenar datos, entre otras funciones.
Figura 1.9: Representacio´n esquema´tica del sensor subcuta´neo de glucosa y del compartimento
intersticial y el plasma´tico.
El me´todo de sensado ma´s comu´n es mediante sensores electroqu´ımicos debido al au-
mento en sensibilidad y precisio´n con el paso de los an˜os [27]. El principio ba´sico de
funcionamiento consiste en la oxidacio´n de la glucosa en presencia de la enzima glucosa-
oxidasa (GOx) que se encuentra en el electrodo. Esta presenta estabilidad ante valores
variables de pH y temperatura. Mediante un co-sustrato, generalmente a base de ox´ıgeno,
facilita la transferencia de electrones, generando pero´xido de hidro´geno (H2O2) y produ-
ciendo una corriente al aplicar un potencial al electrodo. Esta corriente sera´ proporcional a
las mole´culas de glucosa en el liquido intersticial. El uso de ox´ıgeno tiene sus limitaciones,
y en casos de una mala insercio´n o hipoxia, el sensor presentara´ un pobre desempen˜o. La
corriente suministrada por el sensor luego es procesada para la estimacio´n de la glucosa
en plasma. Puede haber una diferencia en la medida de glucosa en el fluido intersticial en
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el espacio subcuta´neo y una medida capilar, especialmente durante ra´pidos cambios de la
glucemia. El retraso entre ambas medidas se considera que ronda entre los 5-15 minutos
aproximadamente, pudiendo haber ma´s variabilidad [28]. Actualmente los CGM permi-
ten una lectura cada 5 minutos aproximadamente de forma continua y pueden llegar a
reemplazar medidas mediante SMBG para correcciones o ca´lculo de bolos previos a las
comidas. En caso de que se indique una hipoglucemia, siempre se debe constatar con una
medida capilar .
La precisio´n de estos sistemas se reporta comu´nmente mediante la diferencia relativa
absoluta media (Mean Absolute Relative Difference (MARD)) [29]. Esto se determina
durante ensayos cl´ınicos y se define como
MARD =
1
Nref
Nref∑
k=1
|yCGM (tk)− yref (tk)|
yref (tk)
, (1.2)
donde yCGM es el valor medido por el CGM y yref es el valor medido de referencia en
el tiempo tk, con k = 1, 2, . . . , Nref . Aunque hay cr´ıticas a esta medida y se revisa su
representatividad de la calidad del sensor debido a que esta´ influenciado por el disen˜o del
estudio cl´ınico, hoy en d´ıa se utiliza para caracterizar a los CGM disponibles. Mientras
menor sea el% de MARD mejor es el desempen˜o del sensor. Se considera que un MARD
menor al 10% es suficiente para poder realizar decisiones sobre la dosis de insulina a partir
de mediciones de CGM [30].
Se pueden resaltar 4 desarrolladores de sistemas CGM disponibles en el mercado esta-
dounidense: Abbot FreeStyle, Dexcom, Medtronic y Senseonics [21]. En el cuadro 1.1 se
resumen los sistemas actualmente disponibles en el momento de escribir esta tesis.
Abott Freestyle Dexcom G6 Medtronic Guardian Senseonics
Libre Sensor 3 Eversense
MARD 9.4% 9% 8.7% 8.8%
Duracio´n 14 d´ıas 10 d´ıas 7 d´ıas 90 d´ıas
Calibracio´n no precisa no precisa 2 diarias, 3-4 recomendadas 2 diarias
Tiempo de “warm up” 1 hora 2 horas 2 horas 24 horas
Alarmas No Si Si Si
Tabla 1.1: CGM disponibles actualmente en el mercado (E.E.U.U.) [21].
Lo monitores continuos de glucosa han mejorado el control de glucosa para las perso-
nas con DMT1 y permiten un mejor estudio y desarrollo de tratamientos. Sin embargo,
hay limitaciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, el costo de estos sistemas
puede ser prohibitivo para muchos y muchas, au´n ma´s en pa´ıses perife´ricos. No so´lo hay
un costo inicial de acceso, sino que hay costos mensuales en el reemplazo de los sensores
y transmisores. En nuestro pa´ıs, es muy limitado el acceso a estos dispositivos, siendo el
Freestyle Libre el u´nico accesible en el mercado. De hecho, este sensor no es considerado
propiamente un CGM ya que no proporciona medidas continuas. Para acceder a las me-
diciones debe acercarse un dispositivo con tecnolog´ıa NFC (Near Field Communication).
Hoy en d´ıa existen propuestas que permiten la comunicacio´n bluetooth entre el sensor
Freestyle y un celular por medio de un dispositivo que se debe adicionar al lugar de inser-
cio´n. Cabe destacar que Medtronic ofrece en el mercado nacional el sistema SAP (sensor
y bomba 640G). En el pa´ıs, la Ley Nacional de Diabetes Nº 26.914 fue sancionada en
2013 como una ampliacio´n de la ley original de 1989. Garantiza la cobertura del 100% del
tratamiento de la enfermedad por parte del sistema de salud, sea pu´blico o privado. Su
reglamentacio´n estipula que cada dos an˜os se hara´ una actualizacio´n del listado de medi-
camentos y tecnolog´ıas cuya cobertura estar´ıa garantizada por la propia normativa, para
mantener al d´ıa la provisio´n de las mejores herramientas disponibles. Sin embargo, esta
actualizacio´n au´n no ha sucedido. Desde la Asociacio´n Civil Diabetes Argentina (ADA), la
14
MODELADO Y SIMULACIO´N DE TECNOLOGI´AS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
Liga Argentina de Proteccio´n al Diabe´tico (LAPDI) y la Federacio´n Argentina de Diabetes
(FAD) temen que esta tardanza se deba a una pol´ıtica de recorte y ajuste en detrimento
de lo que garantiza el esp´ıritu de la ley: incluir los nuevos medicamentos y tecnolog´ıas que
ya son utilizados a diario por los personas con diabetes en la Argentina y en otros pa´ıses
del mundo y que han demostrado contribuir a mejorarles significativamente el control de
su enfermedad y su calidad de vida.
A su vez, debe considerarse que se requiere un lugar de insercio´n del sensor diferente
al de la bomba de insulina en caso de que la hubiere. No todo sitio esta´ aprobado para la
insercio´n, variando de acuerdo al tipo de poblacio´n. Tambie´n se debe tener en cuenta de
que deben tener capacidad de resistir al agua y a la inmersio´n. La conectividad bluetooth
en estos casos puede llegar a interrumpirse, perdiendo datos y posibles alarmas. Adema´s,
durante la actividad f´ısica, pueden darse ra´pidos cambios de glucosa, derivando a grandes
retardos entre la medicio´n del CGM y la GP.
El desarrollo de sistemas CGM sigue en auge, en busca de mejorar los tiempos de
retardo y un mejor monitoreo durante la actividad f´ısica. Se busca un menor taman˜o
y mayor vida u´til. Aunque ya muchos se utilizan en sistemas de lazo h´ıbrido junto a
bombas de insulina, ser´ıa importante que haya sistemas abiertos e independientes para
el desarrollo de sistemas de Pa´ncreas Artificial (PA), aunque los intereses econo´micos de
las farmace´uticas y las trabas burocra´ticas de las instituciones reguladoras dificulten esta
tarea.
Bombas de insulina
El suministro continuo de insulina (CSII) fue introducido por primera vez durante
la de´cada de 1970 para proveer flexibilidad a las personas con diabetes [15]. La bomba
disen˜ada por el Dr. Arnold Kadish ten´ıa el taman˜o de una mochila de aproximadamente
50 litros. Luego se introdujo la “AutoSyringe”, que segu´ıa siendo grande y de dif´ıcil uso,
donde las dosis de insulina se ajustaban mediante un destornillador. Ya adentrada la
de´cada de 1980 aparecieron sistemas ma´s precisos y la compan˜´ıa Animas gano´ terreno a
finales de los noventa, aunque hoy en d´ıa anuncio´ su retiro en la produccio´n de bombas de
insulina. El mercado se encuentra en constante evolucio´n, apuntando a la automatizacio´n
del suministro de insulina, siendo encabezada la produccio´n por tres grandes compan˜´ıas
estadounidenses: Medtronic, Insulet y Tandem. A su vez hay otras empresas en el mundo
como Cellnovo, Roche Diagnostics Accu-Chek y Soil Dana Diabecare. Se estima que en el
mundo ma´s de un millo´n de personas usan bombas de insulina para el tratamiento de la
diabetes, presentando una gran ventaja frente al tratamiento MDI, siendo este ma´s invasivo
y menos ajustable a las necesidades del control gluce´mico. En el cuadro 1.2 se resumen las
bombas ma´s avanzadas del mercado estadounidense [21, 22]. Existen diferentes tipos de
bombas: la externa original, la cual es la ma´s comu´nmente usada y se hace enfoque en esta
tesis; y otras, como la “patch”, la cual no utiliza cate´ter y se conecta inala´mbricamente,
o la implantable, que suministra directamente en el espacio intraperitoneal.
Medtronic 670G OmniPod DASH Tandem X2
Incremento de dosis Basal: 0.025 U/h Basal: 0.05 U/h Basal: 0.001 U/h
Bolo: 0.025 U Bolo: 0.5 U Bolo: 0.01 U
Integracio´n con CGM Medtronic Guardian Sensor 3 Dexcom G5/G6 Dexcom G5/G6
Prevencio´n de hipoglucemia LGS No Basal-IQ con G6
Lazo cerrado disponible Auto-mode No No
Tabla 1.2: Bombas de insulina disponibles en el mercado (E.E.U.U.) [21].
Las bombas de insulina consisten en un dispositivo electromeca´nico el cual puede sumi-
nistrar insulina (generalmente de accio´n ra´pida) en el tejido subcuta´neo. Esta´n compuestas
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por un reservorio de insulina, por lo general cil´ındrico, una ca´nula que se conecta al lugar
de insercio´n y la bomba propiamente dicha que posee los controles, el mo´dulo de procesa-
miento, un motor y las bater´ıas. El modo de uso se lo puede caracterizar como: suministro
basal, la cual permite ajustar los niveles de glucosa durante el ayuno y contrarrestar varia-
bilidad circadiana; bolos de insulina, los cuales se utilizan generalmente durante el periodo
posprandial para compensar el efecto de las comidas [31]. Se pueden programar perfiles
variantes dentro de las 24 horas, diferentes factores de sensibilidad, incluso la duracio´n de
la insulina para estimar la IOB. Los productores de bombas especifican una precisio´n de
±5% de la dosis de insulina, especificada bajo me´todos estandarizados internacionalmen-
te [32, 33].
El uso de bombas no es ampliamente difundido entre las personas con diabetes, prin-
cipalmente debido a su alto costo. Los me´dicos generalmente indican su uso para reducir
altos niveles de HbA1c (mayores al 7%), cuando hay episodios hipogluce´micos recurrentes,
una amplia variabilidad gluce´mica o incluso pacientes motivados, ya que demanda tiempo
tener maestr´ıa sobre las mismas [34].
Hoy en d´ıa, la novedad esta´ en las bombas definidas como Sensor-Augmented Pumps
(SAP) [17]. Permiten tanto a la persona como al me´dico optimizar la monitorizacio´n
y el control de la glucosa mediante la incorporacio´n de un sensor CGM. A su vez se
desarrollaron algoritmos de suspensio´n de insulina cuando la glucosa es baja y se pro-
gramaron me´todos de prevencio´n de hipoglucemias, denominados sistemas Low Glucose
Suspend (LGS) [35,36]. Para mayor especificacio´n de estos sistemas, el lector puede aden-
trarse en el cap´ıtulo 5 de esta tesis.
La principal inquietud que presentan estos dispositivos es la posible obstruccio´n o falla
de la bomba, que puede derivar a hipergluce´mias severas. Se reporta un incremento de la
ketoacidosis diabe´tica en comparacio´n con el tratamiento mediante MDI, principalmente
debido a la insulina de accio´n ra´pida y posibles fallas o obstrucciones de las bombas [37].
Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el costo del tratamiento mediante bombas para
las personas con DMT1. Los sets de infusio´n, adhesivos, reservas de insulina, bater´ıas e
insulina aportan un costo significativo adema´s de la inversio´n inicial.
En nuestro pa´ıs es limitado el acceso a las bombas de insulina. Las mismas se otorgan
bajo indicacio´n expresa y fundamentada de profesional especializado y su otorgamiento
debera´ ser evaluado y aprobado por la auditor´ıa de la institucio´n que corresponda de
acuerdo a la ley N 23.753. Adema´s, quienes realizan esas auditor´ıas (obras sociales) son
quienes luego se encargan de los gastos. Se estima que en nuestro pa´ıs, alrededor de 5000
personas usan una bomba de infusio´n de insulina y un sensor continuo de glucosa.
Impacto de la tecnolog´ıa en el tratamiento de la diabetes
Es interesante pensar y reconocer el impacto psico-social, que incluyen factores me-
dioambientales, sociales, conductuales y emocionales, que pueden afectar a las personas
con diabetes y al resultado de su tratamiento. De hecho la American Diabetes Association
tomo´ la postura de integrar el cuidado psico-social a la atencio´n que se le ofrece a todas
las personas con diabetes y en general para optimizar los resultados sanitarios y la calidad
de vida relacionada con la salud [38].
Por un lado, el uso de bombas de insulina adema´s de ser relacionada a la imagen
corporal, es asociada a un alto nivel de satisfaccio´n, reduccio´n de la ansiedad y mejora
la autoeficacia, funcionamiento familiar y calidad de vida [39]. El uso de CGM muestra
generalmente altos niveles de satisfaccio´n y redujo el miedo a la hipoglucemia entre sus
usuarios [40]. Sin embargo, un suen˜o ma´s pobre y un aumento de la ansiedad han sido
tambie´n reportados en padres de nin˜os con DMT1 usando CGM [41].
Por otro lado, vivimos en un mundo de consumo masivo, donde se disponen incontables
productos de diferentes formas, taman˜os y aplicaciones. La tecnolog´ıa para el tratamiento
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de la diabetes cae dentro de este marco. Luego de desempacar un sensor CGM y/o un set
de infusio´n de una bomba, la persona tienen en sus manos la solucio´n para los pro´ximos
d´ıas pero tambie´n una importante cantidad de desechos. Se considera que el 10% del peso
y volumen total para el cuidado de la diabetes corresponde al producto en si, siendo el 90%
restante carto´n, papel envoltorio, diversos pla´sticos y otros componentes que idealmente
ir´ıan a reciclarse. A su vez, nuevos productos para facilitar la insercio´n de los sensores y
reducir el dolor asociado, la naturaleza este´ril y desechable de los productos me´dicos (como
lo son las tiras reactivas) y el agregado de componentes electro´nicos deriva en consecuencia
en pilas de materiales desechados diariamente por esta comunidad [42]. En la Figura 1.10
puede verse los desechos no reciclables debido al uso de la tecnolog´ıa en el tratamiento de
la diabetes. La foto fue publicada en Facebook en un grupo de tratamiento de la diabetes.
Figura 1.10: Desechos no reciclables generados en una semana por la tecnolog´ıa utilizada por una
persona con DMT1.
Finalmente, debe considerarse que existe un abuso por parte de las farmace´uticas hacia
las personas que consumen sus productos para tratarse, y tambie´n hacia los grupos de
investigacio´n, a los cuales se les dificulta el acceso a la misma dependiendo de su lugar de
origen o lineamientos. El tratamiento de la diabetes se encuentra lejos de ser democra´tico
y de amplia difusio´n. En consecuencia, surgen alternativas por parte de personas con
inquietud por resolver su situacio´n a falta de respuesta de las empresas, instituciones y
entes regulatorios.
1.3. Pa´ncreas Artificial
La idea de automatizar el control de la GP se remonta a estudios cl´ınicos realizados en
la de´cada de 1970 [43]. El concepto de “ce´lulas beta artificiales” obtiene un gran impulso
cuando se desarrollan bombas de insulina v´ıa subcuta´nea CSII y ma´s tarde los monitores
CGM, poniendo al concepto de PA en un marco mundial de desarrollo cient´ıfico y tec-
nolo´gico. Gracias al impulso dado por la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
en la de´cada del 2000 [44], diversos grupos han desarrollado a partir de la ingenier´ıa al-
goritmos de control. Estos son el cerebro detra´s de escena del PA, los cuales vinculan los
CGM con la terapia CSII. En la Figura 1.11 se ilustra el salto tecnolo´gico, desde la primera
bomba de insulina hasta el sistema de Pa´ncreas Artificial actual.
Desde el punto de vista de disen˜o, hay diversos factores a tener en cuenta, incluyendo
variables fisiolo´gicas, limitaciones del sistema, objetivos cl´ınicos, entre otros. Como cual-
quier problema de ingenier´ıa, no hay una solucio´n absoluta sino varios enfoques, cada uno
con sus ventajas y desventajas. El Proyecto de Pa´ncreas Artificial lanzado por la JDRF en
2006 propuso un camino a seguir en el desarrollo de sistemas de PA (Fig. 1.12). Consiste
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Figura 1.11: Primera bomba de insulina en 1964 por Arnold Kadish al actual disen˜o de la bomba
comercial y sensor de glucosa subcuta´neos, partes del sistema de PA portable mediante un dispositivo
smartphone.
en 6 pasos graduales, donde se especifican las cualidades que tendr´ıa que cumplir el sis-
tema, finalizando el camino en un sistema completamente automatizado. Esto permitir´ıa
aumentar dra´sticamente la calidad de vida de las personas con diabetes, desde nin˜os y
nin˜as, quienes dependen de adultos para su control gluce´mico, hasta adultos.
Figura 1.12: Camino de 6 pasos del sistema de Pa´ncreas Artificial.
Los objetivos principales a elegir son maximizar el tiempo en euglicemia, minimizar los
episodios hipogluce´micos, limitar la hiperglucemia posprandial o minimizar la intervencio´n
de la persona en el tratamiento. Por esta razo´n, la mayor´ıa de los algoritmos propuestos
tiene una estructura h´ıbrida, donde se suministra un bolo de compensacio´n por fuera del
lazo de control [45].
1.3.1. Disen˜o de controladores
El disen˜o de un controlador para este tipo de problema, ma´s alla´ de su estructura
teo´rica, depende de los objetivos elegidos a cumplir. En primer lugar, se debe considerar
el valor de GP deseado. Este puede ser un valor puntual o una zona, fija o variante en el
tiempo. A su vez puede contar con un modelo que le proporcione ma´s informacio´n de las
dina´micas en juego y posibles predicciones. De acuerdo a co´mo se ajuste el controlador,
determinara´ su comportamiento ante variaciones y que´ tan agresiva sera´ su respuesta [46].
El controlador proporciona una salida generalmente asociada a una dosis de insulina
recomendada a suministrar mediante una bomba. Otras hormonas podr´ıan considerarse,
al igual que otras variables medidas adema´s de la glucosa, como por ejemplo frecuencia
card´ıaca o un acelero´metro para deteccio´n y accio´n frente al ejercicio.
En las u´ltimas 2 de´cadas varios tipos de algoritmos de control se han investigado, tanto
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en simulaciones como incluso en ensayos cl´ınicos. Las estructuras ma´s difundidas y acep-
tadas son el control Proporcional-Integral-Derivativo (PID), Control Predictivo basado en
Modelo (MPC) y Lo´gica Difusa (Fuzzy logic). La sen˜al de error entre un valor de glucosa
deseado y el medido por un CGM es la entrada habitual principal de estos controladores.
El cla´sico PID busca minimizar ese error ajustando la infusio´n de insulina alrededor de
valores basales, y simula la accio´n bifa´sica de la insulina que suministra las ce´lulas β [47].
Mediante sus ganancias, en particular la proporcional y la derivativa, puede ajustarse la
agresividad con la que responde el controlador ante variaciones en la glucosa, mientras
que a la accio´n integral se la asocia al ajuste de valores basales, aunque en ciertos casos
se la omite debido al efecto windup. Los algoritmos MPC utilizan modelos matema´ticos
que representan el sistema glucosa-insulina para predecir futuras concentraciones de GP
a partir de las dina´micas en juego [48]. No so´lo buscan minimizar el error entre una dada
referencia (o zona) y el valor medido sino que tambie´n dentro de un horizonte futuro se
busca minimizar la accio´n de control y excursio´n de la glucosa. La gran ventaja de imponer
restricciones en el disen˜o del controlador permite que ciertas variables fisiolo´gicas (como
la insulina disponible en el cuerpo) no excedan un cierto valor l´ımite [49]. Finalmente, la
Lo´gica Difusa imita y automatiza decisiones que tomar´ıa un cl´ınico o persona con diabe-
tes. A partir de mu´ltiples reglas se define el ca´lculo de la infusio´n de insulina, aleja´ndose
de formulaciones matema´ticas complejas. Las variables de disen˜o de controladores de lazo
cerrado se pueden visualizar en la Fig. 1.13. Para cada componte de la arquitectura del
controlador puede haber diferentes enfoques y te´cnicas de disen˜o.
Figura 1.13: Taxonomı´a del disen˜o de sistemas de Pa´ncreas Artificial [46].
La mayor´ıa de los algoritmos de control incluyen mo´dulos de seguridad para restringir
el suministro de insulina, limitar la IOB, suspender la insulina cuando los niveles de GP
son bajos, entre otros me´todos [50]. Los para´metros individuales que se utilizan para
sintonizar los controladores (detallados en 1.2.2) var´ıan en el tiempo, por lo que algunos
controladores implementan algoritmos adaptativos.
Los enfoques de los sistemas de PA se centran en estructuras tipo PID y MPC, los
cuales han sido evaluados cl´ınicamente de forma intensiva, logrando mantener un promedio
de 71% del tiempo en rango a partir del 2010. La lo´gica difusa se encuentra en auge en
el u´ltimo tiempo. Hoy en d´ıa la mayor´ıa de los grupos se centra en desarrollar capas
de seguridad de prevencio´n de hipoglucemias, basadas en sistemas LGS o limitacio´n de
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IOB, o agregar adaptacio´n v´ıa me´todos run-to-run. Lo que divide principalmente a los
algoritmos de control es la manera en que compensan las comidas. Esto puede ser, por un
lado, mediante aviso de las mismas o mediante un bolo manual, o de forma totalmente
automa´tica sin anuncio de comidas. Los algoritmos de control full closed-loop (lazo cerrado
puro) son la meta final, como se define en el camino de la JDRF, los cuales van en aumento
con el paso de los an˜os. Debido a las vastas publicaciones que hacen referencia al u´ltimo
pa´rrafo, el lector es referido a las siguientes revisiones [22, 45,46,51]
Teniendo en cuenta el aspecto comercial, lo que podr´ıa considerarse el primer sistema de
PA disponible en ciertos mercados (principalmente en el estadounidense) es la bomba SAP
MiniMed 670G de Medtronic [52]. Este corresponde a un sistema h´ıbrido aprobado por la
FDA que ajusta los valores de insulina basal (modo AutoMode) mediante un controlador
de tipo PID, teniendo en cuenta un lazo de realimentacio´n de insulina (Insulin Feedback
(IFB)) y predicciones de glucosa para evitar episodios hipogluce´micos (sistema LGS).
Para compensar las comidas requiere del anuncio de las mismas, informacio´n de CHO,
aceptacio´n por parte del usuario de bolos recomendados, calibracio´n del sensor, cambios
manuales del set-point, estando au´n alejado del un sistema completamente automatizado
[53].
Aunque por el momento el u´nico sistema de lazo cerrado h´ıbrido disponible en el mer-
cado es la bomba Medtronic 670G, el lanzamiento de otros sistemas se encuentra pro´ximo.
Beta Bionics trabaja en el sistema iLet el cual suministrar´ıa tanto insulina como glucago´n
a partir de informacio´n de CGM. Esta compan˜´ıa trabaja con Senseonics Eversense CGM
(implantable). Por otro lado, OmniPod esta´ desarrollando su sistema de lazo cerrado Hori-
zon mediante un sensor Dexcom G6 y un algoritmo MPC de Insulet. Por u´ltimo, Tandem
desarrolla su sistema Control-IQ mediante bombas Tandem X2, sensores Dexcom G6 y la
tecnolog´ıas TypeZero (compan˜´ıa de desarrollo de sistemas de PA) [21].
1.3.2. Desaf´ıos del control de glucosa
La ruta subcuta´nea resulta hoy en d´ıa la opcio´n ma´s viable para los sistemas de PA
debido a su cara´cter mı´nimamente invasivo y la aceptacio´n me´dica de las bombas de insu-
lina y monitores de glucosa. Sin embargo, esta ruta trae consigo una serie de dificultades.
Estas dificultades tienen como factor comu´n los retardos, tanto en la accio´n de control
como en la medicio´n de la variable controlada. La insulina luego de ser suministrada, debe
absorberse para circular en el torrente sangu´ıneo. La concentracio´n de insulina en plasma,
adema´s de aparecer en otros espacios en vez de hacerlo fisiolo´gicamente por medio del
pa´ncreas hacia la vena porta pasando por el h´ıgado, tarda en actuar sobre la GP. Por
otro lado, el efecto sobre la glucosa tarda en manifestarse en el l´ıquido intersticial (y no
lo hace de la misma manera, especialmente cuando hay cambios dra´sticos) para luego ser
medida [54].
La gran variabilidad del sistema a controlar es uno de los mayores desaf´ıos. No so´lo la
diferencia entre los rangos etarios, sino entre cada persona en s´ı (cada una de ellas es un
mundo), por lo que realizar un controlador universal esta´ lejos de ser el camino a seguir.
Au´n as´ı, un controlador debe enfrentarse ante las variaciones que presenta una misma
persona a lo largo del d´ıa y las diversas situaciones a las que se enfrenta. El estre´s, el
ejercicio f´ısico, el tipo de alimentacio´n, entre otros, son factores fundamentales a tener
en cuenta. La compensacio´n de la variacio´n intra-paciente es fundamental. Por otro lado,
fallas en los dispositivos, desconexiones, errores de medicio´n y de cuantizacio´n, llevan a
hacer una tarea sumamente compleja la de obtener un sistema de lazo cerrado estable y
confiable [55].
Para facilitar la tarea de afrontar los desaf´ıos de control, resulta conveniente sintonizar,
adaptar y ajustar los para´metros del algoritmo de control en base a los datos cl´ınicos
comu´nmente manejados tanto por el me´dico como por el usuario. Los perfiles de insulina
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basal, los coeficientes CR, CF, TDI, DIA, peso, no so´lo son utilizados para definir a los
controladores, sino que tambie´n los algoritmos ayudan a ajustar a lo largo del tiempo a los
mismos. En definitiva, calcular la cantidad adecuada de insulina no es una tarea simple,
siendo los mayores desaf´ıos a los que se enfrenta el algoritmo de control los siguientes:
Con un esquema de medicio´n subcuta´nea existe un retardo temporal de varios mi-
nutos entre lo que se mide y lo que ocurre en sangre, es decir, lo que se mide es la
historia pasada de la glucemia. Adema´s, a pesar de los grandes avances, las medicio-
nes suelen tener un error significativo, por lo cual los sensores requieren calibraciones
diarias (ya sea mediante hardware o software).
Al igual que con la medicio´n subcuta´nea existe un retardo temporal de varios mi-
nutos asociado a la absorcio´n plasma´tica de insulina que es infundida en el espacio
subcuta´neo. Ma´s au´n, el pico de accio´n de la insulina no ocurre hasta un tiempo
despue´s de infundirse (≈ 1 h), y su efecto prevalece por varias horas. Esto quiere
decir que las decisiones que se tomen a cada instante en relacio´n a cua´nto infundir,
tienen consecuencias prolongadas en el tiempo futuro. Un efecto asociado a esto es
la acumulacio´n de insulina activa (IOB). Esto quiere decir que si no se toman en
cuenta las infusiones pasadas, se puede generar una acumulacio´n de insulina y, en
consecuencia, una hipoglucemia.
Diferentes pacientes responden de manera distinta a la misma dosis de insulina (va-
riabilidad inter-paciente).
El mismo paciente en diversas oportunidades puede responder de manera diferente
a la misma dosis de insulina (variabilidad intra-paciente).
Un aspecto fundamental para aumentar la celeridad en el desarrollo del PA fue el desa-
rrollo de modelos matema´ticos de la dina´mica glucosa-insulina. Generalmente, el disen˜o de
un algoritmo de control esta´ basado en un modelo matema´tico del proceso que se pretende
controlar. Es por eso que desde la de´cada de 1970 se han propuesto numerosos modelos de
simulacio´n que describen la dina´mica de DMT1 [56]. Estos modelos han permitido avanzar
ra´pidamente no so´lo en el disen˜o de diferentes controladores, sino tambie´n en las pruebas
de factibilidad in silico necesarias previo a las pruebas in vivo con pacientes reales.
Los caminos, as´ı como las posturas a tomar, son diversos a la hora de desarrollar
algoritmos de control automa´tico de glucosa. En esta primera tesis en la tema´tica en la
UNLP se embarco´ en varias de esas rutas y se contemplo´ desde diferentes miradas para
poder proponer soluciones que puedan amoldarse a la cotidianidad de muchas personas
con DMT1.
1.3.3. Ensayos cl´ınicos
El ensayo intenso de controladores de forma in-silico permite validarlos para llevarlos
al a´mbito cl´ınico. La etapa de ensayo cl´ınico es fundamental para poder llevar el concepto
de Pa´ncreas Artificial a las personas con diabetes. Estos ensayos conllevan una partici-
pacio´n multidisciplinaria de profesionales (ingenieros, me´dicos, nutricionistas, enfermeros,
abogados), una importante gestio´n de recursos a partir de inversiones privadas o estata-
les y una fundamental colaboracio´n con instituciones como hospitales, entes regulatorios
y otras. Diversos sistemas de PA se encuentran en diferentes etapas desarrollo. Se han
considerado ensayos en a´mbito cl´ınico, ambulatorios incluso en el entorno hogaren˜o sobre
diferentes cohortes.
Hasta la fecha, ma´s de 100 ensayos se han realizado en pa´ıses como E.E.U.U., Reino
Unido, Italia, Israel, Francia, Pa´ıses Bajos, Alemania, Canada´, Austria, Espan˜a, Dina-
marca, Eslovenia y Argentina, siendo el primero reportado en Austria en 2006 [22,45]. La
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mayor´ıa utiliza la v´ıa subcuta´nea tanto para la medicio´n de glucosa como para el suminis-
tro de insulina, y otros incluso agregan al glucago´n como segunda accio´n de control para
evitar hipoglucemias.
El mayor desaf´ıo para el control automa´tico de glucosa es el periodo posprandial, ya que
por un lado de la insulina de accio´n ra´pida no tiene un perfil de accio´n como la secrecio´n
pancrea´tica y la accio´n de control, por ma´s de que se tenga deteccio´n de comidas, no toma
accio´n hasta que la comida tenga impacto en las mediciones de glucosa [46]. La apreciacio´n
de los usuarios del PA es generalmente positiva, con una percepcio´n de las ventajas de una
regulacio´n estable de la glucosa, la reduccio´n de la necesidad de autocontrol, el alivio a
las preocupaciones diarias y el ahorro de tiempo. Por otro lado, el sistema de PA presenta
dificultades pra´cticas de llevar y utilizar mu´ltiples dispositivos, acompan˜ado de la sensacio´n
de que estos controlan la vida de uno. La fatiga ante las alarmas y la falta de confianza
hacia el sistema disminuye la adherencia de ciertas personas al PA [57].
1.3.4. Control bihormonal
Por u´ltimo, cabe destacar otro enfoque para los sistemas de PA. La mayor´ıa del disen˜o
de los controladores y ensayos cl´ınicos consideran como accio´n de control so´lo la insuli-
na. Otros, en menor cantidad, consideran como segunda accio´n de control a la hormona
glucago´n. El glucago´n aumenta la concentracio´n de glucosa en plasma, promoviendo la
gliconenolisis y gluconegenesis hepa´tica. Para esto, debe haber previamente reservas de
glico´geno en el h´ıgado.
La accio´n del glucago´n se utiliza principalmente para contrarrestar hipoglucemias. En
principio, cuando una hipoglucemia esta´ por ocurrir, se suspende el suministro de insulina
y se suministra glucago´n para elevar la concentracio´n de GP. Au´n se encuentra en discusio´n
los efectos de suministrar esta hormona de forma exo´gena y de la efectividad de la misma,
siendo en algunos casos insuficientes y teniendo que recurrir a carbohidratos de salvataje
para evitar hipoglucemias [45].
Hay limitaciones importantes en cuanto a la implementacio´n de este control de doble
accio´n (sistema MISO), que van ma´s alla´ del disen˜o de la estrategia de control. En primer
lugar, se precisa el uso de 2 bombas, en principio. Avances recientes han propuesto bombas
de “doble ca´mara”, pero au´n se precisan dos sets de infusio´n y 2 lugares de insercio´n.
Esto es una gran desventaja ya que rotar 3 lugares de insercio´n en el espacio subcuta´neo
(contando a su vez el CGM) resulta dificultoso y no es recomendable repetir lugares debido
a lipohipertrofia, que puede afectar el desempen˜o de la insulina en particular. En segundo
lugar, la estabilidad del glucago´n a temperatura ambiente es mucho ma´s breve que la de la
insulina. Esto no so´lo aumenta las molestias de cambiar el reservorio con mayor frecuencia
(aproximadamente una vez por d´ıa) sino que eleva los costos. En esta tesis no se abarcara´
el estudio y desarrollo de este enfoque de control, pero es de importancia nombrar esta
l´ınea au´n en discusio´n [58].
1.4. Conclusiones
Este cap´ıtulo introductorio tiene la intencio´n de colocar al lector en el contexto y estado
del arte que abarca a la diabetes, en particular la tipo 1. Se recorrieron las diversas aristas
que integran al tratamiento de la diabetes, las problema´ticas subyacentes y la evolucio´n de
la tecnolog´ıa. A su vez, no se quiso dejar de lado el aspecto social y el impacto regional de
la tema´tica. Los conceptos desarrollados en este cap´ıtulo son esenciales para comprender
y profundizar las propuestas que se hacen en el desarrollo de esta tesis.
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Modelos y simulacio´n in-silico
Los modelos son una parte importante en el disen˜o, desarrollo y avance de sistemas
de control de lazo cerrado. Un modelo es una forma de representacio´n de un feno´meno
de la “realidad” teniendo en cuenta cierto grado de aproximacio´n. Los tipo de modelos
dependen de su objetivo, pudiendo ser este: describir de forma cuantitativa relaciones en
un sistema en te´rminos de ecuaciones; interpretar y reproducir resultados experimentales;
predecir la respuesta de sistemas a ciertos est´ımulos; o explicar cambios en observaciones
o mediciones en un sistema [59]. A su vez, existen los modelos orientados al control, que
se caracterizan por ser modelos parame´tricos de bajo orden. Se busca que los mismos
sean personalizables a partir de una pequen˜a cantidad de para´metros para el disen˜o de
controladores de lazo cerrado.
Los modelos matema´ticos pueden describir el comportamiento de los procesos fisiolo´gi-
cos en te´rminos de ecuaciones. Estos pueden basarse en datos cl´ınicos o en el entendimiento
del proceso fisiolo´gico. Cuando un modelo se identifica a partir de la informacio´n de en-
trada y salida de un proceso utilizando leyes, balances y ecuaciones ya validadas se lo
denomina como me´todo “black box.” En cambio, cuando se entiende la complejidad del
sistema y se toman decisiones a partir de ciertas suposiciones y simplificaciones, el me´todo
se denomina “white box.” Debido a la complejidad de los sistemas fisiolo´gicos, es muy di-
ficultoso conocer todas las dina´micas en juego y no todos los para´metros pueden medirse.
Por estas razones, los modelos matema´ticos que representan procesos fisiolo´gicos suelen
realizarse mediante el me´todo “grey box”, el cual combina ambos me´todos.
Para el ensayo de dispositivos me´dicos, los modelos cumplen un rol fundamental. Estos
ayudan a entender la interaccio´n del dispositivo con el o los procesos fisiolo´gicos para el
cual fue disen˜ado, permitiendo simular su respuesta ante rangos ma´s amplios de trabajo
en instancias precl´ınicas.
Los ensayos cl´ınicos son esenciales para determinar el desempen˜o y la seguridad de
estrategias de control automa´tico de glucosa. Pero para su desarrollo, la evaluacio´n cl´ınica
de los algoritmos es prolongada, costosa e involucra cuestiones e´ticas [60]. Por lo tanto, las
simulaciones por computadora, gracias a la formulacio´n de modelos matema´ticos, ofrecen
posibilidades para el estudio, desarrollo, prueba y validacio´n de algoritmos de control de
forma in-silico.
La dina´mica glucosa-insulina ha sido extensamente estudiada y revisada por diversos
autores en la literatura. Varios modelos matema´ticos, basados en ecuaciones diferenciales
ordinarias (ODE), han sido utilizados para simulaciones, disen˜o y validacio´n de controla-
dores para el control automa´tico de glucosa a lazo cerrado.
Estos modelos representan a sujetos virtuales, realizados mediante modelos matema´ti-
cos compartimentales de la absorcio´n subcuta´nea de la insulina, la digestio´n y absorcio´n
de carbohidratos, y el control de la insulina sobre la utilizacio´n y produccio´n endo´gena de
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la glucosa, entre otras dina´micas, y son usados como sustitutos de personas reales para la
validacio´n in-silico de sistemas de pa´ncreas artificial [56, 61].
2.1. Resen˜a de modelos
A continuacio´n se revisara´n algunos de los principales modelos del sistema glucosa-
insulina propuestos en la literatura. Cabe destacar que los modelos han sido formulados
para una persona sin diabetes, pero aqu´ı se considera el suministro exo´geno de insulina en
lugar de la produccio´n por parte de las ce´lulas β.
2.1.1. Modelo Sorensen
El modelo matema´tico que presento´ Sorensen en su tesis de doctorado en 1985 [62]
representa el mecanismo fisiolo´gico del metabolismo de la glucosa, dividiendo al cuerpo
en seis compartimentos: (1) el cerebro, representando al sistema nervioso central; (2) el
corazo´n y el pulmo´n, que representan los volu´menes de mezcla ra´pida del corazo´n, los
pulmones y las arterias; (3) el intestino; (4) el h´ıgado; (5) los rin˜ones; y (6) la periferia,
que incluye el mu´sculo esquele´tico y tejido adiposo. Los subsistemas de glucosa, glucago´n
y la insulina son considerados por separado, interactuando a trave´s de efectos metabo´licos.
Con el fin de obtener una representacio´n matema´tica, se realiza un balance de masas en
cada compartimento fisiolo´gico.
Como consecuencia, se obtienen 12 ecuaciones diferenciales no lineales ordinarias para
la dina´mica de la glucosa y del glucago´n (tres asociadas a variables adimensionales), siete
ecuaciones lineales para la insulina y 44 para´metros. La linealidad del modelo de la insulina
es debido a que se considera la DMT1. Esto no so´lo induce linealidad, sino que desacopla la
dina´mica de la insulina de otras. Los valores de los para´metros se obtienen de la literatura
y por lo tanto, so´lo representan a un sujeto nominal promedio. Como todos los para´metros
de este modelo son invariantes en el tiempo, el modelo no puede representar la variabilidad
intra-paciente.
Este modelo ha quedado desactualizado en comparacio´n a otros ma´s recientes y se han
encontrado inconsistencias [56]. Au´n as´ı es importante de revisar ya que fue el primero
en completitud y un puntapie´ inicial importante para el desarrollo de futuros modelos del
sistema glucosa-insulina.
Variables del modelo
A [adimensional]: estado auxiliar
F [I,N,L/min, adimensional]: despeje
fraccional
G [mg/dL]: concentracio´n de glucosa
I [mU/L]: concentracio´n de insulina
N [normalizado, adimensional]: con-
centracio´n de glucago´n
Q [L/min]: tasa de flujo de plasma vas-
cular
q [dL/min]: tasa del flujo de la sangre
vascular
T [min]: constante de tiempo de difu-
sio´n transcapilar
V [L]: volumen
v [dL]: volumen
Γ [mg/min o mU/min]: fuente me-
tabo´lica o tasa de ca´ıda
I´ndices
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Figura 2.1: Diagrama de bloques que representa el modelo de Sorensen de 6 compartimentos.
A: arteria hepa´tica
B: cerebro
BU: absorcio´n del cere-
bro
C: espacio capilar
G: glucosa
H: corazo´n y pulmones
HGP: produccio´n
hepa´tica de glucosa
HGU: absorcio´n
hepa´tica de glucosa
I: insulina
IHGP: efecto de la in-
sulina sobre HGP
IHGU: efecto de la in-
sulina sobre HGU
IVI: infusio´n intrave-
nosa de insulina
K: rin˜o´n
KC: limpieza renal
KE: excrecio´n renal
L: h´ıgado
LC: limpieza del h´ıga-
do
N: glucago´n
NHGP: efecto del glu-
cago´n sobre HGP
P: periferia (mu´scu-
lo/tejido adiposo)
PC: limpieza perife´rica
PGU: uso perife´rico de
glucosa
PIR: secrecio´n de insu-
lina pancrea´tica
PNC: limpieza pan-
crea´tica de glucago´n
PNR: secrecio´n pan-
crea´tica de glucago´n
RBCU: uso por los
glo´bulos rojos
S: esto´mago/intestino
SIA: absorcio´n in-
sul´ınica hacia el flu-
jo de sangre desde el
depo´sito subcuta´neo
SU: toma por el
esto´mago/intestino
T: tejido
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Dina´mica de la glucosa
G˙CB = (G
C
H −GCB)
qB
vCB
− (GCB −GTB)
vTB
TBvCB
G˙TB = (G
C
B −GTB)
1
TB
− ΓBU
vTB
G˙CH = (G
C
BqB +G
C
LqL +G
C
KqK +G
C
P qP −GCHqH − ΓRBCU )
1
vCH
G˙CS = (G
C
H −GCS )
qS
vCS
+
Γmeal
vCS
− ΓSU
vCS
(2.1)
G˙CL = (G
C
HqA +G
C
S qS −GCLqL)
1
vCL
+
ΓHGP
vCL
− ΓHGU
vCL
G˙CK = (G
C
H −GCK)
qK
vCK
− ΓKE
vCK
G˙CP = (G
C
H −GCP )
qP
vCP
+ (GTP −GCP )
vTP
TGP v
C
P
G˙TP = (G
C
P −GTP )
1
TGP
− ΓPGU
vTP
Dina´mica de la insulina
I˙CB = (I
C
H − ICB )
QB
V CB
I˙CH = (I
C
BQB + I
C
LQL + I
C
KQK + I
C
P QP − ICHQH + ΓIV I)
1
V CH
I˙CS = (I
C
H − ICS )
QS
V CS
I˙CL = (I
C
HQA + I
C
S QS − ICLQL)
1
V CL
+
ΓPIR
V CL
− ΓLC
V CL
I˙CK = (I
C
H − ICK)
QK
V CK
− ΓKC
V CK
(2.2)
I˙CP = (I
C
H − ICP )
QP
V CP
+ (ITP − ICP )
V TP
T IPV
C
P
I˙TP = (I
C
P − ITP )
1
T IP
+
ΓSIA
V TP
− ΓPC
V TP
Glucago´n
N˙ = (ΓPNR −N)FPNC
VN
(2.3)
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Ecuaciones auxiliares
A˙IHGP =
1
25
{
1,2088− 1,138 tanh
[
1,1669
(
ICL
21,43
− 0,8885
)]
−AIHGP
}
A˙NHGP =
1
65
[
2,7 tanh(0,388N − 1)
2
−A−NHGP
]
(2.4)
A˙IHGU =
1
25
[
2 tanh
(
0,549
ICL
21,43
)
−AIHGU
]
Para´metros Γi
Los para´metros Γi que aparecen son los siguientes: ΓBU = 70, ΓRBCU = 10, ΓSU = 20,
ΓPIR = 0, ΓLC = FLC(I
C
HQA + I
C
S QS + ΓPIR) y
ΓHGU = 20AIHGU
{
5,6648 + 5,6589 tanh
[
2,4375
(
GCL
101
)]}
ΓHGP = 155AIHGP [2,7 tanh(0,388N)−ANHGP ]×{
1,425− 1,406 tanh
[
0,1699
(
GCL
101
− 0,4969
)]}
ΓPGU =
35GTP
86,81
{
7,035 + 6,5163 tanh
[
0,33827
(
ITP
5,304
− 5,82113
)]}
ΓPNR =
{
1,3102− 0,61016 tanh
[
1,5071
(
ICH
15,15
− 0,46981
)]}
×{
2,9285− 2,095 tanh
[
4,18
(
GCH
91,89
− 0,36191
)]}
(2.5)
ΓPC =
ITP
(1− FPC)/(QPFPC)− T IP /V TP
ΓKC = FKCI
C
HQK
ΓKE =
{
71{1 + tanh[0,11(GCK − 460)]} si GCK < 460mg/dl
0,872GCK − 330 si GCK ≥ 460mg/dl
El modelo de Sorensen fue adaptado para representar el sistema metabo´lico del Minipig
de Go¨ttingen y fue parametrizado a partir de datos de ensayos cl´ınicos con animales [63].
Este modelo consiste en 16 estados que describen 9 compartimentos diferentes. Debido a
la similitud entre los sistemas metabo´licos de los humanos y los cerdos, los resultados obte-
nidos con este modelo pueden ser migrados al sistema de metabolismo de glucosa humano.
Como principal caracter´ıstica, posee un representacio´n de la Sensibilidad Insul´ınica (SI)
mediante un para´metro lineal.
Este animal fue criado gene´ticamente en la Universidad de Go¨ttingen, Alemania, y se
puso a disposicio´n de la comunidad de investigacio´n biome´dica de Alemania a finales de la
de´cada de 1960. El estado de salud definido microbiolo´gicamente y las muchas similitudes
con los seres humanos hacen del Minipig de Go¨ttingen un modelo animal ideal en todo
tipo de estudios biome´dicos.
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2.1.2. Modelo Bergman
El modelo minimal1 presentado por Bergman y colegas [64,65] se basa en tres factores
que cumplen un rol importante en la disposicio´n de la glucosa, siendo estos:
Sensibilidad insul´ınica: la capacidad de la insulina de incrementar la disposicio´n de
glucosa en los mu´sculos, h´ıgado y tejido adiposo
Efectividad de la glucosa: la habilidad de la glucosa para mejorar su propia disposi-
cio´n a niveles basales de insulina
Respuesta pancrea´tica: la habilidad de las ce´lulas β de segregar insulina ante el
est´ımulo de la glucosa
Figura 2.2: Diagrama de bloques que representa el modelo minimal de Bergman [66].
El modelo esta´ basado en un examen IVGT (Intravenous Glucose Tolerance), el cual
consiste en administrar una dosis de glucosa (generalmente 0,3 gramos de glucosa por kg
de peso corporal) de forma intravenosa durante un periodo de 60 segundos a sujetos en
ayunas desde la noche a la man˜ana, y luego se muestrean las concentraciones en plasma
de glucosa e insulina durante un periodo de 180 minutos. Las dina´micas en el modelo
son descriptas por dos componentes, donde los para´metros fueron estimados por separado
dentro de cada uno (ver Fig. 2.2).
Variables
G(t) [mg/gl]: concentracio´n de glucosa en plasma
I(t) [µU/ml]: concentracio´n de insulina en plasma
X(t) [min−1]: efecto de la insulina en la desaparicio´n de la glucosa
u1(t) [mU/min]: suministro exo´geno de insulina
u2(t) [mg]: suministro exo´geno de glucosa
1Se lo suele referir a este modelo como “minimal” debido a su orden reducido. Au´n as´ı, se lo considera
representativo de la dina´mica glucosa-insulina y es frecuentemente utilizado tanto para la simulacio´n como
para el desarrollo de controladores.
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Para´metros
Gb [mg/dl]: nivel basal de glucosa
Ib [µU/ml]: nivel basal de insulina
p1 [min
−1]: tasa constante del consumo insulina-independiente de glucosa de los
mu´sculos, h´ıgado y tejido adiposo
p2 [min
−1]: tasa de disminucio´n de la capacidad de captacio´n de glucosa de los tejidos
p3 [min
−2(µU/ml)−1]: incremento de la capacidad de consumo insulina-dependiente
de glucosa en los tejido por unidad de concentracio´n por encima de Ib
p4 [ml
−1]: tasa de absorcio´n de insulina exo´gena
n [min−1]: tasa de descomposicio´n de primer grado para la insulina en plasma
V olG [dl]: espacio de distribucio´n de glucosa
Dina´mica del sistema
I˙(t) = −nI(t) + p4u1(t) I(0) = Ib = p4
n
u1b
X˙(t) = −p2X(t) + p3(I(t)− Ib) X(0) = 0 (2.6)
G˙(t) = −p1(G(t)−Gb(t)−X(t)G(t) + u2(t)
V olG
G(0) = Gb
Este modelo es ampliamente utilizado para el disen˜o de controladores, ya que permite
obtener modelos orientados al control de bajo orden [67]. A su vez, ha sido expandido
teniendo en cuenta la tasa de aparicio´n de glucosa, ejercicio y suministro subcuta´neo de
insulina por otros autores para realizar predicciones de la evolucio´n de la glucosa [66]. Cabe
destacar tambie´n el modelo presentado por Magdelaine et al. [68] que tiene relevancia a
la hora de desarrollar controladores MPC, el cual deriva del modelo minimal del sistema
glucosa-insulina.
2.1.3. Modelo Cambridge
El modelo presentado por el grupo de investigacio´n encabezado por el Prof. Hovor-
ka de la Universidad de Cambridge consiste en un modelo compartimental de la cine´tica
de la glucosa y la accio´n de la insulina [61, 69]. Incluye dos submodelos compartimenta-
les de la cine´tica de la insulina y glucosa subcuta´nea, as´ı como otro submodelo de dos
compartimentos para representar la absorcio´n de la glucosa en el tracto gastrointestinal.
Una importante propiedad de este modelo es su capacidad para representar la variabilidad
intra- e inter-paciente.
La variabilidad inter-paciente es representada por una poblacio´n de 18 sujetos virtuales
con DMT1, donde los para´metros se obtuvieron a partir de estudios cl´ınicos en pacientes
con dicho trastorno o a partir de distribuciones de probabilidad poblacionales. La variabi-
lidad intra-paciente se llevo´ a cabo mediante la superposicio´n de oscilaciones sinusoidales
en un subconjunto de para´metros del modelo. Un punto de´bil del sujeto virtual de es-
te modelo, es la simple representacio´n de la absorcio´n del intestino, adema´s de que se
podr´ıa mejorar significativamente la variabilidad intra-paciente. El modelo de simulacio´n
de Hovorka [70] fue utilizado en el desarrollo de un controlador de glucosa para nin˜os y
adolescentes con DMT1 en un proyecto de la JDRF [71], y sigue siendo utilizado por una
gran parte de investigadores del a´rea.
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Figura 2.3: Diagrama de bloques que representa el modelo del grupo de Cambridge [72].
Accio´n de la insulina
Variables
x1(t), x2(t) y x3(t): son el efecto remoto de la insulina sobre la distribucio´n, dispo-
sicio´n y produccio´n endo´gena de la glucosa
I(t): concentracio´n de insulina en plasma
Para´metros
kai: tasa de activacio´n
kbi: tasa de desactivacio´n
SIT =
ka1
Kb1
, SID =
ka2
kb2
y SIE =
ka3
kb3
: sensibilidades de la insulina para el trasporte,
distribucio´n y la produccio´n de glucosa
Ecuaciones
x˙1(t) = −ka1x1(t) + SITkb1I(t)
x˙2(t) = −ka2x1(t) + SIDkb2I(t) (2.7)
x˙3(t) = −ka3x1(t) + SIEkb3I(t)
Glucosa
Variables
Q1(t) y Q2(t): masas de glucosa en el compartimento accesible y no accesible
G(t): concentracio´n de glucosa en plasma
EGP : produccio´n endo´gena de glucosa
FC01: flujo de glucosa no dependiente de la insulina
FR: limpieza renal del glucosa
Para´metros
k12: tasa de transferencia del compartimento accesible al inaccesible
VG: representa la distribucio´n de glucosa en el compartimento accesible
Rthr: umbral de glucosa para la limpieza renal
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Ecuaciones
Q˙1(t) = −
[
FC01
VGG(t)
+ x1(t)
]
Q1(t) + k12Q2(t)− FR + EGP (t) + UG(t)
Q˙2(t) = x1(t)Q1(t)− [k12 + x2(t)]Q2(t) (2.8)
G(t) =
Q1(t)
VG
EGP (t) =
{
EGP0[1− x3(t)] EGP ≥ 0
0 EGP < 0
FC01 =
FS01G
G+ 1
(2.9)
FR(t) =
{
Rcl(G−Rthr)VG G ≥ Rthr
0 G < Rthr
Cine´tica y absorcio´n de la insulina subcuta´nea
Variables
S1(t) y S2: masa de insulina en el compartimento accesible y no accesible
u(t): bolo administrado de insulina
I(t): concentracio´n de insulina en plasma
Para´metros
ka: tasa de absorcio´n de insulina
ke: tasa de eliminacio´n parcial del plasma
VI : volumen de distribucio´n de la insulina
Ecuaciones
S˙1(t) = u(t)− kaS1(t)
S˙2(t) = kaS1(t)− kaS2(t) (2.10)
I(t) =
KaS2(t)
VI
− keI(t)
Absorcio´n del intestino
Variables
G1(t) y G2(t): masa de glucosa en el compartimento accesible y no accesible
D(t): cantidad de carbohidratos consumidos en el tiempo t
UG(t): tasa de absorcio´n del intestino
tmax: tiempo ma´ximo de tasa de aparicio´n de glucosa en el compartimento accesible
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Para´metros
Bio: biodisponibilidad de los carbohidratos de la comida
UG ceil: ma´ximo flujo de glucosa desde el intestino derivado de U ∼ [0, 02; 0, 035]
Ecuaciones
G˙1(t) = −G1(t)
tmax
+Bio ·D(t) G1(0) = 0
G˙2(t) =
G1(t)
tmax
− G2(t)
tmax
(2.11)
UG =
G2(t)
tmax
tmax =
{
tmax ceil UG > UG ceil
Tmax UG ≤ UG ceil
Glucosa intersticial
Variables
C(t): concentracio´n de glucosa en el tejido subcuta´neo
Para´metros
ka int: tasa de transferencia
Ecuaciones
C˙(t) = ka int(GC)(t) (2.12)
2.1.4. Modelo UVA/Padova
El grupo del Prof. Cobelli en Padova, Italia, desarrollo´ un modelo de simulacio´n de
comida del sistema glucosa-insulina utilizando datos tomados de 204 sujetos normales que
se sometieron a un protocolo con trazadores de glucosa [73]. Esto permitio´ calcular los
flujos de glucosa e insulina durante una comida. El modelo consta de dos subsistemas
principales, descritos por dos compartimentos cada uno, siendo e´stos los subsistemas glu-
cosa e insulina. Adema´s los acompan˜an varios modelos de procesos unitarios, identificados
a partir de informacio´n promedio utilizando la estrategia de funcio´n forzada. Se estimaron
35 para´metros de un sujeto normal. La misma estrategia se aplico´ a una base de datos
ma´s pequen˜a que contiene 14 sujetos con diabetes tipo II y se estimo´ el mismo nu´mero de
para´metros que en un paciente sano.
Este modelo se ha empleado para simular un d´ıa t´ıpico con tres comidas de un sujeto
normal, tenie´ndose en cuenta la variacio´n de la sensibilidad insul´ınica y la respuesta de las
ce´lulas β. Una de las mayores novedades de este modelo es una descripcio´n ma´s detallada
del tra´nsito de la glucosa a trave´s del tracto gastrointestinal, pero posee como debilidad el
hecho que las variaciones diurnas de determinados para´metros no han sido modeladas. A
pesar de que el modelo original fue identificado usando informacio´n de sujetos normales, se
utiliza para simular diabe´ticos tipo I sustituyendo la secrecio´n de insulina por un modelo
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de la cine´tica de la insulina subcuta´nea. Para considerar el mayor nivel de glucosa basal
en la diabetes tipo I, se aumento´ la produccio´n endo´gena de glucosa.
A partir de este modelo se desarrollo´ el simulador UVA/Padova, el cual fue aprobado
por la FDA como sustituto en pruebas animales para ensayos precl´ınicos de tratamientos
tanto de lazo abierto como de lazo cerrado. Esto fue de gran ayuda para los algoritmos de
PA emergentes en la u´ltima de´cada. El simulador ha sido utilizado por ma´s de 20 grupos
de investigacio´n diferentes, lo que ha dado lugar publicaciones en revistas revisadas por
pares. El simulador original se disen˜o´ en 2008 [73, 74] y se actualizo´ en 2013 para tener
en cuenta las no linealidades de la accio´n de la insulina y la cine´tica del glucago´n en la
dina´mica de la glucosa en rango hipogluce´mico [75]. El simulador incluso fue validado en
un estudio cl´ınico [76].
Sin embargo, la falta de la representacio´n de la variabilidad de la SI en un sujeto se la ha
sen˜alado como una limitacio´n significativa. El grupo de Cobelli a abordado esta limitacio´n
y han publicado ana´lisis de caracter´ısticas adicionales que incorporan la variabilidad diurna
de la absorcio´n de la glucosa y la sensibilidad a la insulina, lo que permite realizar una
simulacio´n ma´s factible de duraciones de hasta un mes [77–79]. A continuacio´n se presenta
el modelo publicado en [75], el cual sigue siendo el modelo base sobre el cual se agregan
variabilidad a sus para´metros.
Glucosa
Modelo de dos compartimentos (glucosa en plasma y en tejido adiposo) que describe
la cine´tica de la glucosa.
Variables
Gp [mg/kg]: masa de glucosa en plasma y en tejido de equilibrio ra´pido
Gt [mg/kg]: masa de glucosa en tejido de equilibrio lento
G [mg/dl]: concentracio´n de glucosa en plasma
EGP [mg/kg/min]: produccio´n endo´gena de glucosa (h´ıgado)
Ra [mg/kg/min]: ı´ndice de aparicio´n de glucosa en plasma
E [mg/kg/min]: excrecio´n renal
Uii [mg/kg/min]: utilizacio´n de glucosa independiente de la insulina
Uid [mg/kg/min]: utilizacio´n de glucosa dependiente de la insulina
(el sufijo b indica estado basal)
Para´metros
V g [dl/kg]: volumen de distribucio´n de la glucosa
k1, k2 [min
−1]: para´metros de velocidad de la cine´tica de la glucosa
Ecuaciones

G˙p(t) = EGP (t) +Ra(t)− Uii(t)− E(t)− k1 ·Gp(t) + k2 ·Gt(t) Gp(0) = Gpb
G˙t(t) = −Uid(t) + k1 ·Gp(t)− k2 ·Gt(t) Gt(0) = Gtb
G(t) =
Gp
VG
G(0) = Gb
(2.13)
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Figura 2.4: Diagrama del modelo de glucosa-insulina presentado por Dalla Man et al. Las l´ıneas
so´lidas representan los flujos de glucosa e insulina, y las l´ıneas punteadas las sen˜ales de control [75].
Insulina
Modelo de dos compartimentos (insulina en plasma y en h´ıgado) que describe la cine´tica
de la insulina.
Variables
I [pmol/l]: concentracio´n de insulina en plasma
Ip [pmol/kg]: masa de insulina en plasma
Il [pmol/kg]: masa de insulina en h´ıgado
S [pmol/kg/min]: secrecio´n de insulina
Para´metros
m1,m2,m3 [min
−1]: para´metros de velocidad de la cine´tica de la insulina
m4 [min
−1]: para´metro debido a la degradacio´n perife´rica, asumida como lineal
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Figura 2.5: Subsistema que representa a la glucosa
Figura 2.6: Subsistema que representa a la insulina
VI [l/kg]: distribucio´n del volumen de insulina
Ecuaciones

I˙l(t) = −(m1 +m3(t)) · Il(t) +m2 · Ip(t) +RaI(t) + S(t) Il(0) = Ilb
I˙p(t) = −(m2 +m4) · Ip(t) +m1 · Il(t) Ip(0) = Ipb
I(t) =
Ip
VI
I(0) = Ib
(2.14)
La extraccio´n hepa´tica HE(t) se vincula con la secrecio´n de insulina, y hay que tener en
cuenta que el h´ıgado es responsable de la absorcio´n del 60% de la insulina
HE(t) = −m5 · S(t) +m6 HE(0) = HEb (2.15)
m3(t) =
HE(t) ·m1
1−HE(t) HE(0) = HEb (2.16)
Produccio´n endo´gena de glucosa
Glucosa que produce el h´ıgado en funcio´n de la glucosa y la insulina en plasma
Variables
Ipo [pmol/kg]: cantidad de insulina en la vena Porta (h´ıgado)
Id [pmol/l]: sen˜al de la insulina retardada realizada con una cadena de dos compar-
timentos
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Para´metros
kp1 [mg/Kg/min]: EGP extrapolada a glucosa e insulina cero
kp2 [min
−1]: efectividad de la glucosa del h´ıgado
kp3 [mg/Kg/min per pmol/liter]: para´metro que gobierna la amplitud de la accio´n
de la insulina en el h´ıgado
kp4 [mg/kg/min /(pmol/kg)]: para´metro que gobierna la amplitud de la accio´n de la
insulina en la vena porta en el h´ıgado
ki [min
−1]: para´metro de tasa que cuantifica retraso entre la sen˜al de la insulina y
la accio´n de la insulina
Ecuaciones
EGP (t) = kp1 − kp2 ·Gp(t)− kp3 ·XL(t) + ζ ·XH(t)
EGP (0) = EGPb
(2.17)
{
X˙L(t) = −ki · [XL(t)− I ′(t)] XL(0) = Ib
I˙ ′(t) = −ki · [I ′(t)− I(t)] I ′(0) = Ib (2.18)
X˙H(t) = −kH ·XH(t) + kH ·max[(H(t)−Hb), 0] XH(0) = 0 (2.19)
Tasa de aparicio´n de la glucosa
Describe la transicio´n de la glucosa en el esto´mago y el intestino, donde el esto´mago
esta´ representado por dos compartimentos (fase so´lida Qsto1 y triturada Qsto2), mientras
que un solo compartimiento describe al intestino (Qgut).
Variables
Qsto [mg]: cantidad de glucosa en el esto´mago (fase so´lida, Qsto1 y l´ıquida Qsto2)
Qgut [mg]: masa de glucosa en el intestino
Ra [mg/kg/min]: tasa de aparicio´n de glucosa en plasma
Para´metros
kgri [min
−1]: coeficiente de grado de “molido” que relaciona los primeros comparti-
mientos
kempt(Qsto) [min
−1]: tasa de vac´ıo ga´strico hacia el intestino (funcio´n no lineal de
Qsto)
kabs [min
−1]: tasa de absorcio´n intestinal
f : es la fraccio´n de absorcio´n intestinal que aparece en plasma
BW [kg]: peso del cuerpo (body weight)
D [mg]: cantidad de glucosa ingerida
Resto de los para´metros arreglados segu´n literatura o estimaciones
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Ecuaciones

Qsto(t) = Qsto1(t) +Qsto2(t) Qsto(0) = 0
Q˙sto1(t) = −kgri ·Qsto1(t) +D · d(t) Qsto1(0) = 0
Q˙sto2(t) = −kempt(Qsto) ·Qsto2(t) + kgri ·Qsto1(t) Qsto2(0) = 0
Q˙gut(t) = −kabs ·Qgut(t) + kempt(Qsto) ·Qsto2(t) Qgut(0) = 0
Ra(t) =
f ·kabs·Qgut(t)
BW Ra(0) = 0
(2.20)
La tasa de vac´ıo ga´strico var´ıa con el tiempo y depende de la cantidad total de glucosa
en el esto´mago. En un comienzo es ma´ximo (kmax) y luego decrece con una tasa α a su
mı´nimo kmin para luego recuperar su ma´ximo con tasa β.
kempt(Qsto) = kmin+
kmax − kmin
2
{tanh(α(Qsto(t)− b ·D))− tanh(β(Qsto(t)−d ·D))+2}
(2.21)
α = 52·D·(1−b) β =
5
2·D·c
Utilizacio´n de la glucosa
A partir de la literatura se construyo´ la utilizacio´n de la glucosa por los tejidos del
cuerpo. Se asumieron dos componentes, un compartimiento insulina-independiente, el cual
es constante (Fcns) y representa el uso del cerebro y de los eritrocitos (glo´bulos rojos) , y
otro insulina-dependiente, y depende de forma no lineal de la glucosa en los tejidos.
Variables
Uii [mg/kg/min]: utilizacio´n de glucosa independiente de la insulina
Uid [mg/kg/min]: utilizacio´n de glucosa dependiente de la insulina
X(t) [pmol/L]: insulina en el fluido intersticial
Fcns [mg/kg/min]: glucosa consumida por el cerebro y los glo´bulos rojos
Para´metros
Vm0 [mg/kg/min]: para´metro de la ecuacio´n Michaelis-Menten de utilizacio´n de glu-
cosa ante accio´n nula de la insulina
Km0 [mg/kg]: para´metro de la ecuacio´n Michaelis-Menten de utilizacio´n de glucosa
ante accio´n nula de la insulina
Vmx [mg/kg/min per pmol/liter]: sensibilidad insul´ınica
p2U [min
−1]: tasa constante de la accio´n en la utilizacio´n de glucosa perife´rica
Ecuaciones
U(t) = Uii(t) + Uid(t) (2.22)
Uii(t) = Fcns (2.23)
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Uid =
[Vm0 + Vmx ·X(t) · (1 + r1 · risk)] ·Gt(t)
Km0 +Gt(t)
(2.24)
X˙(t) = −p2U ·X(t) + p2U [I(t)− Ib] X(0) = 0 (2.25)
risk =

0 si G ≥ Gb
10 · [f(G)]2 si Gth ≤ G < Gb
10 · [f(Gth)]2 si G < Gth
(2.26)
Excrecio´n renal de glucosa
La extraccio´n renal de glucosa por el rin˜o´n ocurre cuando la glucosa en plasma excede
cierto umbral
Variable
E(t) [mg/kg/min]: Excrecio´n de glucosa por los rin˜ones
Para´metros
ke1 [min
−1]: tasa de filtracio´n glomerular
ke2 [mg/kg]: umbral de glucosa renal
Ecuaciones
E(t) =
{
ke1 · [Gp(t)− ke2] si Gp(t) > Ke2
0 si Gp(t) ≤ Ke2 (2.27)
Cine´tica de la insulina subcuta´nea
Para simular un paciente diabe´tico tipo I se sustituye el mo´dulo de secrecio´n por uno
de infusio´n subcuta´nea de insulina.
Variables
Isc1 [pmol/kg]: cantidad de insulina no-monome´rica en el espacio subcuta´neo
Isc2 [pmol/kg]: cantidad de insulina monome´rica en el espacio subcuta´neo
IIR(t) [pmol/kg/min]: tasa de infusio´n exo´gena de insulina
Para´metros
kd [min
−1]: tasa de disociacio´n de insulina
ka1 [min
−1]: tasa de absorcio´n de insulina no-monome´rica
ka2 [min
−1]: tasa de absorcio´n de insulina monome´rica
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Ecuaciones
{
I˙sc1(t) = −(kd + ka1) · Isc1(t) + IIR(t) Isc1(0) = Isc1ss
I˙sc2(t) = kd · Isc1(t)− ka2 · Isc2(t) Isc2(0) = Isc2ss
(2.28)
Ri(t) = ka1 · Isc1(t) + ka2 · Isc2(t) (2.29)
Glucosa subcuta´nea
G˙sc(t) = −1/Ts ·Gsc + 1/Ts ·G(t) Gsc(0) = Gb (2.30)
Cine´tica del Glucago´n y su secrecio´n
H˙(t) = −n ·H(t) + SRH(t) +RaH(t) H(0) = Hb (2.31)
SRH(t) = SR
s
H(t) + SR
d
H(t) (2.32)
S˙RsH(t) =
{ −ρ · [SRsH(t)− SRbH ] si G(t) ≥ Gb
−ρ ·
[
SRsH(t)−max
(
σ·[Gth−G(t)]
I(t)+1 + SR
b
H , 0
)]
si G(t) < Gb
(2.33)
SRdH(t) = δ · (max)(−
dG(t)
dt
, 0) (2.34)
Cine´tica de Glucago´n subcuta´neo
{
H˙sc1(t) = −(kh1 + kh2) ·Hsc1(t) Hsc1(0) = Hsc1b
H˙sc2(t) = kh1 ·Hsc1(t)− kh3 ·Hsc2(t) Hsc2(0) = Hsc2b (2.35)
RaH(t) = kh3 ·Hsc2(t) (2.36)
2.1.5. Comparacio´n de modelos
La comparacio´n de los modelos se presenta en te´rminos de su comportamiento a lazo
abierto, comparando ventajas y desventajas a la hora de su implementacio´n. En la literatu-
ra hay diversas revisiones de los modelos desarrollados [80,81] y discusiones de los ensayos
in-silico [82, 83]. En el cuadro 2.1 se resumen los aspectos de cada modelo estudiado.
El modelo de Sorensen fue el primero que presento´ una dina´mica compartimental com-
pleta que con la idea de un paciente promedio, podr´ıa ser representado parame´tricamente.
E´ste permite una inmediata trasformacio´n de una persona normal a un sujeto con DMT1
eliminando el factor asociado a la secrecio´n de insulina del pa´ncreas ΓIR y contempla el
efecto del glucago´n, a diferencia del modelo de Bergman y el de Cambridge. Sin embargo,
posee varias desventajas. So´lo contempla insulina intravenosa, perdie´ndose el gran retardo
de la inyeccio´n de insulina de forma subcuta´nea, lo que resulta muy importante a tener en
cuenta a la hora de realizar un control de lazo cerrado. Au´n as´ı, el submodelo comparti-
mental de absorcio´n de insulina subcuta´nea podr´ıa an˜adirse sin perjudicar las dina´micas
del modelo. Aunque la capacidad del modelo para predecir anormalidades metabo´licas ha
sido demostrada, se reconoce que un ajuste de para´metros es necesario, lo cual derivo´,
en estudios posteriores, a compensar la falta de variacio´n inter-paciente variando ciertos
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para´metros fisiolo´gicos. Sin embargo, e´stos fueron sintetizados mediante el modelo a falta
de datos cl´ınicos [81].
El modelo de Cambridge esta´ disen˜ado para contemplar el desarrollo de controladores
de lazo cerrado para pacientes con DMTI. Las predicciones poblacionales del simulador
han sido validadas por estudios cl´ınicos en sujetos jo´venes con DMTI en pruebas de noche
a la man˜ana [70]. Como problema´tica, posee que el modelo de absorcio´n gostrointestinal
de glucosa es simplista, en comparacio´n al del grupo UVA/Padova.
El modelo utilizado en el simulador UVA/Padova esta´ tambie´n basado en comparti-
mentos. En contraste con el modelo de Sorensen, resuelve el problema de la variabilidad
inter-paciente mediante una gran cohorte de sujetos virtuales. Posee un detallado modelo
de absorcio´n de glucosa y modelos que representan el monitoreo de glucosa y la adminis-
tracio´n subcuta´nea de insulina, lo que implica simulaciones ma´s realistas. Como principal
atractivo para la comunidad cient´ıfica es que ha sido aceptado por la FDA como sustituto
de pruebas pre-cl´ınicas en animales para controladores de lazo cerrado.
El modelo de Bergman posee como fortaleza para´metros variantes con el tiempo, pero
esta´ limitado por la representacio´n simplista de la cine´tica de la glucosa y una sobreti-
macio´n de su efectividad. Se han desarrollado modelos ma´s completos a partir del mismo
agregando subsistemas desarrollados por otras entidades, como en el caso de Fabietti y
Medtronic [84], los cuales se han obviado en este ana´lisis.
Segu´n [1], se considera que los principales componentes de un modelo de simulacio´n
para la validacio´n efectiva de un controlador de glucosa se resumen en:
1. Un modelo de la cine´tica de la glucosa y de la accio´n de la insulina, con complejidad
suficiente para representar adecuadamente dicha dina´mica y simplicidad suficiente
para que sus para´metros puedan ser identificados a partir de ensayos cl´ınicos.
2. Un modelo de la cine´tica de la insulina en el espacio subcuta´neo. Actualmente las
bombas de insulina suministran la insulina de forma discreta en el espacio s.c., por
lo que es necesario considerar el retraso temporal al trasporte hacia el plasma.
3. Un modelo de la absorcio´n de glucosa en el intestino capaz de representar distintos
patrones de absorcio´n de comidas de composicio´n mixta (no u´nicamente carbohidra-
tos).
4. Un modelos espec´ıfico de los errores asociados a los sensores continuos de glucosa,
que sea capaz de reproducir los retrasos temporales debidos a la lectura en el espacio
s.c., las desviaciones propias del sistema y a la calibracio´n, y el ruido aleatorio de
los sensores.
5. Un modelo del efecto del ejercicio en la cine´tica de la glucosa. Aunque la mayor parte
de los entornos de simulacio´n actualmente disponibles no incluyen este componente,
su inclusio´n representar´ıa una aportacio´n significativa.
6. Una poblacio´n de pacientes virtuales lo suficientemente representativa de la variabi-
lidad intra e inter-paciente de los para´metros metabo´licos en la poblacio´n general de
sujetos con DMT1. E´sta es una caracter´ıstica que desafortunadamente no incluyen
todos los simuladores existentes y que en otros casos se deber´ıa mejorar significati-
vamente.
Como conclusio´n tras la comparacio´n de los diferentes modelos matema´ticos, se opto´
por implementar el modelo UVA/Padova, debido a que cumple de manera adecuada mu-
chas de las condiciones anteriormente mencionadas, teniendo varias ventajas respecto al
resto (resaltadas en la tabla 2.1). El mismo se encuentra en continuo desarrollo y tiene la
posibilidad de implementarse variacio´n intra-paciente.
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Tabla 2.1: Comparacio´n de los modelos del sistema glucosa-insulina presentados en la literatura.
Modelo Ventajas Desventajas
Sorensen
Transformacio´n inmediata de
un paciente normal a uno con
DMTI
Considera la dina´mica del
glucago´n
La administracio´n de insuli-
na es intravenosa
La variabilidad inter e intra-
paciente no es considerada
Bergman
Posee para´metros que var´ıan
con el tiempo
Representacio´n muy simplis-
ta de la cine´tica de la glucosa
Pequen˜a duracio´n de la ac-
cio´n de la insulina
Sobre estimacio´n de la efecti-
vidad de la glucosa
Hovorka
Posee pacientes validados
con estudios cl´ınicos
Variabilidad intra-paciente
Agrega modelos generales de
monitoreo de glucosa y de
bombas insulina
La dina´mica del glucago´n no
es considerada
La absorcio´n gastrointestinal
de la glucosa es muy simple
Dalla
Man
Variacio´n inter-paciente
Posee gran cantidad de suje-
tos virtuales
El modelo de absorcio´n de
glucosa es realista
Agrega modelos de monito-
reo de glucosa y de bombas
de insulina
Incluye a la dina´mica del glu-
cago´n
Se han desarrollado varai-
ciones parame´tricas para
representar variacio´n intra-
paciente
Aceptado por la FDA
No se considera la variabili-
dad intra-paciente
2.2. Plataforma de simulacio´n UNLP
El disen˜o de una plataforma propia de simulacio´n parte de las limitaciones que ofrec´ıa
la versio´n de distribucio´n del simulador UVA/Padova a la cual se pod´ıa acceder. Entre
estas, se encontraban la limitada accesibilidad a la estructura del simulador, la dificultad
de cambiar ciertos para´metros de simulacio´n (por ejemplo el tiempo de muestreo) y la
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versatilidad de la plataforma a la inclusio´n de nuevos mo´dulos o bloques que hicieran ma´s
realistas las pruebas in-silico.
Se partio´ de la estructura del simulador UVA/Padova versio´n S2008 [73] y de la versio´n
S2013 [75] realizada en el entorno MATLAB®. A partir de un ana´lisis de los componentes
y funciones que integran a la plataforma, se obtuvo un panorama del marco de simulacio´n,
conformado por los siguientes elementos :
Escenario de simulacio´n (incluyendo terapia, comidas, eventos, entre otros).
Configuracio´n de la simulacio´n del entorno Simulink.
Creacio´n y administracio´n vectores de bolos de insulina y comidas.
Implementacio´n del modelo de DMT1 y carga de los para´metros del modelo.
Modelos correspondientes a los dispositivos bomba de insulina y sensor de glucosa.
Bloque de implementacio´n de controlador.
Representacio´n de los resultados de forma gra´fica.
Los siguientes criterios se tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar una nueva plata-
forma:
Estructura dida´ctica en base a bloques espec´ıficos.
Programacio´n de funciones determinadas para cada bloque, con objetivos espec´ıficos.
Desarrollo intuitivo para el usuario de las acciones de cada bloque y el proceder de
cada funcio´n, para su manipulacio´n/modificacio´n.
Fa´cil acceso de los para´metros tanto de simulacio´n como del sistema.
Capacidad de simular a diferentes valores de paso fijo.
Una interfaz gra´fica intuitiva y a´gil que no limite la versatilidad del simulador. A su
vez que pueda omitirse y realizar simulaciones mediante una estructura de para´me-
tros.
Variedad de muestras gra´ficas de los resultados, con posibilidad de generar nuevos
gra´ficos sin necesidad de volver a correr la simulacio´n y sencillez de agregar gra´ficos
por el usuario.
Introducir diferentes fuentes de variabilidad intra-paciente
Introducir el efecto de comidas mixtas
2.2.1. Bloques
Los bloques de la estructura del programa que dan el aspecto dida´ctico, intuitivo y
estructurado que se consideraron apropiados fueron:
Bloque de inicializacio´n: se crean las estructuras a utilizar y se les asigna espacio
de memoria para mayor eficiencia.
Bloque de configuracio´n de simulacio´n: se utiliza una interfaz gra´fica (Fig. 2.7)
donde el usuario podra´ determinar:
Sujetos a simular.
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Eleccio´n de escenario, disen˜ado previamente a partir de un archivo ASCII.
Paso de simulacio´n.
Tiempo de simulacio´n.
Eleccio´n de hardware (bomba de insulina y sensor de glucosa).
Optar por an˜adir comidas mixtas.
Optar por incluir intra-paciente. En caso de incluir se abre una nueva ventana de
seccio´n de clase de variacio´n.
Determinar los rangos de hipoglucemia e hiperglucemia.
Seleccionar tipo de tratamiento (lazo abierto, cerrado o h´ıbrido).
Esta a su vez puede omitirse y estos para´metros pueden configurarse mediante una estruc-
tura dentro del script.
Bloque de creacio´n del entorno: a partir de las condiciones definidas en el bloque
anterior y en el escenario, se crean los vectores de las comidas, bolos de insulina manuales
y o´ptimos, insulina basal, insulina y glucosa intravenosa, variacio´n intra-paciente, comidas
mixtas, que sera´n utilizados a lo largo de la simulacio´n. Los vectores creados poseen el
valor de la variable para cada paso de simulacio´n.
Bloque del controlador: se previo´ un subsistema para el disen˜o de un futuro contro-
lador, y la posible adaptacio´n de un tratamiento de lazo cerrado. Al mismo se le adjuntaron
como entradas la glucosa subcuta´nea y el anuncio de comidas, siendo las salidas la insu-
lina basal y los bolos propiamente dichos. Este subsistema es totalmente modificable por
el usuario. Para la sintonizacio´n del controlador, so´lo ciertos para´metros cl´ınicos de los
sujetos son accesibles, siendo los para´metros del modelo inaccesibles.
Bloque de simulacio´n: dentro de este bloque, se crea un bucle de acuerdo a la
cantidad de sujetos seleccionados. Se cargan los datos del primer sujeto y se lo simula en
la plataforma de Simulink. Luego se guardan los resultados y variables obtenidos y se repite
para el siguiente sujeto, hasta completar todos los pacientes seleccionados anteriormente.
Bloque de resultados: Terminadas las simulaciones, resulta muy importante guardar
los datos obtenidos de forma pra´ctica y accesible, tanto para un ana´lisis inmediato como
para un futuro ana´lisis ma´s profundo. Para el ana´lisis inmediato se ofrece una serie de
diferentes gra´ficos y una tabla con valores estad´ısticos. A su vez, todos los vectores creados,
los estados y salidas del sistema, los para´metros de configuracio´n de la simulacio´n.
Escenarios
Para la creacio´n del entorno de simulacio´n, se partio´ de los escenarios que utiliza el
simulador UVA/Padova, adema´s que esto agrega la fa´cil comparacio´n y verificacio´n entre
los resultados de las simulaciones de ambos simuladores. Estos consisten en la determina-
cio´n por el usuario de las condiciones a las que se sometera´ al/a los sujeto/s a simular. En
los mismos se define:
Horario de cada comida.
Cantidad de CHO de cada comida.
Duracio´n de las comidas.
Tiempo en que se suministrara´n las dosis de insulina.
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Figura 2.7: Interfaz principal de la plataforma de simulacio´n UNLP.
Cantidad de insulina de cada bolo a suministrar.
Tiempo y cantidad de suministros intravenosos al paciente de glucosa y/o insulina.
Capacidad de suministro de bolos o´ptimos en funcio´n de la sensibilidad insul´ınica de
cada paciente y el anuncio de comidas.
Glucosa inicial y glucosa objetivo.
Simulink
A la hora de implementar el modelo de estados del sujeto dentro de Simulink se opto´
por el bloque S-Function que permite describir modelos continuos no lineales variantes en
el tiempo.
El bloque S-Function consiste en una serie de entradas, estados, y salidas, donde las
u´ltimas son en funcio´n del tiempo de simulacio´n, los estados del sistema y las entradas. Es
utilizado para simular sistemas continuos, discretos o h´ıbridos. Un modelo implementado
mediante S-Function de Simulink procede en pasos. En primer lugar viene la fase de
inicializacio´n, donde el simulador incorpora los bloques de bibliotecas al modelo, propaga
los valores de las sen˜ales, los tipos de datos, tiempos de muestreo, evalu´a los bloques de
para´metros, determina el orden de ejecucio´n de los bloques y asigna la memoria. Luego,
el simulador entra en un bucle de simulacio´n. Durante cada paso, se ejecuta cada bloque
del modelo en el orden determinado en la inicializacio´n. Para cada bloque, se llama a las
funciones que calculan los bloques de estados, derivadas y salidas correspondientes a la
muestra de tiempo actual. Los estados definidos dentro del bloque corresponden a los del
modelo presentado en [75].
Se definieron las siguientes entradas al modelo:
CHO so´lido consumido [mg]
Insulina subcuta´nea [pmol/Kg]
Insulina intravenosa [pmol/Kg]
Glucosa intravenosa (dextrosa) [mg/Kg]
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Tasa de aparicio´n de comidas mixtas [mg/kg/min]
Glucago´n intravenoso
Glucagon subcuta´neo
y las siguientes salidas:
Glucosa intersticial
Insulina en plasma
Produccio´n de glucosa
Tasa de aparicio´n de la glucosa
Utilizacio´n de la glucosa
Tasa de aparicio´n de la insulina
Glucosa en plasma
Los estados del sistema
Al paciente lo acompan˜an el modelo de la bomba de insulina, el modelo del sensor
continuo de glucosa y el controlador de lazo cerrado.
El modelo de la bomba incluye sus limitaciones te´cnicas principales: discretizacio´n,
cuantizacio´n, error, valores ma´ximos y mı´nimos tanto de bolo como de suministro basal.
El modelo de sensor continuo de glucosa concierne a: valor mı´nimo medible, valor
ma´ximo, tasa de muestreo, un reconstructor de orden cero, offset, ganancia, retardo y
ruido. El ruido del sensor n no es blanco ni Gaussiano, sino que es modelado por un proceso
de promedio mo´vil autoregresivo el cual fue estimado usando datos cl´ınicos en [85]. El error
del sensor es calculado usando la transformacio´n de Johnson a partir de los para´metros
del sensor ξ, λ, γ y δ [85] y del modelo dado por:
e0 = υ0 (2.37)
en = 0,7 ∗ (en−1 + υn) (2.38)
n = ξ + λsinh(
en − γ
δ
) (2.39)
donde υn φ(0, 1) es independiente e ide´nticamente distribuido.
Resultados de la simulacio´n
Los resultados obtenidos deben ser presentados de forma apropiada al usuario, facilitan-
do el ana´lisis del ensayo realizado y la obtencio´n de conclusiones. Finalizada la simulacio´n,
la informacio´n colectada se guarda en un archivo propio del Matlab de formato .mat con-
teniendo todos los para´metros y vectores utilizados en la simulacio´n para cada sujeto. Esto
permite verificar despue´s de realizada la simulacio´n aspectos como el escenario utilizado,
los sujetos simulados, los para´metros y vectores creados y/o modificados por el programa.
En un archivo tabla formato .xls se guardan datos utilizados para el ana´lisis cuantitativo
de la simulacio´n, guarda´ndose para cada paciente el valor medio, ma´ximo y mı´nimo de la
glucosa en plasma, el tiempo en hiperglucemia e hipoglucemia, y el nu´mero de hipoglu-
cemias. Respecto a los resultados gra´ficos, se podra´n seleccionar gra´ficos individuales de
todas las salidas definidas, pero tambie´n gra´ficas poblacionales como la glucosa prome-
dio y desviacio´n esta´ndar, valores ma´ximos y mı´nimos, y un gra´fico Control Variability
Grid Analysis (CVGA) utilizado t´ıpicamente en estos ensayos (coloca el rendimiento del
algoritmo de control en algu´n a´rea en particular segu´n un periodo de observacio´n). Cada
punto representa los valores mı´nimos/ma´ximos obtenidos en la excursio´n de glucosa [86].
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2.2.2. Variacio´n intra-paciente
Los procesos biolo´gicos se caracterizan por tener una amplia variabilidad, que puede
presentarse con ritmos de tipo ultradiana (periodos menores a las 24 horas), circadiana
(periodos de 24 horas) o circanuales (periodos de 365 d´ıas) [87]. En el caso de la DMT1 los
requerimientos de insulina para controlar los niveles de GP var´ıan durante el d´ıa. Esto se
debe a cambios circadianos en dos importantes aspectos del sistema glucosa-insulina [88]:
Tolerancia a la Glucosa (TG): hace referencia a la cantidad de glucosa que toman
los tejidos perife´ricos.
Sensibilidad Insul´ınica (SI): corresponde a la habilidad de la insulina a estimular la
utilizacio´n de glucosa por parte de los tejidos e inhabilitar su produccio´n por parte
del h´ıgado.
Por lo general, se considera que durante la man˜ana, los requerimientos de insulina
son mayores en las personas con diabetes, en comparacio´n con el resto de las comidas.
Este cambio se lo asocia al denominado “Efecto Amanecer” (Dawn Phenomenon), el cual
describe un estado de hiperglucemia durante horas de la madrugada [89]. Este feno´meno
representa una gran variabilidad entre los sujetos y puede verse afectado por diversos
factores, como la duracio´n de la diabetes o calidad del control gluce´mico. Se lo puede
relacionar tanto a cambios en la SI como de la TG. Sin embargo, la TG tambie´n puede
relacionarse y regularse mediante la SI, por lo tanto, la variacio´n intra-paciente puede
describirse mediante una variacio´n circadiana apropiada de la SI [90].
La variacio´n intra-paciente se modela mediante una descripcio´n de variacio´n circadiana
de la SI que contemple hora del d´ıa, la actividad f´ısica, estre´s y otros factores que se crean
convenientes. Este enfoque es el que se tiene en cuenta a la hora de representar variaciones
en los modelos de DMT1 [88]. Varios propuestas fueron realizadas para incluir la variacio´n
intra-paciente en la literatura [69,77,91–94].
En la plataforma desarrollada se tuvieron en cuenta 3 maneras diferentes de implemen-
tar la variacio´n en la SI en el modelo de UVA/Padova. Cabe destacar que ma´s adelante
durante el trascurso del doctorado tambie´n se tuvo en cuenta los efectos del ejercicio sobre
la dina´mica de la glucosa, a lo que el lector puede referirse en el Cap´ıtulo 3.
La SI en el modelo de UVA/Padova, presentado en la seccio´n 2.1.4, se ve representada
por los siguientes para´metros:
Vmx: relaciona con la utilizacio´n dependiente de la insulina (ec. (2.24))
kp3: gobierna la amplitud de la accio´n de la insulina sobre el h´ıgado (ec. (2.17))
Los me´todos descritos a continuacio´n pueden seleccionarse y alternarse en la platafor-
ma. Debido a la variacio´n temporal de los para´metros asociados a la SI, los perfiles de
insulina basal deben variar a lo largo del d´ıa para mantener estable la glucosa en ayunas.
Se considera que una variacio´n menor a 30mg/dl alrededor del nivel objetivo (100-130
mg/dl) es deseable [14]. Por ejemplo, en la Figura 2.8 pueden verse los perfiles basales
promedio por rango etario segu´n [95].
Cada uno de los me´todos implementados en la plataforma UNLP genera perfiles de
variacio´n diferentes y a su vez modifican el ca´lculo de los perfiles de insulina basal de los
sujeto y el coeficiente CR. Los perfiles basales son generados automa´ticamente para cada
sujeto para contrarrestar la variacio´n de la SI.
Variacio´n sinusoidal
Un enfoque que considera variacio´n parame´trica consiste en implementar variaciones
sinusoidales. Esta forma fue implementada en [96] para representar variaciones en la SI y
46
MODELADO Y SIMULACIO´N DE TECNOLOGI´AS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
Figura 2.8: Perfiles basales promedio por rango etario. Tria´ngulos claros: 3-10 an˜os. Cuadrados
claros: 11-20 an˜os. Cuadrados oscuros: 20-60 an˜os. Tria´ngulos oscuros: >60 an˜os [95].
en la absorcio´n de insulina en el espacio subcuta´neo, y tambie´n fue considerada en [93],
ambas propuestas sobre el modelo de UVA/Padova.
En esta plataforma se propone afectar los para´metros asociados a la SI del modelo
UVA/Padova mediante el siguiente perfil variante en el tiempo:
p(t) = p0 + p0 ·K(t) sin
( 2pi
P · 60 + 2piF
)
(2.40)
donde p(t) representa el para´metro que se desea variar en el tiempo, p0 es el valor por
defecto del para´metro, P determina el periodo de la variacio´n (24 para una variacio´n
circadiana), F permite ajustar la fase pudie´ndose ajustar manualmente o aleatoriamente
mediante una distribucio´n uniforme en el intervalo [0, 1] y por u´ltimo K(t) permite ajustar
la amplitud de la variacio´n en te´rminos de p0, pudie´ndose ajustar de manera fija o variante
en el tiempo.
Adema´s de considerar este mecanismo de variacio´n parame´trica sobre la SI, tambie´n se
considero´ una variacio´n sinusoidal en los para´metros kd, ka1, ka2 de absorcio´n de insulina
subcuta´nea (ec. (2.28)) para tener en cuenta las variaciones a corto plazo del DIA [97].
Variacio´n a partir de perfiles basales
Se incluyo´ un perfil de variacio´n circadiana en la SI para cada sujeto adulto basada en
perfiles cl´ınicos de insulina basal de pacientes adultos presentados en [95] (Fig. 2.8). Para
este fin, el para´metro Vmx fue modificado para que la excursio´n de glucosa en ayunas se
corresponda con un perfil de insulina basal dado. En la Fig. 2.9 se ejemplifica la excursio´n
de glucosa en ayunas de un sujeto virtual bajo variacio´n circadiana de la SI. En la Fig.
2.10 puede observarse el promedio de los 10 perfiles de variacio´n (correspondientes a los 10
sujetos adultos de la versio´n de distribucio´n del UVA/Padova) que afectan al para´metro
Vmx. Puede notarse una gran similitud al perfil de variacio´n de SI presentado en [92].
En [96] se puede apreciar la insulina basal por hora y los valores de los coeficientes CR
utilizados para cada paciente adulto.
Variacio´n mediante patrones
Para tener en cuenta una variacio´n ma´s realista y versa´til, se considero´ la variabili-
dad diurna de los para´metros del sistema que describe la sensibilidad a la insulina (Vmx,
kp3) siguiendo el trabajo de Visentin et al. [77, 78, 99]. La variabilidad intradiaria de los
para´metros variables en el tiempo, tanto de la SI como de la absorcio´n de glucosa, se
implemento´ como una sen˜al casi escalonada que var´ıa tres veces al d´ıa: a las 4, 11 y 17
horas (en referencia a tres momentos del d´ıa: Breakfast, Lunch y Dinner). Los cambios de
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Figura 2.9: Concentracio´n de glucosa de un sujeto virtual incluyendo variacio´n en la SI (a) de acuerdo
al perfil de insulina basal aplicado (b). La l´ınea punteada azul corresponde a un perfil variable y la
l´ınea so´lida roja a un perfil constante [98].
Figura 2.10: Media y desviacio´n esta´ndar del para´metro de variacio´n aplicado sobre Vmx sobre los
10 sujetos adultos.
sensibilidad se suavizaron por medio de una funcio´n sigmoide. En el cuadro 2.2 se mues-
tran los patrones correspondientes a cada clase y la probabilidad de que un sujeto caiga
en esa clase. En la Fig. 2.11 se ejemplifica el perfil correspondiente a la clases 5 que afecta
a los para´metros de SI.
Cada sujeto virtual es asignado de forma aleatoria a un perfil de clase de SI variable en
el tiempo, tal y como se presenta en [77]. Los para´metros involucrados con SI se variaron
entre 100% y 60%. A su vez se tiene en cuenta un ruido aleatorio multiplicativo, descrito
por una distribucio´n normal N(µ, σ), con valores nominales de µ = 1 y σ = 0,2. Tanto la
amplitud de la variacio´n como los para´metros de la distribucio´n del ruido pueden variarse
a gusto.
Se definieron patrones diarios de la tasa de insulina basal variable en el tiempo y los
coeficientes CR para compensar el patro´n de SI del sujeto. La tasa basal de los pacientes
se ajusto´ para mantener la excursio´n de glucosa estable en ayunas. Se establecieron dos
niveles que afectan al perfil basal del sujeto: uno cuando los para´metros de la SI esta´n
en 100% y otro cuando esta´n en 60%. El ruido no fue considerado para el ca´lculo de la
insulina basal. Esto permite simular a los sujetos en condiciones no ideales de tratamiento
bajo variacio´n intra-paciente. El cambio de la dosis basal se produce dos horas antes de
que se definiera el cambio de sensibilidad, siendo modificable a gusto. Los diferentes CR
para cada momento del d´ıa se definieron como 100% o 60% del valor nominal, de acuerdo
al tipo de clase.
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Tabla 2.2: Clases de patrones de SI. La letra l corresponde a low (se afecta al para´metro por un
factor de 60% por ejemplo) y la letra h corresponde al 100% del valor (high). A su vez se indica la
probabilidad de que un sujeto presente este tipo de clase [77].
Figura 2.11: Perfiles de variacio´n de SI para la clase virtual 5. Nominal (linea a trazos) y para´metro
variante en el tiempo (l´ınea so´lida) [77].
2.2.3. Absorcio´n de carbohidratos y comidas mixtas
La ensayos in-silico utilizados para el disen˜o y validacio´n de estrategias de control de
glucosa demandan la implementacio´n de escenarios complejos para reflejar los desaf´ıos del
control gluce´mico. Anteriormente se menciono´ la importancia de la representacio´n realista
de un modelo de absorcio´n de glucosa. Los modelos presentados tanto por Hovorka et al.
y Dalla Man et al. no tienen en cuenta la composicio´n de la comida.
De acuerdo a la literatura [73, 77, 78, 100], la variacio´n parame´trica obtenida en el
modelo de la tasa de aparicio´n de glucosa se atribuye principalmente a la composicio´n de
la comida. Los para´metros correspondientes al modelo de absorcio´n fueron modificados
para presentar un perfil variante en el tiempo entre comidas.
Tal como se explico´ en la seccio´n anterior, los para´metros de absorcio´n de glucosa kabs,
kmin, kmax (ec. (2.20)) se vieron afectados por una clase variante en el tiempo, salvo que la
probabilidad entre clases se distribuyo´ de forma uniforme. A su vez se afecto´ el el perfil de
variacio´n por un ruido aleatorio multiplicativo, utilizando las diferencias relativas medias
de [78] y descritas por una distribucio´n normal N(µ, σ), con µ = 1,059 y σ = 0,044.
Para contar con perfiles de absorcio´n ma´s complejos y diversos, una biblioteca de
perfiles de comidas mixtas fue agregada a la plataforma. Consiste en 60 curvas de comidas
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de diferente composicio´n, cubriendo as´ı una amplia variedad de perfiles de absorcio´n de
glucosa. Estas curvas fueron obtenidas por medio de estimacio´n bayesiana de la tasa de
aparicio´n de glucosa a partir de estudios cl´ınicos realizados en personas sin diabetes [100,
101]. Au´n as´ı, estos perfiles permiten ensayar tanto terapias a lazo abierto como a lazo
cerrado ante perfiles de aparicio´n de glucosa ma´s desafiantes, ya que se consideran comidas
de Alto I´ndice Gluce´mico (AIG) y de Bajo I´ndice Gluce´mico (BIG).
De acuerdo a la Federacio´n Argentina de Diabetes (FAD), el ı´ndice gluce´mico es un
me´todo que sirve para evaluar y clasificar los alimentos que contienen hidratos de carbono
segu´n el impacto que tienen sobre la glucemia despue´s de ser digeridos y absorbidos en
el intestino. Un alimento de bajo ı´ndice gluce´mico produce una respuesta menor en la
glucemia y ma´s prolongada, lo que es beneficioso para el manejo de la diabetes. Un alimento
de ı´ndice alto se absorbe ra´pidamente produciendo una glucemia elevada pero de corto
tiempo. Esto es bueno como fuente de energ´ıa ra´pida para el ejercicio pero no para una
persona con diabetes, salvo en el tratamiento de una hipoglucemia [102].
Los factores que influencian el ı´ndice gluce´mico son varios:
1. el tipo de almido´n o de azu´car simple que contiene: por ejemplo almido´n de la papa,
el azu´car comu´n o refinada, en gaseosas o golosinas son de AIG; pero el tipo de
azu´car que contienen las frutas o la leche no.
2. la presencia de grasa y de fibra en el alimento: es el caso de los hidratos de carbono
presentes en las legumbres o las frutas secas que se encuentran junto con grasa y
fibra soluble (AIG).
3. el tipo de procesado o de coccio´n: as´ı es como el pure´ de papas tiene un ı´ndice
gluce´mico mayor que la papa frita y el jugo de una fruta tiene un ı´ndice mayor que
el de la fruta entera. El fr´ıo de los alimentos en la heladera reduce el ı´ndice gluce´mico.
En el ape´ndice A se describen la composicio´n de las 60 comidas y su contenido de
carbohidratos en la tabla A.1. En la plataforma de simulacio´n, las tasas de aparicio´n de
glucosa de la biblioteca se modulan mediante un factor aleatorio (tanto en duracio´n como
en amplitud, sin afectar al a´rea) y tambie´n se tiene en cuenta el peso corporal del sujeto,
para aumentar la variabilidad de las respuestas entre los sujetos. Cuando se selecciona una
comida mixta en la plataforma de simulacio´n, el modelo de absorcio´n es reemplazado por
el perfil de absorcio´n de la comida seleccionada.
2.2.4. Comentarios finales
La plataforma desarrollada permitio´ avanzar al grupo de trabajo en el desarrollo de
estrategias de control de glucosa, tanto de lazo abierto como de lazo cerrado. Cabe destacar
que para todas las publicaciones realizadas en esta tesis se utilizo´ la plataforma UNLP.
Hoy en d´ıa es utilizada por diferentes miembros del grupo y otros colaboradores, como el
grupo del Instituto Tecnolo´gico de Buenos Aires (ITBA), para el avance en el desarrollo
del algoritmo de control de lazo cerrado ARG [20]. El desarrollo de este algoritmo y los
ensayos cl´ınicos realizados se especificara´n en el Cap´ıtulo 4 de esta tesis.
La plataforma se encuentra en constante desarrollo. Por ejemplo, se esta´n considerando
diferentes fuentes de representacio´n de los efectos del ejercicio sobre la dina´mica de la
glucosa. Esto se desarrolla en el siguiente cap´ıtulo.
En las siguientes secciones de este cap´ıtulo, se describira´n propuestas realizadas a partir
de distintas colaboraciones con otros grupos de trabajo. Estas propuestas surgen gracias
al desarrollo de la plataforma de simulacio´n UNLP y del basto conocimiento y pra´ctica de
los modelos matema´ticos de la dina´mica de la glucosa en sujetos con DMT1.
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2.3. Modelo orientado al control
A continuacio´n se presenta de forma breve el modelo orientado al control presentado
por Colmegna et al. [103]. Este modelo fue utilizado para el desarrollo de varias propuestas
presentadas en esta tesis. En particular, se describe su formulacio´n Linear Time Invariant
(LTI).
Como se ha mencionado, los modelos matema´ticos para simulacio´n son de gran utili-
dad para realizar ensayos in-silico, permitiendo realizar pruebas seguras de estrategias de
control gluce´mico. La dina´mica de la GP puede ser descompuesta en diversos sub-sistemas
y para cada uno se han propuesto modelos dina´micos [104]. Para el caso particular de
disen˜o de controladores, es de intere´s representar la sola accio´n de la insulina sobre la GP
con una formulacio´n matema´tica ma´s simple que los modelos utilizados para la simulacio´n.
En particular, los modelos orientados al control se caracterizan por ser modelos pa-
rame´tricos de bajo orden. Estos generalmente derivan de modelos fisiolo´gicos utilizados
para simulaciones, siendo algunos especialmente disen˜ados para ser usados en controlado-
res de lazo cerrado [55]. La mayor´ıa de los para´metros metabo´licos relacionados al sistema
glucosa-insulina no son fa´cilmente identificables en la pra´ctica. Por esta razo´n, se reco-
mienda sintonizar los modelos a partir de una pequen˜a cantidad de para´metros espec´ıficos
del paciente de fa´cil obtencio´n, permitiendo as´ı su personalizacio´n [84].
El modelo disen˜ado en [103] corresponde a un modelo lineal de para´metros variantes
Linear Parameter-Varying (LPV) obtenido a partir del simulador fisiolo´gico UVA/Padova
[75]. Este modelo de orden reducido demuestra ser adecuado para el disen˜o de controladores
y su desempen˜o fue comparado con otros modelos de la literatura [67, 105]. El modelo de
bajo orden identificado queda expresado por la siguiente funcio´n de transferencia
G(s)
U(s)
= k
(s+ z)
(s+ p1)(s+ p2)(s+ p3)
e−15s, (2.41)
donde la entrada al sistema corresponde al suministro de insulina subcuta´nea en [pmol]
y la salida es la concentracio´n de glucosa en [mg/dl]. Este modelo puede individualizarse
para cada paciente adulto del simulador UVA/Padova. El valor de la ganancia k se ajusta
considerando la regla ad-hoc “1800” (1800/TDI) [14], la cual relaciona la sensibilidad in-
sul´ınica con la insulina total diaria (TDI, Total Daily Insulin) del sujeto. Desde el punto
de vista me´dico, la regla de 1800 indica la ca´ıda ma´xima de la concentracio´n de glucosa,
medida en mg/dl, despue´s de una inyeccio´n de 1U de insulina de accio´n ra´pida. La varia-
cio´n de la sensibilidad a la insulina a diferentes concentraciones de glucosa se representa
mediante el polo dominante p1. De esta manera, el ancho de banda (BW) del modelo fue
disen˜ado para variar con el nivel de glucosa subcuta´nea g(t) [mg/dl].
Para simplificar el disen˜o de controladores, se realiza una implementacio´n LTI de este
modelo, como se lo ha hecho en trabajos anteriores [20]. Para obtener un modelo LTI,
p1(g(t)) se fija en p1(gb), siendo gb la concentracio´n basal de glucosa correspondiente.
Teniendo en cuenta que la accio´n de control suele an˜adirse a la tasa de infusio´n de insulina
basal (ib), el punto de operacio´n del modelo LTI es (ib; gb).
Los para´metros identificados a partir del promedio de las respuestas en frecuencia de
la cohorte de sujetos adultos virtuales son los siguientes: k = −1,6788× 10−5, z = 0,1501,
p1 = 0,0035, p2 = 0,0138 y p3 = 0,0143.
Tomando en cuenta la parte realizable de la ecuacio´n (2.41), se puede obtener la rea-
lizacio´n en espacio de estados de la forma cano´nica observable:
x˙ = Ax(t) +Bu∆(t)
y∆ = Cx(t)
(2.42)
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con
A =
 0 1 00 0 1
−α1 −α2 −α3

B = k[z 1 0]T
C = [1 0 0],
donde x(t) son los estados del sistema glucosa-insulina, u∆(t) e y∆ son las desviaciones
del punto de operacio´n (uop; yop) y αi=1,2,3, corresponden a los coeficientes del polinomio
caracter´ıstico del sistema (2.41), de forma tal que α1 = p1p2p3, α2 = (p2p3+ p1p2+ p1p3),
α3 = (p1 + p2 + p3) respectivamente.
2.4. Modelo LPV considerando variacio´n intra-paciente
La implementacio´n de los perfiles de variacio´n intra-paciente (seccio´n 2.2.2) en la plata-
forma de simulacio´n UNLP permitio´ formular una ampliacio´n del modelo de orden reducido
orientado al control presentado en [103]. En colaboracio´n con la Dr. Moscoso-Vasquez del
ITBA y el grupo trabajo del ITBA, se presento´ un modelo LPV que contempla la variacio´n
intra-paciente. El desarrollo completo de este modelo se publico´ en [106].
Esta propuesta consiste en la obtencio´n de un modelo de bajo orden disen˜ado para
la regulacio´n de la glucosa en la DMT1 a partir de los datos metabo´licos del simulador
UVA/Padova. Este modelo capta no so´lo el estado no lineal del sistema de insulina, sino
tambie´n las variaciones relacionadas con los cambios diarios de la SI. Para superar la
gran variabilidad entre sujetos, el modelo tambie´n puede ser personalizado en base a la
informacio´n del paciente de forma a priori. La estructura esta´ preparada para el disen˜o
de controladores LPV y representa la dina´mica desde la entrada de insulina subcuta´nea
hasta la salida de glucosa subcuta´nea.
Siguiendo un procedimiento similar al presentado en [103] para la obtencio´n del modelo
LPVg, se desarrolla una extensio´n del modelo presentado en (2.41) que incluye variabilidad
intra-paciente, denominada modelo LPVi. Las linealizaciones del modelo UVA/Padova se
obtienen para cada adulto in-silico de la versio´n de distribucio´n, desde la administracio´n
de insulina subcuta´nea (pmol/min) hasta la desviacio´n de la concentracio´n de glucosa
subcuta´nea (mg/dl) a diferentes concentraciones de glucosa g en estado estacionario y a
valores del Factor de Variacio´n de la Sensibilidad a la Insulina (SI,V F ). Para ello, se calculo´
para cada sujeto y cada g y SI,V F , la tasa de infusio´n de insulina basal necesaria para
mantener el nivel de glucosa constante. Para cubrir completamente todos los escenarios
discutidos en [77, 107], los para´metros Vmx y kp3 del modelo son modulados por SI,V F
dentro del rango [0,4; 1,7]. Se define SI,V F = SI/SI,nom, donde SI,nom representa los
valores nominales de Vmx y kp3 del modelo.
Teniendo en cuenta que la ganancia continua del modelo (2.41) es kzp1p2p3 y que el ancho
de banda es independiente de k, se propone una extensio´n al modelo LPVg haciendo que
el para´metro k dependa tanto de g como de SI,V F como se muestra en la Fig. 2.12.
De esta manera, la ganancia k se utiliza para compensar tanto las variaciones inter-
pacientes por medio de la regla “1800” como las variaciones intra-pacientes haciendo un
cambio de k de acuerdo al perfil de SI. Este u´ltimo podr´ıa ser un perfil general como los
presentados en la seccio´n 2.2.2 o un perfil obtenido a partir de datos cl´ınicos.
La eficacia de este modelo se evalu´a en comparacio´n con el modelo anterior (LPVg).
Ambos modelos se comparan en te´rminos de sus diferencias con respecto al modelo UVA/Padova
a lazo abierto y cerrado. En la Figura 2.13 se muestran los valores medios de Relative Mean
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Figura 2.12: Estructura del modelo LPVi promedio.
Square Error (RMSE) para los 10 adultos in-silico a diferentes valores de g y SI,V F . No´te-
se que se puede obtener un RMSE ma´s bajo con el modelo LPVi que con el LPVg para
la mayor´ıa de las concentraciones de glucosa. El modelo propuesto supera a los anterio-
res modelos orientados al control de DMT1, lo que podr´ıa dar lugar a controladores ma´s
robustos y fiables para la regulacio´n de glucosa.
Figura 2.13: RMSE promedio entre las respuestas temporales del modelo LPVg personalizado (l´ınea
a rayas azul), LPVi promedio (l´ınea punteada verde) y LPVi personalizado (l´ınea so´lida violeta),
comparados con el modelo no-lineal del UVA/Padova para bolos de 1 U para diferentes valores de
SI,V F . Arriba: caso ma´s resistente (SI,V F = 0,4); medio: caso nominal (SI,V F = 1); abajo: caso ma´s
sensible (SI,V F = 1,7). Las barras verticales indican valores ma´ximos y mı´nimos obtenidos.
2.5. Plataforma de simulacio´n intervalar
A partir de una estancia de investigacio´n realizada en la ciudad de Bogota´, donde se
colaboro´ junto a los doctores Fabian Leo´n-Vargas (Universidad Antonio Narin˜o) y Maira
Garc´ıa-Jaramillo (Universidad EAN), se desarrollo´ una plataforma de simulacio´n basada
en la aritme´tica intervalar con el objetivo de poder predecir los peores casos posibles, tanto
de hiper- como de hipoglucemia. Este simulador fue presentado y publicado en [108].
Como se presento´ en la seccio´n 2.1, hoy en d´ıa se cuenta con diversos modelos de
los compartimentos del sistema glucosa-insulina. En el trabajo [91] se revisaron varios
de estos modelos en consideracio´n en su habilidad de predecir la excursio´n de glucosa
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ante incertidumbre y variacio´n intra-paciente. Como resultado, se obtuvieron versiones de
los modelos implementando ana´lisis intervalar. El esquema de simulador que se propone
puede visualizarse en la Fig. 2.14. En este esquema se representa la incertidumbre mediante
modelos intervalares.
Figura 2.14: Esquema de simulador intervalar. La incertidumbre afecta a diferentes componentes
relacionados a la dina´mica glucosa-insulina, como por ejemplo las entradas de insulina o carbohidratos,
para´metros del modelo, o la estimacio´n de IOB.
En este esquema, la incertidumbre esta´ representada por modelos intervalares cuyos
para´metros, entradas y/o estados iniciales pueden tomar valores de intervalo. Con el fin
de obtener un ca´lculo exacto del intervalo, cada modelo incluido aqu´ı fue analizado y
puesto en su forma o´ptima usando la teor´ıa de ana´lisis intervalar modal (Modal Interval
Analysis, MIA) [109]. MIA se utiliza para reducir el impacto de mu´ltiples instancias de
la misma variable en la expresio´n a evaluar, evitando la sobre-estimacio´n de la simulacio´n
del intervalo. Se han estudiado dos modelos adicionales a los presentados en trabajos
anteriores [109–111]. Estos modelos adicionales son: el modelo de orden reducido orientado
al control de Colmegna et al. [103]; y el modelo de estimacio´n de insulina a bordo de Leon-
Vargas et al. [96]. A este u´ltimo, se lo utilizara´ y detallara´ ma´s adelante en el siguiente
cap´ıtulo de la tesis.
Cada modelo fue analizado con respecto a sus para´metros, entradas y condiciones
iniciales teniendo en cuenta incertidumbre, y reescrito de tal manera que se obtiene el
rango exacto. En los casos en que se requirio´, el teorema de coercio´n para la optimizacio´n se
aplico´, teniendo en cuenta la definicio´n de un operador dual como Dual([a1, a2]) = [a2, a1]
para obtener un ca´lculo racional o´ptimo (CRO). El lector puede encontrar detalles sobre
este procedimiento utilizando MIA en [109,112].
En este caso, el modelo de Colmegna et al. fue estudiado considerando la variabilidad
intra-paciente y las diferentes fuentes de incertidumbre, por ejemplo, en la ingesta de ali-
mentos, la dosis de insulina, la glucosa en sangre preprandial, la sensibilidad a la insulina
y los estados iniciales. Los para´metros y los estados iniciales relacionados con estas incer-
tidumbres se evaluaron utilizando MIA para obtener un CRO. El modelo obtenido es el
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siguiente:
x1(t+ 1) = ∆tx2(t) + x1(t)
x2(t+ 1) = ∆tx3(t) + x2(t)
x3(t+ 1) = ∆t(p1(−p2p3Dual(x1(t))− (p2 + p3) +Dual(x2(t))−Dual(x3(t)))−
−p2p3Dual(x2(t))− (p2 + p3)Dual(x3(t))) + (x3(t))+
+∆t(Basal +Bolus))
x4(t+ 1) = x4(t)− ∆tDual(x4(t))
tmax,G
+∆tD
x5(t+ 1) = x5(t) +
(x4(t)−Dual(x5(t)))∆t
tmax,G
Ge(t) = k(zx1(t) + x2(t)) +
0,8x5(t)
tmax,Gkra
(2.43)
donde p1, p2 y p3 y z son para´metros que corresponden a los tres polos y el cero, res-
pectivamente, de la representacio´n de Laplace del modelo de Colmegna et al. [113] (ec.
(2.41)). Basal y Bolus (IU) corresponden a entradas relacionadas con la administracio´n
de insulina. El modelo se amplio´ considerando un modelo de absorcio´n de glucosa, donde
los estados x4 y x5 se adaptaron del modelo de Hovorka et al. [69] para estimar la tasa de
absorcio´n de glucosa (ec. (2.11)). La entrada D (mg) esta´ relacionada con la cantidad de
CHO ingerida, tmax,G (min) es el tiempo de aparicio´n ma´xima de la glucosa en plasma, y
kra (adimensional) es la biodisponibilidad de los hidratos de carbono. Finalmente, la esti-
macio´n de la glucosa en plasma viene dada por Ge(t). El paso de tiempo ∆t se define de
tal forma que ∆t < 1/(p1+p2+p3) satisfaga las condiciones de monotonicidad requeridas.
El simulador intervalar fue implementado usando el software Matlab. Una clase llamada
aritme´tica de intervalos vectoriales [114], que incorpora la llamada aritme´tica de intervalo
extendido (aritme´tica Kaucher) y permite utilizar la teor´ıa MIA, se utilizo´ aqu´ı para
obtener la envolvente de la glucosa (es decir, el rango de las trayectorias) para los modelos
de intervalo.
La plataforma permite seleccionar: el modelo de cada subsistema, el (%) de incerti-
dumbre asociada a cada para´metro o entrada, el sujeto virtual, el escenario de comidas
e insulina, y las salidas a graficar. Es importante destacar que el uso de la interfaz de
usuario es opcional, el escenario de simulacio´n puede ser configurado directamente en un
archivo de texto. Los para´metros y las entradas consideradas inciertas en cada uno de los
modelos de intervalo incluidos en la simulacio´n de intervalos se presentan en la tabla 2.3.
Tabla 2.3: Para´metros de los modelos de cada subsistema a los que se les adjudico´ incertidumbre en
el simulador intervalar.
Subsistema Modelo Para´metros
Absoricio´n de Hovorka et al. (2004) [69] D, AG, tmax,G
carbohidratos Dalla Man et al. (2007) [73] D
Absorcio´n de Hovorka et al. (2004) [69] u(t)
insulina subcuta´nea Dalla Man et al. (2007) [73] u(t)
Accio´n de la insulina y Bergman et al. (1981) [64] p1, p2, p3, p4, n
dina´mica de la glucosa Colmegna et al. (2018) [103] D, Basal, Bolus, p1, k
Estimacio´n de IOB Leo´n-Vargas et al. (2013) [96] KDIA
Las excursiones de glucosa intervalar obtenidas de la combinacio´n de diferentes modelos
correspondientes a varios subsistemas se muestran en la Fig. 2.15 para dos escenarios
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de prueba. En este caso, se utilizaron los modelos de tasa de aparicio´n de la glucosa y
de absorcio´n de insulina de Dalla Man et al. A su vez, se consideraron los modelos de
accio´n de la insulina y la dina´mica de la glucosa de Bergman et al.. As´ı se demuestra la
funcionalidad que posee el simulador intervalar de interactuar con los modelos dina´micos
de glucosa-insulina de diferentes autores. Los modelos de intervalos implementados se
pueden encontrar en [110].
Figura 2.15: Envolvente de la excursio´n de glucosa obtenida del sujeto virtual #5 (ajustado del
simulador UVA/Padova) considerando dos comidas de 100g y 50 g respectivamente con 10% de incer-
tidumbre. Las flechas rojas indican el tiempo de la comida. Dos bolos (6 y 5 U) fueron suministrados
a la hora de la comida. Una incertidumbre del 3% y 2% se tuvo en cuenta en los para´metros p1 y p2
respectivamente (del modelo de Bergman), para tener en cuenta una variacio´n de la SI.
El simulador intervalar presenta dos caracter´ısticas a destacar. La primera, como se
acaba de remarcar, esta´ relacionada con el uso de modelos de diferentes autores para
estimar la salida de cada subsistema de la dina´mica glucosa-insulina, que segu´n lo relevado
en la literatura, no existen simuladores del sistema glucosa-insulina que permitan esta
funcionalidad, ya sea con fines de disen˜o o de prueba. La integracio´n de estos modelos se
logro´ aqu´ı mediante la homogeneizacio´n de las unidades de las sen˜ales de entrada y salida
segu´n lo requerido por la combinacio´n de modelos correspondiente. Esta caracter´ıstica
permite una dina´mica ma´s compleja para un sujeto virtual en particular, que puede ser
utilizada, por ejemplo, para el disen˜o o la evaluacio´n de sistemas de control de lazo cerrado
en el contexto del PA, donde es importante obtener un buen rendimiento del controlador
antes de proceder con los ensayos cl´ınicos. Adicionalmente, se ha incluido un conjunto de
sujetos virtuales del simulador de UVA/Padova ajustado en [110].
La segunda caracter´ıstica esta´ relacionada con las diferentes fuentes de incertidumbre
(para´metros, condiciones iniciales y entradas) que pueden asignarse a los modelos de in-
tervalos incluidos en este simulador. La variabilidad de la glucosa se percibe en realidad
como el desaf´ıo ma´s dif´ıcil de considerar en el disen˜o del control de la glucosa para la
vida diaria de las personas con DMT1 [115]. Esta variabilidad fisiolo´gica intra-paciente
puede explicarse a partir de una serie de retos que au´n quedan por afrontar, incluyendo
el efecto del ejercicio, la enfermedad concurrente, las comidas con grandes cantidades de
carbohidratos y la farmacocine´tica de la insulina subcuta´nea. La simulacio´n de modelos
intervalares con incertidumbre produce l´ımites superiores e inferiores, en lugar de una res-
puesta u´nica, definiendo una envolvente que incluye todas las posibles excursiones de la
glucosa, dentro de las cuales se podr´ıa encontrar el comportamiento real del suejeto.
La incertidumbre integrada en la simulacio´n, representada por la envolvente de salida,
puede utilizarse para un ana´lisis del peor caso, lo cual es extremadamente importante en
el contexto de la diabetes. Por ejemplo, la prediccio´n de posibles episodios de hipo o hiper-
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glucemia y el ajuste de la terapia de insulina en consecuencia. Es importante comprender
que la simulacio´n de intervalos puede usarse para apoyar el disen˜o de nuevas estrategias de
control de la glucosa, ya que ofrece una estimacio´n eficiente de todas las posibles dina´micas
de respuesta que permiten anticipar los escenarios de riesgo para el paciente.
2.6. Conclusiones
En este cap´ıtulo se presentaron propuestas involucradas con el modelado y la simula-
cio´n del sistema glucosa-insulina.
Se presentaron los principales modelos desarrollados en la literatura y se compararon
a fin de resaltar sus ventajas y debilidades.
Se desarrollo´ una plataforma de simulacio´n propia para el ensayo y validacio´n de
forma in-silico de estrategias de control de glucosa. La misma resulta versa´til y
permite diferentes formas de representar la variabilidad y problema´ticas que presenta
el control de glucosa.
Se presenta un modelo orientado al control que incluya la variabilidad intra-paciente,
para as´ı permitir el desarrollo de controladores de lazo cerrado ma´s robustos.
Se presenta una plataforma de simulacio´n que considera la aritme´tica intervalar
Gracias a los aportes realizados en este cap´ıtulo, se pudo desarrollar las estrategias de
control gluce´mico presentadas a lo largo de esta tesis.
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Capı´tulo3
Estrategias de control a Lazo-Abierto v´ıa
limitacio´n de IOB
En este cap´ıtulo se hara´ foco en el tratamiento diario a lazo abierto de las personas con
DMT1. Aunque la visio´n del sistema de Pa´ncreas Artificial esta´ instaurada como el gran
objetivo final en la mente de los investigadores, me´dicos y personas con diabetes desde hace
de´cadas, au´n hay mucho camino que recorrer para poder concebir un sistema de control
de glucosa automa´tico de lazo cerrado. Incluso hoy en d´ıa gran parte de las personas con
DMT1 no dispone de las tecnolog´ıas pertinentes para un tratamiento de lazo cerrado. A
su vez, no toda persona con diabetes busca un control de lazo cerrado, ya sea por gusto,
o el hecho de no querer contar con tanta tecnolog´ıa, por lo que disponer alternativas para
el tratamiento cotidiano a lazo abierto au´n es de suma importancia.
Uno de los mayores inconvenientes en el control de glucosa surge en las restricciones en
la accio´n de control. El suministro de insulina no se produce por medio de la v´ıa intravenosa
sino de forma subcuta´nea. Esto impone una nueva dina´mica a la accio´n de control debido
al proceso de absorcio´n de insulina desde el espacio subcuta´neo hasta la concentracio´n
plasma´tica. El hecho de tener en cuenta la acumulacio´n de insulina en el espacio subcuta´neo
ha sido de gran importancia en cuanto a la seguridad de los tratamientos. Poder estimar y
regular cuanta insulina se inyecta al cuerpo resulta primordial para evitar hipoglucemias
por la sobreactuacio´n. En este Cap´ıtulo se realizan dos propuestas para el control a lazo
abierto de la glucosa para el tratamiento de la DMT1: una para el control posprandial y
otra para el control durante el ejercicio. Ambas propuestas se basan en la estimacio´n de
los perfiles de la insulina a bordo (IOB).
En primer lugar, se introducen los diferentes me´todos que se utilizan para estimar la
IOB. Luego se introduce una estrategia para la compensacio´n de comidas, en particular
aquellas con alto ı´ndice gluce´mico, el super-bolo automa´tico. Esta estrategia fue presentada
en el congreso internacional Advanced Technologies and Treatments of Diabetes (ATTD)1
2016 [116] y luego publicado en una revista de alto impacto en 2018 [117]. Por u´ltimo, se
realiza una propuesta para proteger al sujeto durante la actividad f´ısica, tanto para evitar
una posible hipoglucemia durante el ejercicio, como para evitar un rebote hipergluce´mico
luego del mismo. Esta propuesta fue presentada en el congreso RPIC XVIII en su edicio´n
2019 [118] y en el congreso internacional ATTD 2019 [119].
1El congreso anual internacional ATTD, establecido en el an˜o 2008, es donde se presentan las tecnolog´ıas
ma´s innovadoras para el tratamiento de la diabetes.
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3.1. Estimacio´n de IOB
La estimacio´n de la IOB es empleada por algunas bombas de insulina para prevenir el
exceso de insulina acumulada en el cuerpo, particularmente cuando se suministran bolos
cercanos entre s´ı. Como se definio´ previamente en el Cap´ıtulo 1 Seccio´n 1.2.2, el nivel
de IOB se tiene en cuenta para el ca´lculo de los bolos (ec. 1.1). La individualizacio´n de
la estimacio´n de la IOB se suele hacer mediante la duracio´n de la accio´n de la insulina,
determinada por el para´metro DIA. Este para´metro suele definirse por un me´dico y puede
configurarse tanto en la bomba (si el modelo lo permite) como en aplicaciones de ca´lculo
de bolos [14]. En la Figura 3.1 se puede ver una representacio´n simplificada de los perfiles
de absorcio´n para diferentes tipos de insulina, los cuales se han especificado en el Cap´ıtulo
1 Seccio´n 1.2.2.
La estimacio´n de la IOB se realiza mediante modelos simples y discretos como los
implementados en las bombas de insulina actuales (basadas en l´ıneas rectas o curvas), o
mediante un modelo continuo de absorcio´n subcuta´nea como los disponibles en la literatura
[120,121]. Cada uno de estos modelos se describe a continuacio´n.
Figura 3.1: Representacio´n de los diferentes tipos de insulina y sus curvas de absorcio´n aproximadas.
Estimacio´n mediante rectas
Algunas bombas utilizan gra´ficos lineales para hacer que el concepto de IOB sea ma´s
fa´cil de entender para los usuarios de calculadoras de bolos y sujetos con diabetes. El
modelo simplemente describe la IOB como un recta de la forma
IOB(Tk) = Ibolus ·
(
1− (Tk − Tbolus)
DIA
)
, (3.1)
donde Ibolus es la cantidad total de insulina suministrada en un bolo anterior, Tk es el
tiempo actual en minutos, Tbolus es el tiempo en el que se suministro´ el bolo, T = Tk−Tbolus
es el tiempo transcurrido desde el bolo anterior, y DIA es la duracio´n de la accio´n de la
insulina en horas.
Aunque este me´todo resulta ser el ma´s simple, el problema con este modelo es que
se estima el bolo a bordo (Bolus On Board (BOB)) en lugar de IOB, ya que calcula la
absorcio´n de insulina a partir de inyecciones discretas de insulina (bolos). Adema´s, es el
modelo con mayor error con respecto al perfil de IOB real, ya que asume un perfil de l´ınea
recta no realista.
Estimacio´n mediante curvas
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Una ligera mejora del modelo anterior implementado en algunas bombas de insulina se
basa en las curvas de absorcio´n de insulina, a partir de las cuales se calcula el IOB como
IOB(Tk) = IOBcurve
 · Ipast(Tk−1, Tk−N ), (3.2)
donde IOBcurve es un vector fila con N elementos (factores menores o iguales a uno)
representando la curva de accio´n de insulina, Ipast(Tk−1, Tk−N ) es un vector columna con
un registro de la insulina suministrada en las u´ltimas horas en un intervalo dado por el
DIA, entre el tiempo Tk−N hasta el instante Tk−1, y N = floor(DIA · 60/Ts), donde Ts
es el periodo de trabajo de la bomba en minutos.
Estimacio´n mediante modelo dina´mico
Un modelo dina´mico lineal de dos compartimentos para representar la absorcio´n sub-
cuta´nea de insulina se utiliza en la mayor´ıa de los ensayos in-silico y en la validacio´n de
estrategias de control (e.g. [70]). De hecho, esta representacio´n dina´mica se utiliza para el
modelo de absorcio´n de insulina subcuta´nea en el simulador UVA/Padova T1DM, que se
describe ampliamente en la literatura [122], dada por:{
I˙sc1 = −(kd + ka1)Isc1 + u
I˙sc2 = kdIsc1 − ka2Isc2 (3.3)
IOB = Isc1 + Isc2, (3.4)
donde Isc1 y Isc2 son, respectivamente, la cantidad de insulina monome´rica y no-monome´ri-
ca en el espacio subcuta´neo, u es la tasa de infusio´n exo´gena de insulina en [pmol/min/kg],
kd [min
−1] es la tasa de disociacio´n de insulina, y ka1 [min−1] y ka2 [min−1] son las cons-
tantes de tasa de absorcio´n. Este modelo es el ma´s exacto y realista de los presentados, y
a su vez permite una estimacio´n continua del IOB a partir de la entrada de insulina.
Con el fin de minimizar los para´metros a ajustar, se considera un modelo que puede
personalizarse basa´ndose u´nicamente en la informacio´n cl´ınica a-priori, como el modelo
dina´mico que se presenta en [120] y en [96]:{
I˙sc1 = −KDIAIsc1 + u
I˙sc2 = KDIA(Isc1 − Isc2) (3.5)
IOB = Isc1 + Isc2. (3.6)
En este caso, un u´nico para´metro KDIA [min
−1] tiene que ser ajustado para representar
el DIA del sujeto. En la tabla 3.1 se muestran los valores de KDIA correspondiente a
diferentes valores de DIA.
Tabla 3.1: Para´metro KDIA (min
−1) del modelo de IOB (3.5) para diferentes duraciones de accio´n
de insulina.
DIA (h) 2 3 4 5 6 7 8
KDIA × 10−3 39 26 19.5 16.3 13 11.3 9.9
Para la aplicacio´n de la estimacio´n de IOB en dispositivos de dosificacio´n de insulina es
importante tener en cuenta su representacio´n en espacio de estados discretos, que resulta
en:
x(k + 1) =
[
1−KDIATr 0
KDIATr 1−KDIATr
]
x(k) +
[
Tr
0
]
u(k)
IOB(k) =
[
1 1
]
x(k) (3.7)
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siendo Tr el tiempo de muestreo en minutos. Notar que Tr puede ser mucho menor que
el tiempo de muestreo de la bomba o del controlador dado que el algoritmo en donde se
implementa la estimacio´n puede programarse enteramente en software. El modelo dado
por (3.7) sera´ utilizado para el desarrollo de las propuestas de este cap´ıtulo.
La estimacio´n de IOB resulta muy importante para la prevencio´n de hipoglucemias,
tanto en el ca´lculo manual del bolo (1.1) como en el desarrollo de te´cnicas de dosificacio´n
de insulina a lazo abierto y a lazo cerrado. Au´n as´ı, existe una confusio´n generalizada
entre los me´dicos y los pacientes con respecto a la seleccio´n de un DIA adecuado. Muchos
especialistas han destacado recientemente los problemas que surgen cuando se establece
un DIA inapropiadamente corto. Por otro lado, algunos sistemas no permiten seleccionar
un DIA inferior a 5 horas a sus usuarios [123]. Dado que la dina´mica de absorcio´n de
insulina subcuta´nea puede variar con el tiempo en los sujetos, especialmente si el I´ndice
de Masa Corporal (IMC) cambia, es importante actualizar el DIA regularmente. Por estos
motivos, se han propuesto protocolos de investigacio´n para medir con precisio´n el DIA
y se reconoce la gran importancia de que los fabricantes de insulina verifiquen un DIA
representativo de las insulinas de accio´n ra´pida en el mercado [124].
Estimadores desarrollados recientemente basados en lecturas de CGM [125,126] podr´ıan
emplearse para la estimacio´n de IOB o de para´metros implicados en la dina´mica de ab-
sorcio´n subcuta´nea de insulina. Estos observadores, comu´nmente empleados en sistemas
de control de lazo cerrado, realizan una estimacio´n en tiempo real de la concentracio´n de
insulina en plasma, lo que permitir´ıa obtener un valor ma´s preciso del DIA del paciente.
3.2. Control gluce´mico posprandial
Las bombas de insulina actuales incorporan asesores de bolo que ayudan a los usuarios
a calcular los bolos prandiales, un ajuste de insulina basal personalizable para hacer frente
a los cambios de sensibilidad diarios, alarmas preventivas, cantidad de carbohidratos en
la dieta y cantidad estimada de IOB [14, 127]. Aunque el tratamiento CSII proporciona
un mejor control gluce´mico que las terapias convencionales con MDI y reduce el riesgo de
hipoglucemia, la mayor´ıa de las personas con DMT1 no mantienen su glucemia en rango.
Recientemente, el primer producto comercial mundial para el control h´ıbrido de la glucosa
ha sido lanzado en el mercado de EE.UU. (MiniMed 670G system, Medtronic Inc., North-
ridge CA). Aunque representa un gran avance hacia el control totalmente automa´tico, la
accio´n feedfoward para el control posprandial -correspondiente a los bolos de insulina- to-
dav´ıa debe realizarse manualmente. Las altas excursiones hipergluce´micas despue´s de las
comidas y la hipoglucemia postabsortiva tard´ıa siguen constituyendo un desaf´ıo terape´uti-
co [128]. Para evitar estos s´ıntomas, algunas personas con DMT1 conf´ıan en la rutina de la
suspensio´n de insulina basal durante varias horas, dejando que el bolo de la comida cubra
las necesidades de insulina tanto prandial como basal [129]. Adema´s, hay tanto ensayos
comparativos in-silico [130] y cl´ınicos [131] donde muestran un mejor control de la glucosa
posprandial usando otras combinaciones de basal-bolo que la esta´ndar.
Cuando la administracio´n de insulina basal se detiene o se reduce durante un per´ıodo de
tiempo y la cantidad de insulina basal que no se administra se an˜ade a un bolo de comida
o correccio´n, se crea un super-bolo. Este cambio de insulina basal a forma de bolo crea
uno de mayor taman˜o, el cual es particularmente beneficioso cuando la insulina se necesita
ra´pidamente. Estas situaciones pueden incluir, pero no se limitan, la necesidad de cubrir
alimentos de alto ı´ndice gluce´mico o grandes consumos de carbohidratos, requirie´ndose de
un ra´pido retorno a la normoglucemia desde un nivel elevado de azu´car en la sangre [14].
Hoy en d´ıa, los usuarios de bombas suelen establecer manualmente un tratamiento de
Super-Bolo (SB) para algunos tipos de comidas de acuerdo con la recomendacio´n del
me´dico [14]. Sin embargo, debe suprimirse una cantidad de insulina basal, que no siempre
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se adivina correctamente. De hecho, una de las principales preguntas abiertas en los foros
de diabetes sobre el SB es “¿cua´nto tiempo puede reducirse o detenerse el suministro basal
antes de que se produzca un rebote en la glucosa una vez que el SB se haya absorbido?”
En las bombas de insulina comerciales actuales todav´ıa no se ha implementado un SB
automa´tico, probablemente debido a esta pregunta abierta. El ca´lculo automa´tico de un SB
puede ser abordado de diferentes maneras, desde la forma ma´s simple de definir un tiempo
fijo independientemente del sujeto, hasta formas ma´s complejas que implican informacio´n
cl´ınica del usuario, como se propone a continuacio´n.
En esta seccio´n se presenta una metodolog´ıa que tiene como objetivo mejorar la ad-
ministracio´n de los bolos de insulina para lograr un mejor equilibrio entre el rendimiento
y la seguridad en las terapias de lazo abierto. Este enfoque permite mejorar las actuales
terapias de control de la glucosa, as´ı como conocer las implicaciones de la restriccio´n de
la IOB en los tratamientos usuales. En particular, un algoritmo que da forma automa´ti-
camente a un SB sin necesidad de intervencio´n manual en su ca´lculo. La idea que subyace
a la propuesta proviene de la metodolog´ıa registrada en las solicitudes de patentes y prio-
ridades [132] y [133]. Esta idea consiste en imponer una restriccio´n sobre el perfil de IOB
generado por el tratamiento.
3.2.1. Marco teo´rico
La motivacio´n principal para implementar un tratamiento en base al SB para el manejo
de la glucosa es compensar la dina´mica lenta de la accio´n de la insulina con respecto al
tiempo en que las comidas elevan la glucosa en la sangre.
El sistema glucosa-insulina es un sistema dina´mico positivo, es decir, un sistema
dina´mico donde todas las variables de estado y las entradas son positivas. El trabajo [134]
presenta algunos resultados relevantes sobre este tipo de sistemas sometidos a perturbacio-
nes. Una situacio´n cr´ıtica aparece cuando la respuesta a un pulso de perturbacio´n alcanza
un pico ma´s ra´pido que la respuesta a un pulso de entrada. De hecho, en este caso, todos los
intentos de disminuir el efecto de una perturbacio´n en la salida conllevan necesariamente
a un undershoot en un momento posterior. Estos resultados son obviamente aplicables a
los tratamientos de basal-bolo en DMT1, donde las comidas t´ıpicamente elevan el nivel de
glucosa en la sangre antes de que la insulina actu´e. En el trabajo [134] se formaliza el com-
promiso entre las excursiones de hiperglucemia y los eventos de hipoglucemia inherentes
a las limitaciones del sistema de glucosa-insulina.
La principal contribucio´n de [134] puede resumirse de la siguiente forma. Considere
un sistema dina´mico positivo perturbado mediante un pulso a t = 0 (por ejemplo, el mo-
delo DMT1 perturbado por una comida). Siendo T1 y T2 > T1 dos tiempos arbitrarios y
definiendo y(T1) e y(T2) como las desviaciones correspondientes de la salida del sistema
con respecto al punto de operacio´n. Si se establece un l´ımite inferior yT2 para la respuesta
de salida en T2 (por ejemplo, un nivel mı´nimo aceptable de glucosa posprandial), cum-
plie´ndose que y(T2) > yT2 , entonces la respuesta de salida en el momento T1 tambie´n
estara´ limitada por un valor mı´nimo y(T1) > yT1 (por ejemplo, el pico posprandial sera´
al menos yT1). El valor de yT1 sera´ funcio´n de la perturbacio´n, la dina´mica del sistema y
los para´metros, y estara´ vinculado al l´ımite establecido para y(T2). Aunque T1 y T2 son
arbitrarios, es interesante alinearlos con los valores ma´ximo y mı´nimo de la respuesta de
salida. Esto permite predecir la compensacio´n entre las excursiones positivas y negativas
de la sen˜al de salida. La entrada del sistema que cumple con ambos l´ımites es un pulso en
t = 0 (en el momento en que se produce la perturbacio´n) y cero en el resto del intervalo
[0, T2]. Esto es suponiendo que no se puede actuar con anticipacio´n a la perturbacio´n.
Estos resultados tienen implicaciones directas cuando se aplican a los modelos de
DMT1. La Figura 3.2 ilustra la aplicacio´n de las formulaciones expresadas en este tra-
bajo a una combinacio´n de basal-bolo para rechazar una perturbacio´n producida por la
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Figura 3.2: Curva ilustrativa del resultado teo´rico de [134]. Panel superior: perfiles de glucosa (l´ınea
so´lida azul corresponde al modelo UVA/Padova linealizado; l´ınea punteada roja corresponde al su-
jeto virtual); las l´ıneas horizontales punteadas indican los l´ımites inferiores yT1 y yT2 para T1 y T2,
respectivamente. Panel inferior: entrada de insulina (tanto basal como bolo) que cumple con ambos
l´ımites.
ingesta. Esta respuesta se obtiene para el modelo linealizado del adulto #6 del simulador
UVA/Padova. El sujeto comienza con una glucosa en estado estacionario igual a 100mg/dl,
donde el suministro de insulina basal corresponde a 1.9U/h. Una comida de 30g de CHO
se ingiere en t = 0. Segu´n la relacio´n CR de este paciente, el bolo de comida es igual
3U. Asumamos por el momento que los tiempos T1 = 50min y T2 = 170min en los que
se producen los niveles ma´ximos y mı´nimos de glucosa se conocen de forma a priori. A
su vez, se establece que el nivel mı´nimo aceptable de la excursio´n de glucosa en T2 es
yT2 = 70mg/dl. Luego, despue´s de algunos ca´lculos
2, se puede determinar que el nivel
ma´ximo de glucosa en T1 sera´ de al menos 105,9 mg/dl. Adema´s, la entrada de control
calculada que proporciona la excursio´n de hiperglucemia ma´s baja en T1 = 50min dado
un valor mı´nimo de glucosa establecido yT2 = 70mg/dl en T2 = 170min se representa en la
parte inferior de la figura. El perfil de entrada de basal-bolo consiste en un bolo de insulina
a la hora de la comida y una suspensio´n de la basal hasta que se produzca el nivel ma´s
bajo de glucosa a T2 = 170min. Este perfil de suministro de insulina se corresponde a a
la forma de un su´per bolo. El bolo de insulina calculado de 9.9U es mucho ma´s alto que el
bolo esta´ndar de 3U. La cantidad extra de insulina administrada a la hora de la comida
compensa la cantidad de insulina basal no administrada hasta T2. Para ma´s detalles, tanto
en el procedimiento de ca´lculo y en la formulacio´n teo´rica, se remite al lector a [134].
Los resultados anteriores resultan muy interesantes desde el punto de vista teo´rico
y proporcionan una forma anal´ıtica de determinar el mejor perfil de accio´n control. Sin
2El teorema que propone Goodwin et al. para el ca´lculo de la accio´n de control que cumple con la
restriccio´n impuesta dependera´ de la respuesta impulsional del sistema a la insulina (accio´n de control) y a
la comida (perturbacio´n). A su vez, depende de los instantes de tiempo seleccionados y de los l´ımites. Por
estos motivos, utilizar este teorema para el ca´lculo de un super-bolo para la terapia a lazo abierto resulta
inadecuado y no se desarrolla el ca´lculo realizado para el ejemplo.
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embargo, la suposicio´n de que los instantes de tiempo T1 y T2 se conocen a priori no es
realista. Por lo tanto, a pesar de garantizar las especificaciones de rendimiento, el me´todo
propuesto en [134] no puede utilizarse para determinar la mejor combinacio´n basal-bolo
en el control cotidiano de la glucosa.
La propuesta del tratamiento automa´tico de SB basado en la IOB surge de la bu´squeda
de una combinacio´n basal-bolo que sea capaz de lograr un mejor manejo de la glucosa,
en particular frente a comidas con AIG. Se utiliza el concepto IOB a fin de calcular la
cantidad extra de insulina para potenciar el bolo y el momento en que se debe restablecer
la administracio´n de insulina basal.
3.2.2. Super-Bolo automa´tico basado en IOB
Para resolver el problema de establecer el tiempo de corte, es decir, el tiempo durante
el cual se suspende la administracio´n de insulina basal al aplicar un SB, se propone un
algoritmo para el ca´lculo automa´tico de un SB basado en IOB.
La idea subyacente de la propuesta es fa´cil e intuitiva. Se impone una restriccio´n
suave3a la dina´mica de IOB que permite limitar la insulina administrada al sujeto. Esto
consiste en fijar un valor umbral en el nivel de IOB, denominado como IOB. Cuando se
administra un SB, el valor l´ımite de IOB sera´ excedido. Se propone que el suministro basal
no se reanude hasta que el nivel de IOB alcance nuevamente el valor umbral establecido por
la restriccio´n. Como resultado, la insulina no continuara´ acumula´ndose mientras el IOB
este´ por encima del umbral, evitando o reduciendo as´ı los posibles casos de hipoglucemia
tard´ıa.
Para ilustrar y comprender el funcionamiento del SB automa´tico, se considera una
comparacio´n in-silico entre los perfiles IOB generados por un SB manual y el me´todo
propuesto. La estimacio´n del IOB se obtiene del modelo dina´mico descrito en la seccio´n
anterior, dado por la ecuacio´n (3.7). El procedimiento de ca´lculo y otras consideraciones
se desarrollara´n ma´s adelante.
Supo´ngase que tres sujetos diferentes -digamos A, B y C- esta´n en estado estacionario
bajo una tasa de insulina basal de 1U/h. Cada uno tiene un DIA aproximado de 7, 4 y 3
horas respectivamente. Una hora despue´s del inicio de la simulacio´n se programa un bolo
de insulina de 2U en forma de SB. Se simulo´ un SB manual con un tiempo de corte fijo
gene´rico de 2 horas (Tcutoff = 2h), creando as´ı una inyeccio´n de insulina de 4U (2U +
1U/h · 2h). Los perfiles de IOB y de suministro de insulina correspondientes se muestran
en la Fig. 3.3 (a). Las l´ıneas punteadas indican el valor de estado estacionario (e.e.) de
IOB correspondiente (segu´n el DIA) a cada sujeto. Se puede observar que para el sujeto A
el suministro basal vuelve antes de que el IOB estimado alcance el nivel de e.e., por lo
que se produce un apilamiento de insulina (l´ınea discontinua). Este mayor transitorio en
la IOB no es deseable porque podr´ıa producir niveles bajos de glucosa en el futuro, incluso
hipoglucemia. En el caso del sujeto C, el nivel de IOB cae por debajo del valor de e.e. antes
del restablecimiento de la insulina basal (l´ınea punteada), dando lugar a un undershoot
no deseado. El perfil de IOB del sujeto B (l´ınea continua) no presenta una acumulacio´n o
de´ficit excesivo de insulina ya que el suministro de insulina se reanuda cuando el nivel de
IOB esta´ cerca del valor basal. Este tipo de perfil se consigue de forma aleatoria usando
un SB manual, ya que se selecciona un Tcutoff arbitrario.
El SB automa´tico basado en la IOB se simulo´ en los mismos tres sujetos bajo las mis-
mas condiciones. Se puede ver en la Fig. 3.3 (b) que se evitan los transitorios indeseados
o los undershoot en los tres casos, ya que el suministro basal se retoma cuando el nivel
de IOB es igual al IOB de estado estacionario. Au´n as´ı, se puede observar un pequen˜o
3Se define una restriccio´n suave ya que al tratarse de un algoritmo a lazo abierto y al contar con
incertidumbre en el modelo de estimacio´n de IOB no es de intere´s que se cumpla estrictamente.
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(a) SB manual con un tiempo de corte de 2h.
(b) SB automa´tico basado en IOB adaptado segu´n el DIA de cada sujeto.
Figura 3.3: Perfiles de IOB para diferentes sujetos generados a partir de un SB manual y del SB
automa´tico basado en IOB.
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transitorio debido a la dina´mica de segundo orden del sistema. E´sta puede evitarse eli-
giendo el IOB ligeramente ma´s alto que el valor de estado estacionario. La inyeccio´n de
insulina subcuta´nea para cada caso puede verse en la parte inferior de la Fig. 3.3 (b),
donde es evidente co´mo se adapta el tiempo de corte en funcio´n del DIA para compensar
la variabilidad del mismo entre diferentes sujetos.
Procedimiento de ca´lculo
La propuesta consiste en que la bomba ejecute un algoritmo cuando el usuario desee in-
yectar un determinado bolo en forma de SB. El algoritmo calcula una dosis de insulina I[t]
(basal y bolo) teniendo en cuenta la estimacio´n de la IOB segu´n la siguiente metodolog´ıa:
I[t] = Ibasal[t] + ISB[t], (3.8)
con suministro basal definido como
Ibasal[t] =
{
0 si Tbolus ≤ t ≤ Tbolus + Tcutoff
BR[t] · Ts c.c. , (3.9)
y al instante del suministro del super-bolo
ISB[t] =
{
Ibolus + Ib si t = Tbolus
0 c.c.
(3.10)
donde:
I[t] es la dosis total de insulina (U)
BR[t] es el perfil de insulina basal del sujeto (U/min)
Ts es el tiempo de muestreo de la bomba
Ib[t] es la suma de insulina basal entre el tiempo Tbolus y Tbolus + Tcutoff , dado por
Ib =
(Tbolus+Tcutoff )/Ts∑
k=Tbolus/Ts
BR[k] · Ts. (3.11)
El valor del bolo para la compensacio´n de carbohidratos original a ser administrado
Ibolus puede ser calculado como de costumbre basado en la relacio´n insulina-carbohidratos
del usuario y la estimacio´n de CHO de se ingerira´, o por medio de cualquier otro me´todo.
La infusio´n basal dependera´ de una restriccio´n IOB[t] impuesta sobre la IOB . El
tiempo durante el cual se interrumpira´ la infusio´n de insulina basal puede predecirse a
partir de la respuesta dina´mica del sistema IOB debido a una entrada en forma de SB
dada por (3.8). Una realizacio´n discreta muestreada a t = kTs del modelo validado (3.5)
se utiliza para la estimacio´n del IOB:
x[k + 1] = A x[k] +B u[k]
IOB[k] = C x[k]
(3.12)
con
A =
[
(1−KDIA · Ts) 0
KDIA · Ts (1−KDIA · Ts)
]
, B =
[
Ts
0
]
, C = [1 1]. (3.13)
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Se desea calcular el perfil de IOB despue´s de la entrega del SB. Las trayectorias de los
estados x[k] en cada muestra pueden expresarse mediante la solucio´n no homoge´nea del
sistema lineal invariante del tiempo (3.12) como
x[k] = Ak−k0x0 +
k−1∑
τ=k0
Ak−1−τBu[τ ], (3.14)
donde la entrada definida como un bolo esta dada por ec. (3.10), reescrita como
u[k] =
{
ISB if k = k0
0 else
(3.15)
Considerando que Tbolus = t0 = k0Ts, las trayectorias de x[t] desde t0 a t0 + Tcutoff
pueden ser calculadas a partir de la respuesta homoge´nea debido a la interrupcio´n de
insulina basal y a partir de la respuesta forzada a la entrada (3.15):
x[t0 + Tcutoff ] = A
Tcutoff/Tsx0 +A
Tcutoff/Ts−1B · ISB, (3.16)
donde x0 corresponde al valor de los estados en el tiempo Tbolus. De esta forma, la esti-
macio´n de la IOB resulta en:
IOB[t0 + Tcutoff ] = CA
Tcutoff/Tsx0 + CA
Tcutoff/Ts−1B · ISB. (3.17)
Aunque el me´todo permite seleccionar cualquier IOB[t], se propone aqu´ı utilizar el
valor IOB de estado estacionario o basal IOBbasal para evitar undershoots o retardos
innecesarios en la sen˜al IOB como se ilustro´ anteriormente. Por lo tanto, cuando se reanude
el suministro basal, la insulina que quede en el cuerpo sera´ igual al equilibrio de (3.12)
dado por el perfil de insulina basal correspondiente al tiempo Tbolus + Tcutoff
4, esto es
IOBbasal = 2 ·BR[Tbolus + Tcutoff ]/KDIA. (3.18)
Finalmente, el ca´lculo de Tcutoff y la cantidad extra de bolo I¯b a aplicar resulta de la
resolucio´n de la ecuacio´n:
IOBbasal = CA
Tcutoffx0 + CA
Tcutoff−TsB(Ibolus +
Tcutoff∑
t=0
BR[t] · Ts). (3.19)
Esta ecuacio´n puede ser resuelta nume´ricamente, por ejemplo, a trave´s del me´todo Newton-
Raphson, el cual converge ra´pidamente y tiene un bajo costo computacional, entre otros.
El pseudoco´digo resultante puede verse en los algoritmos 1 y 2. Los para´metros Tolerance
(mı´nimo error relativo) y Max iter (cantidad ma´xima de iteraciones) determinan la con-
vergencia del algoritmo y pueden ajustarse como se desee, mientras que el valor inicial en
t0 debe ser del orden del valor DIA. El estado “Advertencia” implica que hubo un error en
la convergencia, en consecuencia se puede establecer un tiempo de corte gene´rico, utilizar
el tiempo de corte calculado hasta la interrupcio´n o evitar la creacio´n del SB, dependiendo
del criterio elegido.
Vale la pena enfatizar que este ca´lculo puede ser fa´cilmente realizado por software
en cualquier bomba moderna disponible en el mercado. La precisio´n del me´todo depende
tanto de la discretizacio´n de la bomba -ya que heredara´ las caracter´ısticas f´ısicas de cada
bomba- como de la estimacio´n del DIA. La velocidad de ca´lculo depende del hardware
de la bomba y es independiente de la actualizacio´n del DIA en caso de que este sea
4se considera perfiles de insulina basal variantes en el tiempo, por lo que la insulina basal en el tiempo
en que se suministra el bolo Tbolus y se produce el corte puede diferir de cuando se reanuda en el tiempo
Tbolus + Tcutoff , por lo tanto se considera el e.e. debido a BR[Tbolus + Tcutoff ]
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estimado y basado en medicio´n. De esta manera, el SB podr´ıa an˜adirse como una opcio´n
extra de administracio´n de bolo so´lo dependiendo del DIA del usuario y de su perfil basal.
Adema´s, esta te´cnica puede combinarse con la sustraccio´n del exceso de IOB del bolo o con
cualquier otro me´todo que implique restricciones de IOB (por ejemplo, [93]). El algoritmo
puede implementarse con algunas consideraciones de seguridad, como pedir confirmacio´n
por parte del paciente de la cantidad de insulina y el tiempo de corte, limitando el tiempo
de corte al ma´ximo deseado, entre otros aspectos que parezcan necesarios.
Algoritmo 1 Super-bolo automa´tico basado en IOB (1)
1: if Anuncio del bolo then
2: ISB ← Automatic SB(Bolus,Basal,DIA, Tbolus)
3: for i = 0 : Ts : Tcutoff do
4: Suspensio´n del suministro basal
5: end for
6: Se reanuda el suministro basal
7: end if
Algoritmo 2 Super-bolo automa´tico basado en IOB (2)
Require: Cantidad de insulina del bolo Ibolus, perfil de insulina basal BR[t] y DIA, a
partirl de cual se obtiene KDIA de la tabla 3.1
1: function Automatic SB(Bolus,Basal,DIA, Tbolus)
2: INIT tc ,  , Tolerance, Max iter //  > tc · Tolerance,
3: while | tc | > Tolerance do
4: if Basal(Tbolus + tc) = Basal(Tbolus) then
5: COMPUTO Ib
6: COMPUTO IOB
7: end if
8: COMPUTO f(t0), f(t0 + 1) // A partir de la ec.(3.19)
9: tcutoff ← t0 − f(t0)/f(t0 + 1)
10: if ( < |tc − tcutoff |) OR (iteration ≥Max iter) then
11: Advertencia
12: Break
13: end if
14: ← tc − tcutoff
15: tc ← tcutoff
16: iteration← iteration+ 1
17: end while
18: tcutoff ← floor(tcutoff/Ts) · Ts
19: ISB ← Bolus+ tcutoff · Ib
20: return ISB
21: end function
3.2.3. Resultados
Para evaluar el rendimiento del tratamiento a lazo abierto propuesto, se realizaron una
serie de pruebas en la plataforma de simulacio´n UNLP. Para evaluar el rendimiento del
algoritmo se considero´ una comparacio´n con el tratamiento esta´ndar de basal-bolo o´ptimo
y la implementacio´n de un super-bolo manual. Se considero´ la cohorte de sujetos virtuales
del UVA/Padova de 10 adultos, 10 adolescentes y 10 nin˜os sobre dos clases de escenarios.
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Definicio´n de los escenarios
En un primera instancia, se definieron escenarios de una comida u´nica para la evalua-
cio´n del periodo posprandial. Se considera una comida de AIG de carbohidratos puros.
La absorcio´n de glucosa evoluciona segu´n el modelo de Dalla Man descrito en [135]. Se
suministra la comida al sujeto en el comienzo de una simulacio´n de 10 horas. Los suje-
tos comienzan en un equilibrio inicial igual a su valor de glucosa en ayunas y la tasa de
insulina basal que lo mantiene en ese nivel de glucosa. Se seleccionaron 4 taman˜os de co-
midas diferentes: 25g, 50g, 75g y 100g. Para cada escenario de comida u´nica se considera,
adema´s del tratamiento esta´ndar y el SB automa´tico, un SB manual. Dado que no existe
una forma esta´ndar de definirlo, se considero´ un tiempo de corte fijo para cada taman˜o
de comida. Para una comparacio´n justa, estos tiempos de corte fijos se definieron a partir
de las media de los tiempos Tcutoff obtenido por el tratamiento del SB automa´tico. Los
tiempos de corte medios resultantes para las comidas de 25, 50, 70 y 100 gramos para toda
la cohorte fueron 135, 166, 186 y 200 minutos respectivamente.
A fin de evaluar la robustez de la metodolog´ıa propuesta, se consideraron tres escenarios
de un solo d´ıa (30 horas5) que introducen variabilidad intra-paciente. En estos escenarios
realistas se considero´ la variabilidad diurna de los para´metros del sistema que describen
la sensibilidad a la insulina y la absorcio´n de la glucosa. Aqu´ı se simularon los pacientes
bajo perfiles basales no ideales y variables y factores CR de acuerdo a como se presento
en el Cap´ıtulo 2 Seccio´n 2.2.2. A su vez, se tiene en cuenta el efecto de las diferentes tasas
de aparicio´n de la glucosa con el objetivo de comparar el rendimiento del SB automa´tico
cuando se enfrentan tanto a comidas de AIG como de BIG. Se definieron 3 escenarios de
un solo d´ıa con comidas en el desayuno a las 7h, almuerzo a las 13h, merienda a las 17h
y cena a las 21h para toda la cohorte de sujetos:
Escenario 1: cuatro comidas de AIG de carbohidratos puro que contienen 80g, 40g,
10g y 70g respectivamente (absorcio´n de glucosa segu´n [135]).
Escenario 2: cuatro comidas mixtas de AIG con una suma total de 200g. Las tasas
de aparicio´n de glucosa de cada comida pueden observarse en la Fig. 3.4 (a).
Escenario 3: cuatro comidas mixtas de BIG con una suma total de 200g. Las tasas
de aparicio´n de glucosa de cada comida pueden observarse en la Fig. 3.4 (b).
Las me´tricas de evaluacio´n para los escenarios de una comida u´nica se presentan en la
tabla 3.2 y para los escenarios de un solo d´ıa en la tabla 3.3. Estas me´tricas se encuentran
basadas en el informe consensuado presentado en [136]. Para la comparacio´n entre los
tratamientos, la prueba de hipo´tesis se realizo´ utilizando una prueba de Wilcoxon de
rango con signo de 2 muestras, considerando ρ < 0,05 como estad´ısticamente significativo.
El ana´lisis cualitativo de la calidad del control se puede visualizar en el gra´fico CVGA [86].
Las categor´ıas del CVGA representan niveles de control gluce´mico de la siguiente forma:
A-zone: Preciso.
Lower/Upper B-zones: Desviacio´n benigna a la hipo/hiperglucemia.
B-zone: Control benigno.
Upper/Lower C-zone: Sobrecorrecio´n de hipo/hiperglucemia.
Lower/Upper D-zone: Falla para controlar hipo/hiperglucemia.
E-zone: Control erro´neo.
5Se consideran 6 horas ma´s despue´s de las 24 horas para tener en cuenta el periodo posprandial de la
cena
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(a) Comidas mixtas de AIG del Escenario
2
(b) Comidas mixtas de BIG del Escenario
3
Figura 3.4: Tasa de aparicio´n de glucosa de las comidas mixtas utilizadas en los escenarios 2 y 3.
Tabla 3.2: Comparacio´n entre el tratamiento esta´ndar y el SB automa´tico para los escenarios de una
comida u´nica.
GP Media GP<50 mg/dl GP<60 mg/dl GP<70 mg/dl GP∈ [70,180]mg/dl GP>180 mg/dl GP>250 mg/dl GP>300 mg/dl
(mg/dl) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo)
Comida u´nica: 25g
Esta´ndar 135,43± 12,48 0± 0 0± 0 0,6± 3,27 96,03± 6,82 3,37± 6,33 0,27± 1,49 0± 0
SB automa´tico 136,46± 6,83 0± 0 0± 0 0,32± 1,75 97,72± 5,21 1,96± 5,03 0,15± 0,84 0± 0
ρ - valor 0,517 - - 0,5 < 0,001 0,001 0,5 -
Comida u´nica: 50g
Esta´ndar 132,66± 24,25 0± 0 1,16± 6,33 2,13± 10,46 89,67± 12,27 8,2± 8,61 1,23± 4,33 0,39± 2,15
SB automa´tico 134,92± 15,5 0± 0 0± 0 0,42± 1,65 93,53± 8,32 6,05± 8,31 0,86± 3,64 0,3± 1,62
ρ - valor 0,066 - 0,5 0,5 0,001 0,001 0,063 0,5
Comida u´nica: 75g
Esta´ndar 131,15± 35,88 1,15± 6,28 2,51± 9,75 5,92± 14,48 81,9± 15,59 12,18± 9,94 3,03± 5,73 1,25± 4,31
SB automa´tico 134,22± 25,61 0± 0 0,28± 1,54 0,97± 4,15 89,51± 11,95 9,51± 9,94 2,4± 5,05 0,95± 3,8
ρ - valor 0,017 0,5 0,125 0,008 < 0,001 < 0,001 0,002 0,063
Comida u´nica: 100g
Esta´ndar 131,45± 47,26 3,37± 10,15 6,2± 14,31 9,5± 17,02 75,12± 18,23 15,38± 11,26 4,77± 7,15 2,62± 5,31
SB automa´tico 135,34± 35,93 0,76± 4,15 1,14± 5,5 1,85± 7,05 85,46± 14,96 12,68± 11,76 3,77± 6,26 2,09± 4,88
ρ - valor 0,011 0,031 0,008 0,002 < 0,001 < 0,001 0,003 0,002
 Estad´ısticamente significativo (ρ < 0,05)
Tabla 3.3: Comparacio´n entre el tratamiento esta´ndar y el SB automa´tico para los escenarios de un
d´ıa.
GP Media GP<50mg/dl GP<60mg/dl GP<70mg/dl GP∈ [70,180]mg/dl GP>180 mg/dl GP>250 mg/dl GP>300 mg/dl
(mg/dl) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo)
Escenario 1
Esta´ndar 127,45± 30,49 3,79± 7,52 6,37± 11,65 9,57± 14,48 79,46± 17,46 10,97± 10,91 2,45± 4,85 1,04± 3,15
SB automa´tico 133± 23,56 0,44± 1,43 1,9± 4,05 4,21± 6,18 86,29± 11,73 9,5± 10,3 2,15± 5,03 0,84± 3,7
ρ - value 0,229 0,007 0,008 0,028 0,007 0,3 0,57 0,563
Escenario 2
Esta´ndar 117,56± 36,94 1,2± 2,4 3,82± 5,82 9,21± 6,6 80,52± 7,94 10,27± 3,95 0,17± 0,54 0± 0
SB automa´tico 117,25± 31,5 0,67± 1,45 2,74± 4,63 5,99± 6,48 86,23± 9,2 7,78± 4,92 0,07± 0,21 0± 0
ρ - value 0,432 0,125 0,063 0,004 0,001 0,001 0,5 -
Escenario 3
Esta´ndar 117,96± 12,05 0± 0 0± 0 0,45± 1,42 99,55± 1,42 0± 0 0± 0 0± 0
SB automa´tico 120,35± 10,76 0± 0 0± 0 0,47± 1,47 99,04± 1,59 0,49± 0,93 0± 0 0± 0
ρ - value 0,014 - - - - - - -
 Estad´ısticamente significativo (ρ < 0,05)
En las Figuras 3.5-3.8 se muestran los resultados para los escenarios de una comida u´nica.
Los distintos tratamientos se distinguen por el color, y el grupo etario de la poblacio´n por
la forma, siendo cuadrados para los adultos, rombos para los adolescentes y c´ırculos para
los nin˜os. La comparacio´n entre el perfil de glucosa media ma´s una desviacio´n esta´ndar
(DE) obtenida por los tratamientos para adultos, adolescentes y nin˜os se muestra para
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(a) Tratamiento esta´ndar (marcadores blancos)
vs. SB automa´tico (marcadores negros).
(b) SB manual (marcadores blancos) vs. SB au-
toma´tico (marcadores negros).
Figura 3.5: CVGA para el escenario de comida u´nica de 25g. Comparacio´n entre los tratamien-
tos en adultos (marcadores cuadrados), adolescentes (marcadores romboidales) y nin˜os (marcadores
circulares).
(a) Tratamiento esta´ndar (marcadores blancos)
vs. SB automa´tico (marcadores negros).
(b) SB manual (marcadores blancos) vs. SB au-
toma´tico (marcadores negros).
Figura 3.6: CVGA para el escenario de comida u´nica de 50g. Comparacio´n entre los tratamien-
tos en adultos (marcadores cuadrados), adolescentes (marcadores romboidales) y nin˜os (marcadores
circulares).
diferentes contenidos de carbohidratos en las Fig. 3.9, 3.10 y 3.11 respectivamente.
Las gra´ficas CVGA correspondientes para los escenarios de un solo d´ıa se muestran en
la Fig. 3.12. Los perfiles de glucosa media de los escenarios de un solo d´ıa se muestran en
la Fig. 3.13. El a´rea sombreada indica el rango eugluce´mico de glucosa en sangre (GP∈[70-
180]mg/dl).
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(a) Tratamiento esta´ndar (marcadores blancos)
vs. SB automa´tico (marcadores negros).
(b) SB manual (marcadores blancos) vs. SB au-
toma´tico (marcadores negros).
Figura 3.7: CVGA para el escenario de comida u´nica de 75g. Comparacio´n entre los tratamien-
tos en adultos (marcadores cuadrados), adolescentes (marcadores romboidales) y nin˜os (marcadores
circulares).
(a) Tratamiento esta´ndar (marcadores blancos)
vs. SB automa´tico (marcadores negros).
(b) SB manual (marcadores blancos) vs. SB au-
toma´tico (marcadores negros).
Figura 3.8: CVGA para el escenario de comida u´nica de 100g. Comparacio´n entre los tratamien-
tos en adultos (marcadores cuadrados), adolescentes (marcadores romboidales) y nin˜os (marcadores
circulares).
Ana´lisis de los resultados
A partir de los resultados obtenidos en los escenarios de una comida u´nica, se pue-
de observar que el me´todo propuesto mejoro´ el porcentaje de tiempo en la euglucemia
(tratamiento esta´ndar vs. SB automa´tico) de forma significativa para todas las comidas
(comida de 25g: 96,03 ± 6,82 vs. 97,72 ± 5,21, ρ  0; comida de 50g: 89,67 ± 12,27 vs.
93,53± 8,32, ρ  0; comida de 75g: 81,9± 15,59 vs. 89,51± 11,95, ρ  0; comida de 100g:
75,12 ± 18,23 vs. 85,46 ± 14,96, ρ < 0,001) , redujo considerablemente el porcentaje de
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Figura 3.9: Respuesta de glucosa media ± DE para los 10 adultos en el escenario de comida u´nica.
La l´ınea azul a rayas corresponde al tratamiento esta´ndar, la l´ınea naranja so´lida al SB automa´tico.
El a´rea gris indica el rango eugluce´mico [70-180]mg/dl.
Figura 3.10: Respuesta de glucosa media ± DE para los 10 adolescentes en el escenario de comi-
da u´nica. La l´ınea azul a rayas corresponde al tratamiento esta´ndar, la l´ınea naranja so´lida al SB
automa´tico. El a´rea gris indica el rango eugluce´mico [70-180]mg/dl.
tiempo en la hipoglucemia (GP< 70mg/dl) (comida de 75g: 5,92 ± 14,48 vs. 0,97 ± 4,15,
ρ = 0,008; comida de 100g: 9,5± 17,02 vs. 1,85± 7,05, ρ = 0,002), el porcentaje de tiempo
en GP< 60mg/dl (comida de 100g: 6,2± 14,31 vs. 1,14± 5,5, ρ = 0,008), y el porcentaje
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Figura 3.11: Respuesta media de glucosa ± DE para los 10 nin˜os en el escenario de comida u´nica.
La l´ınea azul a rayas corresponde al tratamiento esta´ndar, la l´ınea naranja so´lida al SB automa´tico.
El a´rea gris indica el rango eugluce´mico [70-180]mg/dl.
de tiempo en hiperglucemia (GP> 180mg/dl) (comida de 25g: 3,37± 6,33 vs. 1,96± 5,03,
ρ = 0,001; comida de 50g: 8,2±8,61 vs. 6,05±8,31, ρ = 0,001; comida de 75g: 12,18±9,94
vs. 9,51± 9,94, ρ < 0,001; comida de 100g: 15,38± 11,26 vs. 12,68± 11,76, ρ < 0,001). El
resto de las me´tricas evaluadas muestran una tendencia de mejora aunque no demostraron
un cambio estad´ısticamente significativo.
En las gra´ficas CVGA, representadas a partir de la Fig. 3.5 hasta la 3.8, se observa
que la excursio´n de la glucosa se redujo bajo el SB automa´tico en comparacio´n con el
tratamiento esta´ndar (tratamiento esta´ndar vs. SB automa´tico; comida de 25g: Zona A
60% vs. 64%; comida de 50g: Zona A 27% vs. 37%; comida de 75g: Zona A 13% vs. 20%;
comida de 100g: Zona A 3% vs. 13%). Se observa una tendencia de desplazamiento hacia
abajo a la izquierda de la poblacio´n total bajo el SB automa´tico con respecto al tratamiento
esta´ndar y el SB manual, lo que se traduce a una mejora de la calidad de control. A pesar
de que los tratamientos fallan en el control de glucosa de la poblacio´n infantil para las
comidas grandes en ciertos casos, los resultados indican que el tratamiento mediante el
SB puede obtener una mejora en la calidad de control en lazo abierto sobre las comidas
grandes respecto al tratamiento esta´ndar. En las Figura 3.9-3.11, donde se muestran los
perfiles de glucosa para cada taman˜o de comida, se puede ver co´mo se reduce la excursio´n
posprandial con el tratamiento del SB automa´tico. El pico posprandial disminuyo´ y los
pacientes alcanzan niveles de glucosa ma´s cercanos a su nivel de ayuno en el posprandial
tard´ıo (8 horas despue´s de la comida).
Hay que mencionar que el SB manual tambie´n logra una mejora importante con res-
pecto al tratamiento esta´ndar. Sin embargo, debe destacarse que los resultados obtenidos
por el SB manual esta´n correlacionados con el SB automa´tico, ya que el ajuste del tiempo
de corte para el SB manual proviene de la media de los tiempos de corte obtenidos por
el me´todo propuesto. Los resultados con el SB manual so´lo se presentan en las gra´ficas
CVGA por razones de claridad y espacio.
Los resultados de las simulaciones de los escenarios de un d´ıa se encuentran en el
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(a) Escenario 1
(b) Escenario 2 (c) Escenario 3
Figura 3.12: CVGA para los escenarios de un solo d´ıa. Comparacio´n entre los tratamientos en adultos
(marcadores cuadrados), adolescentes (marcadores romboidales) y nin˜os (marcadores circulares).
cuadro 3.3. Puede observarse que en el caso del Escenario 1, el SB automa´tico redujo de
forma considerable el tiempo en hipoglucemia (9,57±14,48 vs. 4,21±6,18, ρ = 0,028) y en
hipoglucemia severa (GP< 50mg/dl: 3,79±7,52 vs. 0,44±1,43, ρ = 0,007; GP< 60mg/dl:
6,37±11,65 vs. 1,9±4,05, ρ = 0,008). A su vez, se mejora el tiempo en rango eugluce´mico
(79,46± 17,46 vs. 86,29± 11,73, ρ = 0,007). El Escenario 2 muestra una mejora estad´ısti-
camente significativa en el porcentaje de tiempo transcurrido en euglucemia (80,52± 7,94
vs. 86,23± 9,2, ρ = 0,001), hipoglucemia (9,21± 6,6 vs. 5,99± 6,48, ρ = 0,004) y en hiper-
glucemia (10,27± 3,95 vs. 7,78± 4,92, ρ = 0,001). Aunque los escenarios de un d´ıa tienen
la misma cantidad total de carbohidratos, debido a la baja tasa de aparicio´n de glucosa
de las comidas BIG, no hay una mejora considerable en el Escenario 3. En la Fig. 3.13 se
puede observar la reduccio´n de la excursio´n de la glucosa, particularmente en los escenarios
1 y 2. Esta reduccio´n gracias al SB automa´tico se refleja en la Fig. 3.12 (Escenario 1: zona
A 7% vs. 13%, zona B 37% vs. 44%; Escenario 2: zona B 20% vs. 40%). En el caso de
las comidas de BIG, el SB automa´tico no muestra una mejora con respecto al tratamiento
esta´ndar. Vale la pena notar en la Fig. 3.13 (a) y (b) que el me´todo propuesto conduce
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(a) Escenario 1
(b) Escenario 2
(c) Escenario 3
Figura 3.13: Respuesta media de glucosa ± DE para los escenarios de un d´ıa. La l´ınea azul a rayas
corresponde al tratamiento esta´ndar, la l´ınea naranja so´lida al SB automa´tico. El a´rea gris indica el
rango eugluce´mico [70-180]mg/dl.
a niveles de glucosa ma´s cercanos al objetivo durante la noche, despue´s del per´ıodo pos-
prandial de la cena. Este resultado es buscado en el manejo de la glucosa en los sujetos
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con DMT1, debido al peligro que conlleva la hipoglucemia post-absortiva tard´ıa nocturna.
Se evaluo´ la robustez de la metodolog´ıa en escenarios real´ısticos y los resultados indican
que el me´todo mejora el control de la glucosa, en particular para las comidas de AIG.
Aunque la propuesta fue evaluada a lazo abierto, podr´ıan usarse estimadores en tiempo
real [137,138] para as´ı aplicar al SB automa´tico basado en IOB al control de lazo h´ıbrido,
con el fin de mejorar el control de la glucemia.
3.3. Control gluce´mico durante el ejercicio
En Octubre de 2018 se realizo´ un estancia de investigacio´n en la Universitat de Girona
bajo la invitacio´n del Dr. Josep Veh´ı, director del grupo de investigacio´n “Modelado,
Identificacio´n e Ingenier´ıa de Control” (MiceLab) del Institut d’Informa`tica i Aplicacions.
Veh´ı tiene una basta experiencia en el a´rea vinculada al control de glucosa y sistemas
de PA. De hecho, fue a partir de estancias realizadas por los directores de tesis en la
Universitat de Girona que se dio inicio al estudio del control automa´tico de glucosa para
sujetos con DMT1 en el grupo de trabajo del Instituto.
Durante el transcurso de la estancia, el grupo de trabajo de Veh´ı se encontraba rea-
lizando ensayos cl´ınicos de su controlador sin anuncio de ejercicio [139]. Estos ensayos
consist´ıan en 3 intervalos de 15 minutos de ejercicio aero´bico de mediana intensidad en
sujetos adultos. El controlador, adema´s de regular el suministro de insulina, suger´ıa el
consumo de carbohidratos en caso de detectar una eventual hipoglucemia. El sujeto utili-
zaba un sensor Dexcom G5 y una bomba Dana R y el lazo de control se cerraba mediante
una plataforma montada en un smartphone con sistema operativo Android. A partir de
entrevistarse con los sujetos, se tuvo nocio´n de los efectos del ejercicio y el tratamien-
to implementado durante el mismo. Particularmente, el suministro de insulina basal a
lazo-abierto se interrump´ıa 20 minutos antes y durante el ejercicio. Esto condujo a la
observacio´n de hiperglucemias tard´ıas luego de la actividad f´ısica.
La limitacio´n de la accio´n de control mediante restricciones en la estimacio´n de IOB
es un mecanismo que se instalo´ en el disen˜o de controladores de glucosa de lazo-cerrado
[140,141]. Se han presentado reglas para determinar un l´ımite superior en el nivel de IOB
para el control posprandial [96] y durante el ejercicio [142]. Pero au´n no se ha tenido en
cuenta la implementacio´n de un l´ımite inferior. A continuacio´n se presenta un enfoque de
tratamiento a lazo-abierto durante el ejercicio que tiene en cuenta la estimacio´n de IOB y
una restriccio´n suave en el l´ımite inferior de insulina para evitar rebotes hipergluce´micos.
Para la realizacio´n de los ensayos in-silico pertinentes de la metodolog´ıa propuesta, se im-
plemento´ una modificacio´n al modelo utilizado en la plataforma UNLP. Esta modificacio´n
tiene en cuenta las dina´micas inducidas en la glucosa a causas de la actividad f´ısica, e
intenta replicar el efecto de rebote en la glucosa.
3.3.1. El ejercicio en la diabetes
De acuerdo con la comunidad cl´ınica, la Actividad F´ısica (AF) es un componente
importante en el manejo de la diabetes [143]. Aunque exhibe muchos beneficios para la
salud, tambie´n presenta un desaf´ıo importante para el control gluce´mico de los sujetos.
Adultos con DMT1 suelen obtener una mejora de su HbA1c, presio´n, ı´ndice de masa
corporal y pueden llegar a decrecer sus requerimientos diarios de insulina. A pesar de
sus probados beneficios, el temor a las hipoglucemias y la pe´rdida ocasional del control
gluce´mico alejan a los pacientes de la AF. En la Fig. 3.14 se resume algunos beneficios,
motivaciones y barreras que presenta el ejercicio f´ısico a los sujetos diabe´ticos de acuerdo
con [143,144].
La AF generalmente se clasifica como aero´bica o anaero´bica, de acuerdo al sistema
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de energ´ıa utilizado para realizar la actividad. El ejercicio que utiliza sistema de energ´ıa
aero´bica (quemar hidratos y grasas para obtener energ´ıa, para lo cual se necesita ox´ıgeno)
como caminar, andar en bicicleta, correr y nadar, incluye movimientos repetitivos y conti-
nuos que involucran grandes grupos de mu´sculos. Los ejercicios de resistencia, generalmente
con pesas, utilizan sistemas anaero´bicos, donde no se necesita ox´ıgeno ya que la energ´ıa
proviene de otras fuentes ma´s inmediatas.
Figura 3.14: Beneficios, motivaciones y barreras de la actividad f´ısica en el manejo de la diabetes.
Las respuestas metabo´licas son distintas de acuerdo a las diferentes formas de ejercicio
(Fig. 3.15). Sin embargo, en casi todas ellas, independientemente de la intensidad o dura-
cio´n, las concentraciones de GP se mantienen normalmente dentro de un rango estrecho en
personas sin diabetes. En particular, durante el ejercicio aero´bico, la secrecio´n de insulina
disminuye y la secrecio´n de glucago´n aumenta en la vena porta para facilitar la liberacio´n
de glucosa del h´ıgado e igualar la tasa de absorcio´n de glucosa en los mu´sculos. En cambio,
en sujetos con DMT1 la respuesta hormonal para mantener la homeostasis durante la AF
cambia la dina´mica de la glucosa del paciente [145] y diferentes clases de ejercicio pueden
traer diferentes resultados. La respuesta de la GP en la DMT1 puede estar influenciada
por la intensidad y duracio´n de la AF, locacio´n del suministro de insulina, la cantidad
de insulina en circulacio´n, el nivel de GP antes del ejercicio, la composicio´n de la u´ltima
comida ingerida, entre otros [143]. Esto afecta tanto el rendimiento de los tratamientos
convencionales como el de los controladores de lazo cerrado.
Recientemente, Riddell et al. [143] presentaron una declaracio´n de consenso que descri-
be diferentes estrategias que pueden aplicarse a la terapia de insulina convencional para el
control de la GP antes, durante y despue´s del ejercicio. Generalmente, la GP cae durante la
AF, por lo que una de las intervenciones ma´s comunes entre los sujetos con DMT1 durante
la AF es la reduccio´n o suspensio´n de la insulina basal para evitar una posible hipoglu-
cemia (Delayed-Onset Hypoglycemia D’OH [128]). Cuando se consideran largos per´ıodos
de AF, la suspensio´n total de insulina puede conducir a niveles bajos de insulina en el
plasma. La hipoinsulinemia no permiten que el mu´sculo use la glucosa adecuadamente, y
esto sumado al efecto de la Produccio´n Endo´gena de Glucosa (PEG), conduce al aumento
de concentracio´n de GP [146] luego de determinado tiempo, a lo que suele referirse como
“rebote” (Fig. 3.16).
La hiperglucemia posterior al ejercicio es un aspecto al que una gran parte de la co-
munidad cl´ınica no le brinda la suficiente importancia [147]. Sin embargo, algunos autores
resaltan que la hiperglucemia asociada a la AF puede deberse a una reduccio´n agresiva de
la insulina u omisio´n total de la misma, adema´s de un consumo excesivo de carbohidratos
debido al temor a la hipoglucemia [144,148]. Adema´s, dentro de los beneficios de predecir
las respuestas gluce´micas en la AF, destacan la importancia en los cambios en el re´gimen
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Figura 3.15: Existe una alta variabilidad individual en las respuestas de la glucosa en sangre a
las diferentes formas de ejercicio, como lo indica la flechas y sombreado gris. En general, el ejercicio
aero´bico disminuye la glucemia, el ejercicio anaero´bico aumenta la glucemia, y las actividades mixtas
esta´n asociadas con la estabilidad de la glucosa. Las respuestas individuales dependen de varios factores
adicionales, incluyendo la duracio´n e intensidad de la actividad, las concentraciones iniciales de glucosa
en sangre, el estado f´ısico individual, concentraciones de insulina, glucago´n y otras hormonas contra-
reguladoras en circulacio´n, y el estado nutricional de la persona [143].
y en el desarrollo de tratamientos para prevenir o corregir la hiperglucemia.
3.3.2. Modelos para la representacio´n del ejercicio
Debido a la complejidad de desarrollar y probar nuevos tratamientos para el manejo
de la diabetes se recurre a ensayos in-silico sobre modelos matema´ticos. Pocos modelos
matema´ticos que desplieguen los efectos del ejercicio en la DMT1 se han propuesto hasta
la fecha. Algunos de ellos, por ejemplo, son los modelos propuestos por Breton et al. [85],
Derouich et al. [149] y Dalla Man et al. [150]. En particular, Derouich et al. combinaron un
modelo para la cine´tica de la glucosa, con un modelo perturbado en el que tres para´metros
tienen en cuenta el efecto del ejercicio f´ısico. Representan la aceleracio´n de la utilizacio´n del
glucosa y el aumento de la sensibilidad a la insulina por parte de los mu´sculos y el h´ıgado.
La eficacia de este modelo ha sido confirmada por los resultados de Breton. El modelo
propuesto por Breton relaciona las modificaciones en la accio´n de la insulina y la respuesta
de la glucosa a los cambios en la frecuencia card´ıaca. En un trabajo posterior, Dalla Man
et al. propuso y probo´ tres posibles extensiones de este u´ltimo estudio. Posteriormente en
Schiavon et al. [151] se propone un modelo ma´s sencillo, el cual modifica la SI mediante
un para´metro variante en el tiempo aplicado sobre el modelo de utilizacio´n de glucosa
dependiente de la insulina. Este modelo es utilizado para la optimizacio´n del suministro
basal durante el ejercicio de forma in-silico.
Por otro lado, Roy y Parker [66] desarrollaron una extensio´n del modelo mı´nimo de
Bergman al agregar la dina´mica inducida por el ejercicio de la insulina plasma´tica y la
elevacio´n de la captacio´n de glucosa y las tasas de PEG. Su modelo representa la dina´mica
de la glucosa y la insulina durante el ejercicio a corto y largo plazo, siendo consistente con
los datos de la literatura. Su ventaja se basa en proporcionar una descripcio´n cuantitativa
de la AF en te´rminos de la intensidad relativa del ejercicio expresada como porcentaje del
ox´ıgeno ma´ximo (V Omax2 .). Au´n as´ı, el modelo de Bergman es una representacio´n simple
del sistema insulina-glucosa y no posee las dina´micas ma´s complejas que contiene el modelo
de Dalla Man, por lo que representa una limitacio´n a la hora de ensayar estrategias de
control gluce´mico de forma in-silico.
La limitacio´n que comparten los modelos encontrados en la literatura parte del efecto
que intentan representar. Primordialmente, buscan reflejar las ca´ıdas en la GP debido
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Figura 3.16: Motivos por los que se produce el efecto de rebote en la GP luego o durante el ejercicio
en la DMT1.
al aumento en la SI, con el fin de utilizarse en el desarrollo de me´todos de prevencio´n
de hipoglucemias durante el ejercicio. El efecto descripto anteriormente como “rebote”
no puede ser reproducido adecuadamente. A partir de esta inquietud, a continuacio´n se
busca, en primer lugar, representar el feno´meno de rebote en la GP observado tanto en los
trabajos anteriormente mencionados como cl´ınicamente. Para esto, se propone modificar
el modelo utilizado en el simulador UVA/Padova considerando la propuesta de Roy y
Parker, con el objetivo de desplegar los efectos en la PEG, los cambios en la SI y la
utilizacio´n de glucosa por los tejidos durante el ejercicio. En segundo lugar, se propone
un tratamiento de mitigacio´n de hiperglucemias debido al feno´meno de rebote. El mismo
consiste en la manipulacio´n de la insulina basal de modo que se asegure un mı´nimo de
insulina disponible en el cuerpo, mediante la estimacio´n de IOB. Este enfoque puede
ser aplicado en la tecnolog´ıa actualmente existente sin aportar complejidad adicional a
la misma. Finalmente, se evalu´a de forma in-silico tanto la representacio´n del efecto de
rebote por el modelo modificado como el desempen˜o del tratamiento propuesto.
Modelo propuesto por Dalla Man et al.
El trabajo publicado por Dalla Man et al. [150] merece una mencio´n especial ya que
fue propuesto poco despue´s del modelo enfocado a las comidas que derivo´ en el simulador
UVA/Padova [74]. El enfoque utilizado en este trabajo, y el que suele utilizarse en general,
es el de definir el ejercicio como una perturbacio´n que incrementa la utilizacio´n de glucosa
por medio del aumento de la SI. Este perturbacio´n actu´a durante y despue´s de que se
produzca la actividad f´ısica, exhibiendo los efectos que e´sta tiene sobre la dina´mica de
la glucosa incluso despue´s de haber cesado. Aqu´ı se relaciona el ritmo cardiaco Heart
Rate (HR) del sujeto con un cambio en la accio´n de la insulina sobre la glucosa. Se considera
que el HR se asocia a la duracio´n e intensidad del ejercicio. El modelo se encuentra definido
por las siguientes ecuaciones:
Y˙i(t) = − 1
THR
[Yi(t)− (HR(t)−HRb)], Yi(0) = 0 (3.20)
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Z˙i(t) = −
(
f(Yi(t)
Tin
− 1
Tex
Zi(t)
)
+ f(Yi(t)), Zi(0) = 0 (3.21)
Wi(t) =
{ ∫ t
0 (HR(t)−HRb)dt sit < tz
0 casocontrario
(3.22)
f(Yi(t)) =
( Yi(t)
a·HRb
)n
1 +
( Yi(t)
a·HRb
)n , (3.23)
donde HRb es el ritmo card´ıaco basal y HR(T ) es la sen˜al que regula diferentes niveles de
ejercicio. Yi(t) es la sen˜al retardada de la elevacio´n de HR por sobre la basal, Zi(t) es la
sen˜al que afecta de forma no-lineal al uso de glucosa dependiente de la insulina y Wi(t) es
el a´rea bajo la curva, que tiene en cuenta intensidad y duracio´n del ejercicio. Este modelo
afecta a la utilizacio´n de la glucosa dependiente de la insulina (ec. (2.24)) teniendo en
cuenta la duracio´n e intensidad del ejercicio de la siguiente forma:
Uid(t) =
Vm0(1 + β · Y (t)) + Vmx(1 + α · Z(t) ·W (t)) · (X(t) + Ib)− Vmx · Ib
Km0[1− γ · Z(t) ·W (t) · (X(t) + Ib)] +Gt(t) . (3.24)
Debe notarse que esta modificacio´n se realizo´ antes de que se introdujera la nueva versio´n
del modelo [75] que considera cambios en Uid en el rango hipogluce´mico. Este modelo
ha sido utilizado en algunos trabajos para ensayos in-silico de controladores de lazo-
cerrado [142], pero no ha sido validado cl´ınicamente.
En un comienzo, se implemento´ este modelo en la plataforma de simulacio´n UNLP
con el objetivo era reproducir el efecto “rebote” por medio de ajuste de para´metros.
Se consideraron diferentes enfoques a partir de lo discutido y estudiado de la literatura
del metabolismo durante el ejercicio. Se tuvieron en cuenta cambios en la secrecio´n de
glucago´n (Cap´ıtulo 2 Seccio´n 2.1.4, ec. (2.31)), en la produccio´n endo´gena de glucosa (ec.
(2.17)), y el efecto durante y luego del ejercicio (funcio´n Z(t)). A pesar de numerosos
ensayos mediante el me´todo de Monte Carlo para conseguir la respuesta esperada, esta
metodolog´ıa no permitio´ conseguir los resultados deseados.
Modelo propuesto por Schiavon et al.
En el trabajo presentado por Schiavon et al. se analiza cual es la infusio´n o´ptima de
insulina basal durante el ejercicio. Como se menciono´ anteriormente, en la terapia esta´ndar
de lazo-abierto, los sujetos generalmente, reducen sus tasas de infusio´n de insulina basal
para prevenir el riesgo de hipoglucemia debido al ra´pido cambio en la sensibilidad a la
insulina causado por el ejercicio, como se ejemplifica en la Fig. 3.17. En la terapia de
lazo-cerrado, la necesidad de informar a los algoritmos de control con respecto a la AF
inminente para reducir apropiadamente las tasas de infusio´n de insulina y prevenir la
hipoglucemia sigue siendo discutida [151].
El enfoque utilizado en [151] para representar la AF consiste en afectar la SI durante
y una vez terminada la misma. Proponen un para´metro variante en el tiempo α, el cual
corresponde a una ganancia que afecta al para´metro Vmx de la ecuacio´n (3.35). El valor de
dicho para´metro es igual a la unidad antes del ejercicio, y cambia en forma de escalo´n a un
valor dado durante el transcurso de la AF (ver Fig. 3.17). Una vez finalizado el ejercicio
vuelve a la unidad con una extrapolacio´n lineal de duracio´n Tα. A partir de valores cl´ınicos,
se ajustaron los para´metros a α = 3,29 y Tα = 180 [152].
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Figura 3.17: En el panel superior se ejemplifica el cambio en la SI durante la simulacio´n que imita el
protocolo experimental reportado por Schiavon et al. [152] durante la sesio´n de ejercicio (l´ınea rosa).
Debajo se muestra el bolo de insulina esta´ndar antes de las comidas y ajustes de la tasa de infusio´n
de insulina basal, con respecto al perfil del paciente, durante (flecha roja) y/o antes (flechas azul y
verde) de la sesio´n de ejercicios [151].
Modelo propuesto por Roy y Parker
Roy y Parker presentan la ampliacio´n del modelo mı´nimo desarrollado previamente
para incluir los principales efectos del ejercicio en los niveles de glucosa e insulina en
plasma. Se desarrollaron ecuaciones diferenciales para captar la dina´mica inducida por el
ejercicio de la depuracio´n de la insulina en plasma y la elevacio´n de la captacio´n de glucosa
y de los ı´ndices de produccio´n de glucosa hepa´tica. La disminucio´n de la produccio´n de
glucosa hepa´tica resultante del ejercicio prolongado se modelo´ mediante una ecuacio´n que
depende de la intensidad y la duracio´n del ejercicio [66].
Para representar la intensidad del ejercicio, se utiliza la tasa ma´xima de consumo de
ox´ıgeno para un individuo, dado por V Omax2 . Se considera aproximadamente proporcional
al consumo de ox´ıgeno con el gasto de energ´ıa, por lo que se puede medir indirectamente
la capacidad ma´xima para el ejercicio aero´bico de un individuo midiendo su consumo de
ox´ıgeno. Si se expresa la AF en te´rminos de porcentaje de V Omax2 (el PV O
max
2 ) puede
compararse los efectos de la AF entre individuos de mismo sexo y peso similares. Se consi-
dera que en estado basal el PV Omax2 de una persona es del 8% e incrementa ra´pidamente
una vez comenzada la AF, alcanzando su valor definitivo a los 5-6 minutos de ejercicio
y mantenie´ndose constante durante el mismo. En [66] se propone la siguiente ecuacio´n
diferencial para el PV Omax2 :
˙PV O
max
2 (t) = −0,8PV Omax2 (t) + 0,8uex(t)PV Omax2 (0) = 0, (3.25)
donde uex(t) es la intensidad final del ejercicio por sobre el estado basal, correspondiente
al 8% del PV Omax2 .
La AF promueve la ca´ıda de la concentracio´n de insulina en plasma, eleva la toma
de glucosa por los tejidos y aumenta la liberacio´n de glucosa de parte del h´ıgado. Roy
y Parker proponen ampliar el modelo mı´nimo de Bergman de acuerdo a las siguientes
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dina´micas:
I˙(t) = −nI(t) + p4u1(t)− Ie(t) I(0) = Ib, (3.26)
X˙(t) = −p2X(t) + p3[I(t)− Ib] X(0) = 0, (3.27)
G˙(t) = −p1[G(t)−Gb]−X(t)G(t) (3.28)
+
W
V olG
[G− prod(t)−Ggly(t)−Gup(t)] + u2(t) G(0) = Gb
G˙prod(t) = a1PV O
max
2 (t)− a2Gprod(t) Gprod(0) = 0, (3.29)
G˙up(t) = a3PV O
max
2 (t)− a4Gup(t) Gup(0) = 0, (3.30)
I˙e(t) = a5PV O
max
2 (t)− a4Ie(t) Ie(0) = 0, (3.31)
donde la variable Gup(t) (mg/kg/min) representa la toma de glucosa durante el ejercicio,
Gprod(t) (mg/kg/min) es la produccio´n hepa´tica e Ie(t) (µU/ml/min) es la tasa de elimina-
cio´n de insulina del sistema circulatorio debido al ejercicio. A su vez, se tiene en cuenta la
variable Ggly(t) (mg/kg/min) la cual representa la ca´ıda de la tasa de glicogeno´lisis duran-
te el ejercicio prolongado debido al agotamiento de las reservas de glico´geno. Esta u´ltima
empieza a decrecer cuando el gasto de energ´ıa excede un valor umbral ATH , interpolado
respecto a la intensidad del ejercicio como:
ATH = −1,152[uex(t)]2 + 87,471uex(t). (3.32)
Entonces, la glicogeno´lisis durante el ejercicio prolongado es representada de la siguiente
forma:
G˙gly(t) =

0 A(t) < ATH
k A(t) ≥ ATH
−GglyT1 uex(t) = 0
, (3.33)
donde A(t) es la integracio´n de la intensidad del ejercicio uex(t), calculada por:
A˙(t) =
{
0 uex(t) > 0
− A(t)0,001 uex(t) = 0
. (3.34)
Los para´metros ai fueron ajustados y validados con datos cl´ınicos de pacientes sanos y con
DMT1. En la tabla 3.4 se muestran los valores medios y sus unidades.
Tabla 3.4: Valores medios de los para´metros de las dina´micas propuestas por Roy y Parker.
Para´metro Valor medio Unidad
a1 0,00158 mg/kg · min2
a2 0,056 1/min
a3 0,00195 mg/kg · min2
a4 0,0485 1/min
a5 0,00125 µU/ml·min
a6 0,075 1/min
k 0,0108 mg/kg · min2
T1 6 min
3.3.3. Propuesta de modelo
Durante la participacio´n en los ensayos cl´ınicos que se estaban realizando en Barcelona,
se tuvo la oportunidad de profundizar aspectos del metabolismo durante el ejercicio con
84
MODELADO Y SIMULACIO´N DE TECNOLOGI´AS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
Figura 3.18: Representacio´n en bloques del modelo UVA/Padova [75] con remarques en las dina´micas
que se afectan durante el ejercicio mediante lo propuesto en [66,151].
el me´dico deporto´logo especialista en diabetes Seraf´ın Murillo [153], lo que motivo la
propuesta que se presenta a continuacio´n.
Para reproducir el efecto de “rebote” en la GP, se parte del modelo utilizado en la
plataforma UVA/Padova [75] y se lo ampl´ıa a partir de la propuesta de Roy y Parker [66]
y Shciavon et al. [151]. En la Fig. 3.18 se puede visualizar el diagrama de bloques del
modelo de Dalla Man y se sen˜alan los bloques modificados.
El efecto principal de la AF consiste en el aumento de la utilizacio´n de la glucosa por
parte de los tejidos. El modelo de utilizacio´n de la glucosa actualmente implementado en
el simulador asume que la cine´tica de la glucosa se describe por dos compartimentos. La
utilizacio´n de la glucosa debido al cerebro e independiente de la insulina, es considerada
constante, y la utilizacio´n de la glucosa dependiente de la insulina (Uid), tiene lugar en el
compartimiento remoto y depende de forma no lineal de la glucosa en los tejidos:
Uid =
[Vm0 + Vmxα(t)X(t)(1 + r1risk)]Gt(t)
Km0 +Gt(t)
+Gup, (3.35)
siendo Gt(t) es la masa de glucosa en el compartimiento perife´rico; Vm0, Vmx, Km0 y
p2U son para´metros del modelo, con Vmx en particular representando la sensibilidad a la
insulina, es decir, la capacidad de la insulina para estimular la utilizacio´n de la glucosa.
La variable X(t) corresponde a la accio´n de la insulina sobre la utilizacio´n de la glucosa.
Otra dina´mica a tener en cuenta es la ecuacio´n que gobierna la produccio´n endo´gena
de glucosa, la cual es afectada por la concentracio´n de insulina que circula por el h´ıgado
XL(t), la concentracio´n de GP Gp(t) y la de glucago´n X
H(t):
PEG(t) = kp1 − kp2Gp(t)− kp3XL(t) + ζXH(t) + [Gprod −Ggly]kadapt (3.36)
Aqu´ı se opto´ por agregar las dina´micas propuestas por Roy y Parker, de manera de mo-
dificar la PEG y la utilizacio´n de glucosa. La nuevas dina´micas de utilizacio´n de glucosa,
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Figura 3.19: Hormonas y metabolitos medidos antes, durante y despue´s de diferentes intensidades
de ejercicio en adolescentes con diabetes (n=12, negro) y controles (n=12, gris) [145].
produccio´n endo´gena y la ca´ıda de glico´geno se superponen a las dina´micas dadas por el
modelo de Dalla Man. El te´rmino Gup se agrega a la ec. (3.35), mientras que Gprod−Ggly
se agrega a la ec. (3.36) mediante una ganancia de adaptacio´n. El efecto de las mismas
puede gobernarse gracias a la entrada uex(t) dadas las dina´micas por las ecuaciones (3.25),
(3.29) y (3.30).
Considerando el resultado principal de Adolfsson et al. [145], el cual refleja que los su-
jetos diabe´ticos y los sanos tienen una capacidad f´ısica y una respuesta hormonal similares
(Fig. 3.19. Los paneles muestran los niveles de adrenalina (A), cortisol (B), hormona del
crecimiento (GH) (C), glucago´n (D), glucosa (E) e insulina (F) durante diferentes pruebas
e ejercicio (intensidad ma´xima, de resistencia y de intervalo). Las barras representan la
media y la confianza intervalo (95%). Se observaron diferencias entre los adolescentes con
diabetes y los controles en el nivel ma´ximo medio de glucosa e insulina y el a´rea bajo la
curva de la glucosa y la insulina. Adema´s de esto, las respuestas hormonales no difieren
entre los grupos, excepto por el nivel medio de GH ma´ximo durante la prueba del intervalo.
Se puede inferir que la respuesta hormonal en el sistema glucosa-insulina podr´ıa omitirse
en principio al modelar el efecto de la AF en la DMT1 sin perder validez.
Con la modificacio´n de modelo propuesta se busca representar una mayor variabilidad
de respuestas durante el ejercicio. En particular, se busco´ representar el efecto de rebote
que es descripto tanto por pacientes como por los cl´ınicos y no es lo suficientemente
reconocido. Las simulaciones que se muestran en la seccio´n 3.3.5 muestran que el modelo
porpuesto permite obtener una amplia banda de excursiones, la cual dispone de suficientes
para´metros de ajuste como para representar datos cl´ınicos.
Una vez montado y ajustado el modelo modificado, se propone una alternativa al tra-
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tamiento convencional. Esta consiste en la suspensio´n de insulina basal durante el ejercicio
siempre que el nivel de IOB no caiga por debajo de un valor determinado, de forma tal
de contrarrestar la hiperglucemia debido al efecto “rebote”, pero au´n as´ı previniendo una
posible hipoglucemia debido a la AF.
3.3.4. Mitigacio´n del efecto rebote
Muchos cl´ınicos y autores recomiendan a sujetos con DMT1 bajo la terapia CSII una
reduccio´n del suministro basal del 50-90% entre 60-90 minutos antes del ejercicio hasta
que se detenga el mismo, o incluso la suspensio´n total durante el mismo [143,144]. Una sus-
pensio´n prolongada del suministro de insulina basal conduce a la hipoinsulinemia, la cual
puede llevar a complicaciones como la hiperglucemia o la cetoacidosis. La hiperglucemia
durante el ejercicio es un factor no lo suficientemente reconocido por la comunidad cl´ınica
y no se tiene lo suficientemente en cuenta a la hora de proponer gu´ıas de tratamiento para
realizar AF [147]. El enfoque propuesto en este trabajo, aplicado a tratamientos de lazo
abierto CSII, con vista a una posible implementacio´n en controladores de lazo cerrado,
consiste en una restriccio´n en la cantidad mı´nima de insulina a bordo disponible para
evitar una hipoinsulinemia.
La idea consiste ba´sicamente en reanudar antes de que finalice el ejercicio la infusio´n
de insulina de forma tal que se disponga de un nivel mı´nimo de insulina disponible en el
cuerpo. Para ello se realiza una en la estimacio´n de IOB y asegurarse que el nivel estimado
se mantenga por encima de un l´ımite inferior prefijado por el usuario IOB lim. El me´todo
propuesto puede ser implementado sencillamente v´ıa software y aplicado a las tecnolog´ıas
existentes.
La estimacio´n de la insulina a bordo IOB es un recurso frecuente tanto en tratamientos
a lazo abierto como a lazo cerrado para evitar riesgos de hipoglucemia debido al efecto
de la acumulacio´n de insulina en el cuerpo. La misma se puede utilizar para reducir bolos
teniendo en cuenta el exceso por sobre valores basales [124], para el ca´lculo de super-bolos
para contrarrestar eventos posprandiales agresivos [117], o el uso de restricciones a lazo
cerrado [140, 154]. A diferencia de otro trabajos, en los cuales siempre se impone una
restriccio´n al nivel de IOB ma´ximo, aqu´ı se impone una cota al nivel mı´nimo de IOB.
A fin de realiar la estimacio´n de IOB, se utilizara´ el modelo discreto dado por la ec. 3.7
presentado en este Cap´ıtulo en la seccio´n 3.1.
El pseudoco´digo que describe al tratamiento propuesto se detalla en Algoritmo 3. El
mismo corre en cada tiempo de muestreo de la bomba (Ts). La propuesta trabaja de la
siguiente manera: el sujeto antes de una AF, realiza el anuncio de la misma (ex flag)
indicando el tiempo de comienzo de la actividad (ex an) y su duracio´n (ex dur). Debido a
la recomendacio´n de reducir el suministro basal antes del comienzo de la AF, se considera
que el anuncio se produce por lo menos media hora de antelacio´n. A partir de un tiempo de
anticipo (t an), se interrumpe el suministro de basal de forma total. El algoritmo estima
la evolucio´n del perfil de IOB de los pro´ximos 5 minutos (o el tiempo de ejecucio´n de
la bomba Ts) a partir de la insulina a inyectar uf . El valor de uf se mantiene en cero
(Kp2 + 0) en la medida que el nivel estimado de IOB se encuentre por encima del l´ımite
establecido de forma a-priori. En caso que el nivel sea menor o igual a IOB lim, se reanuda
un porcentaje Kp1 del perfil de insulina basal del sujeto, basal(Ts). El l´ımite IOB lim se
define como un porcentaje del nivel de IOB basal
IOB lim = Kp1
2 · basal(Ts)
KDIA
. (3.37)
A su vez, se tiene en cuenta la diferencia entre el nivel estimado IOB(K) y el l´ımite
impuesto para evitar transitorios excesivos por debajo del l´ımite (IOB dif). Finalmente,
se guardan en un vector los valores de u(k) obtenidos para los pro´ximos 5 minutos y se
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Algoritmo 3 Tratamiento propuesto
1: Ca´lculo de IOB lim(Ts)
2: for k = 0 : dt : Ts − dt do
3: Ca´lculo de IOB(k)
4: if ex flag & t ≤ ex an+ t an+ ex dur then
5: if IOB(k) <= IOB lim then
6: IOB dif ← IOB lim− IOB(k)
7: uf (k)← Kp1 · basal(Ts) + IOB dif
8: else
9: uf (k)← Kp2 · basal(Ts)
10: end if
11: else
12: uf (k)← basal(Ts)
13: ex flag ← 0
14: end if
15: end for
16: suministro ins← mean(uf )
realiza un promedio del mismo para obtener la cantidad de insulina a ser suministrada
por la bomba.
3.3.5. Resultados
A fin de evaluar el tratamiento propuesto en la seccio´n 3.3.4, se realizo´ la modificacio´n
del modelo de la plataforma UVA/Padova de acuerdo a lo especificado en la seccio´n 3.3.3.
Los para´metros ai, i = 1, 2, . . . , 6 se ajustaron de manera ad-hoc por medio de una
simulacio´n de Monte Carlo. Se decidio´ tomar los valores medios de la literatura (Cuadro
3.4) y considerar una variacio´n del 30% de los mismos. Una vez ajustados los para´metros
se logra modificar la influencia de las dina´micas agregadas mediante la entrada uex (ec.
(3.25)). La entrada que define la intensidad del ejercicio se vario´ con una distribucio´n
uniforme uex ∼ U [40; 100] . A su vez, se aplico´ variacio´n a la SI. Se definio´ una factor
que afecta al para´metro α (ajustado al valor 3,29 de acuerdo a [151]) de forma Kα ∼
U [0,75; 1,25].
Se plantea un escenario de ejercicio de 4 horas de duracio´n (ex dur = 240) de mediana
intensidad (70% de PV Omax2 ), lo que puede considerarse, por ejemplo, una actividad de
caminata por la montan˜a o andar en bicicleta. El horario de anuncio del ejercicio es a las
3 horas de simulacio´n (ex an = 180) y se opto´ por comenzar la suspensio´n de insulina 20
minutos antes de la AF (t an = 20). Se consideraron 3 casos de comparacio´n: el caso I
corresponde a la suspensio´n total del suministro de insulina basal (Kp1 = 0;Kp2 = 0); el
caso II corresponde a reducir el perfil de insulina basal a un 30% (Kp1 = 0,3;Kp2 = 0,3);
y el caso III consiste en suspender el suministro de insulina basal al realizarse el anuncio
pero reanudar el suministro de insulina cuando el nivel de IOB(k) caiga por debajo del
30% del valor basal (Kp1 = 0,3;Kp2 = 0).
En la Fig. 3.20 se presentan las simulaciones de Monte Carlo para cada caso, en las
cuales se realiza un barrido de la entrada uex y del para´metroKα que afecta la SI. Se puede
observar la GP media de los 10 adultos para cada simulacio´n, la insulina suministrada,
la estimacio´n de IOB y la insulina en el espacio subcuta´neo del modelo. Se delimitan
los l´ımites de hipoglucemia (70mg/dl) e hiperglucemia (180 mg/dl) y el l´ımite de IOB
impuesto (IOB lim).
Al comienzo del ejercicio, la concentracio´n de GP disminuye debido al aumento de la
SI y al aumento de utilizacio´n de glucosa de parte de los tejidos. El caso I permite evitar
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(a) Caso I
(b) Caso II
(c) Caso III
Figura 3.20: Simulacio´n Monte Carlo con barrido en Kα y uex para cada terapia propuesta. En
cada figura se muestran la media de los 10 pacientes adultos para cada simulacio´n: glucosa en plasma
y l´ımites de hipo- e hiperglucemia; insulina suministrada; insulina en el espacio subcuta´neo (l´ınea a
trazos), IOB estimado (l´ınea so´lida) y el l´ımite IOB lim (l´ınea punteada).
una posible hipoglucemia debido a que se disminuye la insulina en circulacio´n, pero resulta
agresiva la suspensio´n total de la misma y se observa un claro rebote gluce´mico, que lleva
a la hiperglucemia. El caso II, que representa otra alternativa a la que acuden los sujetos
conlleva a valores muy bajos de glucosa e incluso a un episodio hipogluce´mico, lo cu´al es
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totalmente indeseable. Por u´ltimo, el caso III evita valores bajos de GP gracias a la gran
disminucio´n de insulina, pero a su vez evita la hiperglucemia fianl al asegurar un mı´nimo
de insulina circulando en el cuerpo, manteniendo a los sujetos siempre en normoglucemia.
3.4. Conclusiones
En este cap´ıtulo se presentaron te´cnicas novedosas para el tratamiento a lazo abierto de
la DMT1. Estas propuestas se basan en considerar la dina´mica de la insulina subcuta´nea
para regular las dosis de insulina durante dos situaciones particulares del control gluce´mico:
el control posprandial y el control durante el ejercicio.
En el caso del control posprandial, se introduce un algoritmo que se basa en la imple-
mentacio´n manual del super-bolo e introduce una metodolog´ıa para su ca´lculo automa´tico.
El super-bolo automa´tico basado en la IOB permite un mejor rendimiento durante el con-
trol posprandial frente a comidas con un alto ı´ndice gluce´mico y en particular, con alto
contenido de carbohidratos en comparacio´n con el tratamiento esta´ndar. Se reduce la ex-
cursio´n gluce´mica, tal y como preve´ıa la justificacio´n teo´rica, siendo capaz de prevenir
eventos hipogluce´micos en periodos posprandiales tard´ıos.
Por otro lado, la actividad f´ısica es un componente importante en el manejo de la
diabetes mellitus tipo 1. Las medidas difundidas para el control de la glucosa durante el
ejercicio, como reducir un porcentaje el suministro de insulina basal, pueden resultar ser
poco efectivas y exponer al sujeto a una posible hipoglucemia. A su vez, pra´cticas ma´s
agresivas como reducir dra´sticamente la insulina que circula por el cuerpo, en particular
durante ejercicios de larga duracio´n y mediana intensidad, pueden provocar un rebote
en la concentracio´n de glucosa en plasma luego de finalizada la actividad, conduciendo
a la hiperglucemia. Se propone un tratamiento seguro para mitigar las hipergluce´mias
durante o despue´s del ejercicio. Para esto, se propone adema´s una modificacio´n al modelo
ampliamente difundido UVA/Padova con el objetivo de representar los efectos del ejercicio
en la dina´mica del sistema glucosa-insulina, en particular el efecto rebote en la glucosa en
plasma.
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Capı´tulo4
Estrategias de control a Lazo-Cerrado v´ıa
limitacio´n de IOB
En este cap´ıtulo se presentan dos enfoques para el control de glucosa de lazo cerrado:
uno en configuracio´n lazo h´ıbrido o semiautoma´tico, donde hay accio´n a lazo abierto por
parte del sujeto (accio´n feedfoward para la compensacio´n de comidas); y otro de lazo
cerrado puro o automa´tico, en donde so´lo se cuenta con la accio´n del controlador para la
administracio´n de insulina.
A la hora de disen˜ar sistemas de Pa´ncreas Artificial, se deben recordar las limita-
ciones de control que afectan a su rendimiento, en particular las restricciones de la ruta
subcuta´nea. Esto incluye:
Grandes perturbaciones (comidas, ejercicio, entre otras).
Retardos, siendo la respuesta del sujeto a la insulina es ma´s lenta que a la ingesta
de alimentos.
No hay accio´n negativa (la insulina se puede administrar pero no extraer).
Gran variacio´n inter- e intra-paciente.
Estas restricciones, junto con las limitaciones tecnolo´gicas, no permiten todav´ıa un
control gluce´mico totalmente automa´tico. Hoy en d´ıa la gran mayor´ıa de los ensayos cl´ınicos
evalu´an estrategias de control h´ıbridas, es decir, una combinacio´n de un bolo de insulina
(que se calcula a partir de la informacio´n de la comida que se va a ingerir) y un algoritmo
de control que administra insulina durante el per´ıodo posprandial tard´ıo [155–158]. Sin
embargo, lograr un control completo de lazo cerrado sigue siendo el objetivo principal.
Tambie´n se han evaluado algoritmos completamente automa´ticos en ensayos ambulatorios,
pero principalmente en el per´ıodo nocturno, cuando no hay perturbaciones presentes en
el transcurso de la noche. So´lo se han realizado unos pocos ensayos de lazo cerrado tanto
de d´ıa como de noche [159,160].
Como se menciono´ en el Cap´ıtulo 1, en el tratamiento de la diabetes la hipoglucemia
es el riesgo que ma´s preocupa a los sujetos. La hipoglucemia suele ser el resultado de
una sobre-estimacio´n de la dosis de insulina por parte del controlador (el retraso en la
respuesta del sistema incita a la acumulacio´n de insulina). El uso de restricciones en IOB
para prevenir esta hipoglucemia inducida por la insulina ha demostrado que mejora el
control de la glucemia tanto in-silico como in-vivo [140]. Por ejemplo, estas restricciones
pueden ser abordadas por una estrategia de control MPC [140]. Con los controladores
MPC la restriccio´n se tiene en cuenta expl´ıcitamente durante el disen˜o del controlador.
Por el contrario, existen otras te´cnicas que permiten disen˜ar el controlador principal por
separado sin incluir las limitaciones de IOB y an˜adir la capa de seguridad que tiene en
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cuenta la restriccio´n deseada (disen˜o de dos pasos), como la capa Safety Auxiliary Feed-
back Element (SAFE) presentada por el grupo de trabajo y colaboradores [141]. De esta
manera, los controladores potencialmente ma´s simples que no ser´ıan capaces de manejar
las restricciones de IOB pueden incorporarlas como un mecanismo de seguridad.
A partir de la presentacio´n de la capa SAFE surgieron diferentes horizontes de aplica-
cio´n. Esta capa consiste en imponer sobre un controlador principal una restriccio´n sobre
la insulina activa. Uno de las primeras implementaciones se presenta en la seccio´n 4.2, y
da lugar a un funcionamiento del controlador denominado como Time Enable. Aqu´ı se
utiliza a la capa SAFE como proteccio´n ante la sobreactuacio´n en la prueba de controla-
dores h´ıbridos que pueden no estar bien sintonizados. Esta propuesta fue presentada en el
congreso internacional ATTD 2017 [161] y luego publicado en una revista cient´ıfica [154].
Por otro lado, en un trabajo colaborativo entre el ITBA y la UNLP, se desarrollo´ el
algoritmo Automatic Regultaion of Glucose (ARG), un controlador basado en una estruc-
tura Linear Quadratic Gaussian (LQG) al cual se le agrega la capa SAFE como prevencio´n
de hipoglucemias [159]. Este algoritmo de lazo cerrado cuenta con la particularidad de no
suministrar bolos pre-prandiales. A su vez, fue evaluado en los primeros ensayos cl´ınicos
de un sistema de PA en el pa´ıs y en Latinoame´rica. Estos ensayos contaron con dos fases:
la fase 1 consistio´ en un entrenamiento para el equipo de trabajo, donde se ensayo´ un
algoritmo de la Universidad de Virginia [158]; y la fase 2 donde se ensayo´ el algoritmo
ARG. Este u´ltimo fue presentado en una revista de alto impacto en [20].
4.1. Algoritmo SAFE
La capa de seguridad SAFE (Safety Auxiliary Feedback Element) esta´ basada en la
te´cnica de acondicionamiento de sen˜ales por modos deslizantes -Sliding-Mode Reference
Conditioning (SMRC)-, me´todo desarrollado por los directores y colegas y explicada en
mayor detalle en [162]. Esta te´cnica, desarrollada en general para el control de sistemas
dina´micos con restricciones, fue aplicada por primera vez al problema de la DMT1 en [141].
Este algoritmo funciona como una capa de seguridad an˜adiendo una restriccio´n en la
IOB alrededor de cualquier controlador principal y ha demostrado reducir el nu´mero y la
gravedad de los eventos hipogluce´micos [94]. Esta estrategia ha sido validada con e´xito en
ensayos cl´ınicos como parte de un controlador principal en Espan˜a y Argentina [20, 163].
De e´ste u´ltimo ensayo cl´ınico, en el cual se participo´, se dara´ ma´s informacio´n en la seccio´n
4.3.6 de este Cap´ıtulo.
Figura 4.1: Diagrama en bloques de la capa de seguridad SAFE.
El principal objetivo de la capa SAFE es modular la ganancia del controlador para
evitar que la insulina activa o IOB supere un determinado umbral IOB, reduciendo as´ı el
riesgo de hipoglucemias en los per´ıodos posprandiales tard´ıos. En la Figura 4.1 se puede
visualizar el diagrama de bloques de la capa SAFE. Como en todo control por modo
deslizante, el elemento clave es el bloque conmutado, cuya lo´gica de conmutacio´n es:
w(t) =
{
1 si σSM(t) > 0
0 caso contrario
, (4.1)
siendo la funcio´n de deslizamiento σSM(t) en este caso simplemente la diferencia entre la
insulina activa actual y su correspondiente l´ımite:
σSM(t) = IOB(t)− IOB(t). (4.2)
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Gran parte del disen˜o de esta capa se encuentra en establecer el l´ımite IOB(t). Este l´ımite
puede ser constante en el tiempo, constante a tramos o variante en el tiempo. En este
Cap´ıtulo se vera´n diferentes formas de establecerlo.
Debido a que la IOB no puede ser medida en tiempo real, la misma debe ser estimada.
Para ello, se considero´ el modelo presentado en la seccio´n 3.1 ec. (3.5), el cual tiene la
ventaja de que puede ser personalizado basa´ndose so´lo en un u´nico para´metro cl´ınico [120].
Al alcanzarse el l´ımite IOB(t) se establece un re´gimen deslizante sobre la superficie
σSM(t) = 0. Durante este modo, a partir de (4.1), la sen˜al w(t) conmuta a muy alta
frecuencia entre 0 y 1 de manera de cumplir con la restriccio´n impuesta y forzar al sistema
(3.5) a permanecer dentro del conjunto invariante
Σ = {x(t) | σSM(t) ≥ 0} (4.3)
donde x(t) ∈ R2 son los estados de (3.5). La sen˜al conmutada w(t) es suavizada por un
filtro de primer orden (o bien promediada entre intervalos de infusio´n), dando lugar a γ(t),
que es el factor por el que se atenu´a la sen˜al comandada a la bomba.
Es fa´cil demostrar que la derivada de la funcio´n de conmutacio´n σSM(t) depende de
la accio´n uw(t) para el modelo dado por (3.5), y por tanto de la accio´n discontinua w(t),
lo que es una condicio´n necesaria para el establecimiento del modo deslizante, conocida
como Condicio´n de Transversalidad [164]. En efectoel modelo (3.5) se puede reescribir de
la siguiente forma:
x˙(t) = f(x) + g(x)uw(t) = · · ·
· · · =
[ −KDIAIsc1(t)
KDIA [Isc1(t)− Isc2(t)]
]
+
[
1
0
]
uw(t) (4.4)
donde f(x) : R2 → R2 y g(x) : R1 → R2 son campos vectoriales. La condicio´n de trans-
versalidad consiste en LgσSM(t) =
∂σSM(t)
∂x
(t)g(x) = 0. Entonces, en este caso se obtiene:
LgσSM(t) =
[−1 −1] [1
0
]
= −1 = 0, (4.5)
verifica´ndose que siempre se cumple la condicio´n de tranversalidad.
4.2. Lazo h´ıbrido: Algoritmo Time Enable
El algoritmo Time Enable se define para ser utilizado en configuraciones h´ıbridas. El
lazo SAFE propuesto anteriormente [94,141] donde se utiliza una restriccio´n IOB constante
se reinterpreta para ser usado en ensayos cl´ınicos. Se busca proporcionar un criterio para
establecer la restriccio´n IOB y, a partir de ese punto, disminuir de forma segura la accio´n
de lazo-abierto para dar paso al controlador de lazo-cerrado. Tambie´n funciona como un
mecanismo de seguridad contra los controladores mal sintonizados, reduciendo la gravedad
y la duracio´n de los posibles eventos hipogluce´micos. En esta configuracio´n de lazo-h´ıbrido
(ver Fig. 4.2), el bolo administrado por tratamiento de lazo-abierto esta´ fuera del lazo de la
capa SAFE y por lo tanto no se ve afectado por el factor de escala γ, independientemente
de si viola la restriccio´n o no.
En el algoritmo Time Enable, la capa SAFE habilita gradualmente en el tiempo la
accio´n de lazo-cerrado despue´s de un bolo de comida. Ma´s espec´ıficamente, despue´s de un
periodo posprandial temprano en el que una comida ha sido exclusivamente compensada
por la accio´n de lazo-abierto. La habilitacio´n por tiempo permite al controlador reanudar la
administracio´n de insulina de forma gradual y automa´tica (atenuando su ganancia segu´n
sea necesario de acuerdo con la restriccio´n impuesta en la IOB) hasta que el lazo-cerrado
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Figura 4.2: Diagrama de bloques que representa un lazo h´ıbrido de control de glucosa junto a la
capa SAFE.
este´ completamente habilitado (γ = 1). La capa SAFE se plantea como una herramienta
para proteger al sujeto de una hipoglucemia grave durante ensayos cl´ınicos. Luego, si es
necesario, permite la puesta a punto segura del controlador principal de glucosa, liberando
eventualmente al controlador de la necesidad de la proteccio´n de SAFE.
A partir del funcionamiento de la capa SAFE, se debe esperar que ocurra lo siguiente
despue´s de una ingesta de comida: primero, cuando se administra el bolo de insulina, el
IOB es superado inevitablemente, dando como resultado γ = 0. Como resultado, la salida
del controlador deber´ıa ser 0, por lo que no se administra insulina adicional y el sistema
de control funciona en lazo-abierto. El nivel de IOB disminuye naturalmente a medida que
la insulina es absorbida de acuerdo con el DIA del sujeto. Despue´s de un tiempo tLA, la
IOB alcanza el nivel IOB y la capa SAFE comienza a cambiar internamente entre ω = 0
y ω = 1. La salida γ (resultado de la media de un vector de ω a lo largo de cada tiempo
de muestreo) sera´ estrictamente un valor entre 0 y 1. Entonces, la capa SAFE permite al
controlador entregar insulina escalada en γ. La duracio´n de este proceso se llamara´ tSAFE .
Cuando finalmente la respuesta del controlador ya no provoca que se supere el l´ımite, la
capa SAFE se desactiva. Esto inicia el periodo de tiempo llamado tLC . De esta manera,
podemos identificar tres fases distintivas: lazo-abierto, transicio´n y lazo-cerrado.
El algoritmo SAFE puede funcionar alrededor de cualquier controlador principal de
glucosa. Para ilustrar el funcionamiento del algoritmo propuesto, se implementa un con-
trolador principal denominado PDBasal. Este se basa en el cla´sico algoritmo de control
PID [165] en donde el te´rmino integral se sustituye por la insulina basal de la terapia
de lazo-abierto. De este forma, se elimina una posible sobreactuacio´n debido al te´rmino
integral del controlador y el efecto windup. La salida del controlador PDBasal se define de
la siguiente forma:
uc(t) = kp[e(t) + τd
de(t)
dt
] + ubasal(t) (4.6)
donde la ganancia proporcional kp se define como
kp =
60
τd
ITDD
1500
(4.7)
siendo ITDD la insulina total diaria [166], y τd(t) posee un valor nominal de 90min durante
el d´ıa y 60min durante la noche [165].
Debido a que se presenta una configuracio´n h´ıbrida (Fig. 4.2), el total de insulina
suministrada es la suma de uc(t) y el bolo de lazo-abierto (“BoloLA”) calculado como:
BoloLA = kLA · CHO
CR
(4.8)
donde CR es la relacio´n insulina/carbohidratos del paciente, CHO es la cantidad a ingerir
de carbohidratos y kLA es un factor que escala el taman˜o del bolo de insulina.
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4.2.1. Ejemplo ilustrativo
La figura 4.3 ilustra el funcionamiento del algoritmo propuesto (l´ıneas so´lidas) en el
sujeto virtual Adulto#1 del simulador UVA/Padova ante una comida de 60g de carbohi-
dratos. El controlador principal consiste en el PDBasal (ecuaciones (4.6) y (4.7)) ma´s el
bolo de insulina de la comida (4.8) escalado en kLA = 0, 7. Para fines comparativos, la res-
puesta del controlador sin la proteccio´n de la capa SAFE se muestra en l´ınea discontinua.
El a´rea gris corresponde al rango de glucosa objetivo (70-180mg/dl). La comida comienza
en el tiempo t =10min. En ese momento se administra el bolo de insulina, por lo que el
nivel de IOB aumenta hasta su valor ma´ximo casi instanta´neamente (para la dina´mica del
sistema el bolo se comporta como un delta de Kronecker). Al superarse IOB, la ganancia
adaptativa γ cambia a 0 y permanece as´ı durante todo tLA. Durante este tiempo el contro-
lador no administra insulina, suspendie´ndose a su vez el suministro basal del lazo-abierto.
Este comportamiento es similar a un super-bolo [14, 117]. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que la capa SAFE tambie´n puede configurarse para no suspender la administracio´n
de insulina basal durante este per´ıodo. Luego, puede observarse que en t = 2,2hs el nivel
de IOB alcanza IOB. Cuando esto sucede, comienza una conmutacio´n ra´pida entre 0 y
1 en ω, permitiendo as´ı que el controlador administre la insulina de forma gradual sin
superar la restriccio´n (0 < γ < 1). En aproximadamente t = 5,8hs, el tSAFE termina y el
controlador comienza a actuar libremente (γ = 1). Por el contrario, cuando no se utiliza la
capa SAFE, el controlador PDBasal entrega una gran cantidad de insulina en el instante
posterior al bolo de lazo-abierto. Como resultado, se observan valores gluce´micos pospran-
diales ma´s bajos, as´ı como una excursio´n de glucosa ma´s grande y un transitorio mayor.
Esto se debe a la sobre-estimacio´n de la dosis de insulina debido a la superposicio´n de la
accio´n del controlador con el bolo de comida escalado. El doble pico en la concentracio´n
de glucosa presente en este sujeto refuerza la sobredosis de insulina.
Figura 4.3: Sen˜ales principales del modo de operacio´n Time Enable sobre el Adulto #1 del simulador
UVA/Padova ante una comida de 60g de CHO.
4.2.2. Ana´lisis in-silico
En este apartado se muestran simulaciones realizadas sobre la cohorte de 30 sujetos
virtuales (10 adultos, 10 adolescentes y 10 nin˜os) para mostrar los efectos de la variabilidad
inter-paciente. Se consideraron dos enfoques para el ana´lisis del me´todo propuesto: un
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barrido de valores del l´ımite IOB y otro de la ganancia kP del controlador principal.
Barrido de IOB: estableciendo una restriccio´n en IOB
El escenario de simulacio´n que se considera aqu´ı consiste en una comida u´nica de 80g
de CHO puro en un periodo de observacio´n de 16hs. Se realiza un barrido IOB en un
intervalo dado por el perfil de absorcio´n de un bolo. En el extremo inferior del intervalo,
IOBmin se establece en correspondencia con el nivel IOB basal de cada sujeto. En el
otro extremo, IOBmax se establece como el valor ma´ximo de IOB obtenido cuando se
administra un bolo de lazo-abierto para una comida espec´ıfica (este valor dependera´ de la
cantidad de CHO y kLA). Estos dos valores se muestran en la figura 4.4. Se toman seis
valores intermedios de IOB entre los extremos definidos.
Figura 4.4: Los l´ımites IOBmin y IOBmax ilustrados de acuerdo al perfil de IOB en el tiempo de
un bolo de 6U de insulina.
El cuadro 4.1 muestra los resultados obtenidos al realizar el barrido de IOB para
kLA = 1. Se muestra para cada simulacio´n el valor medio de tLA, tLC , tSAFE , el tiempo en
hipoglucemia (thypo), el tiempo en normoglucemia (tnormo) y el tiempo en hiperglucemia
(thyper). A partir de estos resultados puede observarse que los valores de IOB
′
s menos
restrictivos resultan en una mayor cantidad de eventos hipogluce´micos. Esto se debe a
que cuanto mayor sea el nivel IOB, ma´s larga sera´ la superposicio´n de las terapias de
lazo-abierto y -cerrado, las cuales esta´n sintonizadas para funcionar por separado. Por
otro lado, cuando la capa SAFE resulta demasiada restrictiva, la cantidad de insulina
administrada es menor que la terapia de lazo-abierto, ya que el controlador so´lo puede
indicar valores menores o iguales a la insulina basal, lo que resulta en un aumento de la
hiperglucemia. No obstante, la eleccio´n de una restriccio´n de IOB conservadora podr´ıa
ser una opcio´n apropiada. Por ejemplo, se puede ver en estos resultados que si se utiliza
el bolo de insulina de lazo-abierto en su totalidad (kLA = 1), el IOB deber´ıa ajustarse
cercano a IOBmin para obtener el mayor porcentaje de tiempo en la normoglucemia (ya
que el tratamiento a lazo-abierto resulta o´ptimo en condiciones ideales).
Sin embargo, es comu´n en los ensayos cl´ınicos de algoritmos de control h´ıbridos admi-
nistrar un bolo de comida ma´s pequen˜o que en la terapia de lazo-abierto. Por ejemplo, el
uso de kLA = 0,5 ha sido probado cl´ınicamente [167]. Esta eleccio´n se toma para evitar
el apilamiento excesivo de insulina, sin reducir la accio´n de lazo-cerrado, ya que la conse-
cuencia de reducirla es que el control sea menos robusto a las variaciones en la composicio´n
de la comida y en la sensibilidad a la insulina, entre otros factores. Para ilustrar este caso,
se proponen dos escenarios para el barrido de IOB utilizando valores de kLA = 0,7 y
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kLA = 0,5. Los resultados de estas simulaciones se muestran en las tablas 4.2 y 4.3. Se
puede observar que cuando kLA = 0, 7 (tabla 4.2), el ajuste de IOB a un valor interme-
dio entre IOBmin y IOBmax (IOB5) maximiza el tiempo en el rango normogluce´mico.
Adema´s, usando IOB5 resulta en tLC = 14,37hs, lo que significa que el controlador regula
la glucemia libremente 89,8% del tiempo total de simulacio´n. En el caso de reducir au´n
ma´s el bolo de lazo-abierto, puede observarse en la tabla 4.3 que para kLA = 0,5 el rango
normogluce´mico se maximiza cuando IOB se ajusta a IOB7. En este caso, tLC = 14,48hs,
representando un 90,5% del tiempo total de simulacio´n.
En conclusio´n, a medida que el bolo de lazo-abierto se reduce para dar paso al control
de lazo-cerrado, se debe aumentar el l´ımite IOB (respecto a IOBmin) para lograr la mayor
cantidad de tiempo en la normoglucemia manteniendo un tLC razonable.
Tabla 4.1: Barrido de IOB para los 30 sujetos virtuales utilizando kLA = 1.
IOB[U ] tLA medio [hs] tSAFE medio [hs] tLC medio [hs] thypo medio [%] tnormo medio [%] thyper medio [%]
IOBmin 2,53 6,05 7,44 0 91,69 8,31
IOB2 1,96 0,78 13,28 2,47 90,97 6,56
IOB3 1,56 0,28 14,18 4,35 89,50 6,15
IOB4 1,23 0,22 14,56 5,57 88,82 5,61
IOB5 0,95 0,27 14,80 7,00 87,83 5,16
IOB6 0,67 0,38 14,96 9,67 85,71 4,62
IOB7 0,39 0,50 15,13 11,79 84,03 4,18
IOBmax 0 0,27 15,74 15,05 81,10 3,85
Tabla 4.2: Barrido de IOB para los 30 sujetos virtuales utilizando kLA = 0,7.
IOB[U ] tLA [hs] medio tSAFE [hs] medio tLC [hs] medio thypo [ %] medio tnormo [ %] medio thyper [ %] medio
IOBmin 2,17 7,63 6,22 0 83,13 16,87
IOB2 1,73 1,92 12,37 0,84 85,96 13,20
IOB3 1,39 1,14 13,49 2,64 86,06 11,30
IOB4 1,11 0,90 14,01 3,88 86,64 9,48
IOB5 0,85 0,80 14,37 4,86 87,10 8,05
IOB6 0,60 0,81 14,60 5,81 87,07 7,12
IOB7 0,34 0,81 14,87 6,89 86,77 6,34
IOBmax 0 0,56 15,46 9,11 85,19 5,70
Tabla 4.3: Barrido de IOB para los 30 sujetos virtuales utilizando kLA = 0,5.
IOB[U ] tLA [hs] medio tSAFE [hs] medio tLC [hs] medio thypo [ %] medio tnormo [ %] medio thyper [ %] medio
IOBmin 1,84 8,81 5,36 0 74,61 25,39
IOB2 1,50 3,38 11,14 0 81,38 18,62
IOB3 1,22 2,40 12,40 1,38 83,35 15,27
IOB4 0,97 1,73 13,31 2,73 83,72 13,55
IOB5 0,75 1,53 13,74 3,22 84,63 12,16
IOB6 0,52 1,39 14,10 4,09 85,39 10,51
IOB7 0,29 1,25 14,48 4,92 86,10 8,98
IOBmax 0 0,94 15,08 5,66 85,61 7,73
Barrido de kP : proteccio´n ante controladores mal sintonizados
El escenario de simulacio´n que se muestra aqu´ı consiste nuevamente de una comida
u´nica de 80g de CHO puro en un per´ıodo de observacio´n de 16hs sobre la cohorte de 30
sujetos. Ahora se realiza un barrido de kp para simular las consecuencias de un controlador
sintonizado inadecuadamente. La ganancia del controlador se fija en 50%, 75%, 100%,
125%, 150%, 175% y 200% de su valor nominal. El bolo se ajusta con kLA = 0, 7 y el
l´ımite IOB se fija en IOB5, a partir de los resultados obtenidos en la subseccio´n anterior.
La simulacio´n se repite para el mismo escenario pero utilizando el controlador PDBasal
en configuracio´n h´ıbrida sin (limitacio´n de IOB) el Time Enable.
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La tabla 4.4 muestra los resultados obtenidos utilizando el barrido de kp. Se puede
observar la media de tLA, tLC , tSAFE , el tiempo en hipoglucemia (thypo), el tiempo en
normoglucemia (tnormo) y el tiempo en hiperglucemia (thyper) obtenidos para cada simu-
lacio´n. Cabe sen˜alar que un cambio en kp no afecta a tLA, pero s´ı tiene un impacto en
tSAFE . Para mayores ganancias del controlador principal, el tSAFE sera´ ma´s largo, ya
que un controlador ma´s agresivo estara´ ma´s tiempo restringido. Las seis columnas de la
derecha de esta tabla evidencian que el algoritmo Time Enable permite que la excursio´n
de la glucosa en sangre sea menos sensible a los cambios de ganancia del controlador. Por
lo tanto, se puede afirmar que la utilizacio´n de la capa de seguridad permite probar un
controlador cuya sintonizacio´n no se encuentre ajustada, sin exponer al sujeto a episodios
hipogluce´micos graves.
Tabla 4.4: Barrido de kp sobre los 30 sujetos virtuales. PDBasal en lazo-h´ıbrido utilizando kLA = 0,7
con (columnas blancas) y sin (columnas sombreadas) el algoritmo Time Enable.
thypo medio tnormo medio thyper mediokp tLA medio tSAFE medio tLC medio con TE sin TE con TE sin TE con TE sin TE
50% 0,85 0,36 14,81 3,93 11,12 87,71 83,04 8,36 5,84
75% 0,85 0,60 14,57 4,46 12,23 87,41 82,48 8,12 5,29
100% 0,85 0,80 14,37 4,86 14,02 87,10 81,02 8,05 4,97
125% 0,85 0,94 14,23 6,03 15,84 86,00 79,46 7,97 4,70
150% 0,85 1,07 14,10 7,13 19,28 84,99 76,23 7,87 4,50
175% 0,85 1,15 14,02 8,28 22,91 83,88 72,77 7,84 4,32
200% 0,85 1,22 13,95 9,11 25,40 83.08 70,44 7,81 4,15
Otro me´todo que parte del desarrollo de restricciones sobre la IOB es el desarrollado por
Emilia Fushimi y presentado tambie´n en [154], llamado Amplitude Enable. Este me´todo se
centra en ensayos cl´ınicos de lazo-cerrado. Este modo de funcionamiento fue disen˜ado para
asegurar que la accio´n del controlador no exceda en una medida determinada la infusio´n
de insulina de la terapia tradicional. En este caso, la limitacio´n de la IOB se basa en el
perfil de IOB variante en el tiempo que resultar´ıa de un tratamiento de lazo-abierto para
las comidas consideradas para el ensayo.
4.3. Lazo cerrado: Algoritmo ARG
El disen˜o y prueba del algoritmo ARG se llevo´ a cabo en colaboracio´n entre los gru-
pos de trabajo del ITBA y la Universidad Nacional de La Plata. Este fue un proceso de
algunos an˜os y de diferentes etapas. En primer lugar, el Dr. Patricio Colmegna, bajo la
direccio´n del Dr. Sanchez Pen˜a, disen˜o´ un modelo de orden reducido [103] con el cual
proponen un controlador de lazo cerrado conmutado [168]. Como resultado de la cola-
boracio´n con nuestro grupo de trabajo, al controlador se le agrego´ la capa de seguridad
SAFE, la cual ya hab´ıa sido evaluada cl´ınicamente sobre controladores tipo PID en Es-
pan˜a [163]. El agregado de la capa SAFE permitio´ no so´lo prevenir hipoglucemias debido
a la sobreactuacio´n del controlador sino que tambie´n reducir hiperglucemias utilizando
mayores ganancias en el controlador. El algoritmo ARG fue sintonizado bajo intensos en-
sayos in-silico, incluyendo comidas mixtas incluidas en la plataforma UNLP, y a partir
de los mismos se establecieron las reglas de conmutacio´n. [159]. Posteriormente, durante
varios encuentros y discusiones entre ambos grupos de trabajo (Fig. 4.5), se termino´ de
disen˜ar el algoritmo que se presenta a continuacio´n.
En la Fig. 4.6 se ilustra el sistema de regulacio´n de glucosa a lazo cerrado con el algo-
ritmo ARG para un sujeto #j. De la figura se desprende que el algoritmo esta´ compuesto
por dos elementos principales:
un regulador LQG conmutado (Swithced LQG, SLQG); y
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Figura 4.5: Reunio´n de trabajo junto a, de izquierda a derecha, Dra. Marcela Moscoso, Dr. Herna´n
De Battista, Ing. Nicola´s Rosales, Ing. Emilia Fushimi, Dr. Fabricio Garelli y Dr. Patricio Colmegna.
la capa de seguridad SAFE.
La sen˜al de referencia r consiste en la concentracio´n de glucosa que se desea alcanzar en
situaciones de ayuno. La sen˜al de error e generada por la diferencia entre la concentracio´n
deseada y la medida por el sensor CGM es la entrada del algoritmo ARG. Internamente
el algoritmo ARG genera una accio´n de control uC , siendo esta la salida del LQG conmu-
tado (SLQG). Como el controlador no tiene accio´n integral para evitar la acumulacio´n de
insulina, la sen˜al uC se suma a la infusio´n de insulina correspondiente al perfil basal del
sujeto ib,j para generar la sen˜al u. Esta sen˜al de control no es suministrada directamente
sino que se ve afectada por el bloque SAFE, ya introducido en este Cap´ıtulo en la seccio´n
4.1. La presencia del SAFE, cuya entrada es la sen˜al u y cuya salida es la sen˜al γ, modula
la infusio´n propuesta por el SLQG a fin de evitar la acumulacio´n excesiva de insulina. La
accio´n de control que finalmente llega a la bomba es uγ , correspondiendo a la accio´n de
control propuesta por el SLQG u multiplicada por la salida del bloque SAFE γ.
Figura 4.6: Sistema a lazo cerrado con el algoritmo ARG.
4.3.1. Regulador LQG Conmutado
El regulador SLQG esta´ formado por 2 reguladores LQG: uno K1 orientado a generar
correcciones suaves en la infusio´n basal de insulina, y otro K2 orientado a generar correc-
ciones ra´pidas y agresivas. La conmutacio´n al controlador K2 ocurre en el momento de
las comidas y puede ser manual o automa´tica. Si es manual, el paciente debe anunciar al
controlador, por ejemplo pulsando un boto´n, el instante en que se va a ingerir la comida.
Si es automa´tica, debe existir un mecanismo de deteccio´n que permita inferir, por ejemplo
mediante la sen˜al de CGM, que el sujeto ha comido.
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Debido a que se desea que el algoritmo ARG tenga el menor costo computacional
posible en vista a su implementacio´n en una plataforma para su prueba cl´ınica, se opta
por la utilizacio´n del modelo orientado al control presentado en el Cap´ıtulo 2, Seccio´n 2.3.
As´ı, para cada sujeto #j se disen˜an 2 reguladores LQG: Ki,j con i ∈ I = {1, 2}, basados
en el siguiente modelo:
Gj(s) = kj
s+ z
(s+ p∗1)(s+ p2)(s+ p3)
e−15s, (4.9)
el cual es la versio´n LTI del modelo LPV personalizado (ec. 2.41) en el punto de operacio´n
g = 120mg/dl, i.e. p∗1 = p1(120).
Como el sensor CGM no env´ıa mediciones en forma continua, sino cada 5min, el modelo
continuo Gj(s) se lo representa de forma discreta Gj(z) mediante un retenedor de orden
cero, y este u´ltimo se expresa a trave´s de la siguiente realizacio´n:
x(k + 1) = Ajx(k) +Bju∆(k) (4.10)
y∆(k) = Cjx(k)
con u∆(k) = u(k)− ib,j , e y∆(k) = y(k)− 120 mg/dl. Dada esa realizacio´n, se propone un
control por realimentacio´n de estados:
u∆(k) = −Ki,jx(k) (4.11)
que minimiza el siguiente funcional de costo:
Ji(u∆, y∆) =
∞∑
k=0
(
Riu
2
∆ +Qy
2
∆
)
(4.12)
con R1 = 1, R2 = 0,5, y Q = 5 × 103. El para´metro R2 se define menor a R1 con el fin
que K2,j(z) sea ma´s agresivo que K1,j(z). Adema´s, los estados se estiman con un filtro de
Kalman de la forma:
xˆ(k + 1|k) = Aj xˆ(k|k − 1) +Bju∆(k) + Li,j [y∆(k)− Cj xˆ(k|k − 1)] (4.13)
donde Li,j se obtiene asumiendo que los ruidos de proceso w(k) y de medicio´n v(k) son
ruido blanco que satisfacen:
E[w(k)w(k)T ] =Wi, E[v(k)v(k)
T ] = Vi (4.14)
con W1 = V1 = W2 = 3, y V2 = 45 × 10−4. Aqu´ı, V2 se define menor que V1 a fin que
K2,j(z) responda ma´s ra´pido que K1,j(z).
De acuerdo a la metodolog´ıa aplicada, ambos controladores K1,j(z) y K2,j(z) tienen
una estructura de observador con realimentacio´n de estados, que luego es utilizada para
construir el controlador conmutado de acuerdo a la teor´ıa detallada en [169].
Los detalles de la s´ıntesis del controlador y el ana´lisis de estabilidad del mismo se
encuentran en [159]. La idea ba´sica es expresar el controlador conmutado de forma tal de
poder conmutar arbitrariamente entre ambos controladores LQG sin necesidad de resetear
los estados y de una manera muy simple (so´lo se conmuta parte de la matriz C del
controlador conmutado).
4.3.2. Capa de Seguridad SAFE
Su principal objetivo es modular la ganancia del controlador para evitar que la insulina
activa o IOB supere un determinado umbral IOB(t), reduciendo as´ı el riesgo de hipoglu-
cemias en los per´ıodos posprandiales tard´ıos. A su vez, las caracter´ısticas de robustez del
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modo deslizante en que se basa la capa SAFE permiten asignar una ganancia elevada al
controlador agresivo K2,j . De esta manera, su ra´pida accio´n es ra´pidamente inhibida por
la capa SAFE, generando de forma automa´tica una respuesta no lineal, similar a un perfil
de bolo de insulina. La funcio´n de conmutacio´n se define es este caso como:
σSM(t) = IOBj(t)− IOB(t). (4.15)
donde el l´ımite IOBj(t) se define constante a trozos, como sera´ explicado a continuacio´n. El
funcionamiento de la misma es tal cual lo definido en la seccio´n anterior de este Cap´ıtulo.
Uno de los primeros desaf´ıos en el disen˜o de la capa fue la seleccio´n de los l´ımites
de IOB. En principio, ser´ıa ideal ajustar el l´ımite de acuerdo a la comida ingerida, pero
eso involucrar´ıa una estimacio´n exacta de la cuantiad de CHO de la misma por parte del
sujeto. A su vez, en vista a la conmutacio´n automa´tica, es necesario depender lo menos
posible de las interacciones del sujeto, por lo que, en una primera instancia, se deben
acotar las opciones. Si bien pueden existir diversos criterios para definir el l´ımite de IOB,
en los ensayos cl´ınicos realizados se definio´ a partir de una clasificacio´n en el taman˜o de
las comidas, de la siguiente manera:
Comidas pequen˜as < 35 gCHO. IOBs,j(t) = IOBss,j(t) + 40 gCHO/CRj(t).
Comidas medianas [35, 65) gCHO. IOBm,j(t) = IOBss,j(t) + 55 gCHO/CRj(t).
Comidas grandes ≥ 65 gCHO. IOBl,j(t) = IOBss,j(t) + 70 gCHO/CRj(t).
donde IOBss,j(t) es el valor de estado estacionario del modelo (3.7) ante la tasa de insulina
basal correspondiente a cada paciente ib,j(t), y XX CHO/CRj(t) es el bolo de insulina
correspondiente a XX gramos de carbohidratos usando el factor CRj(t) del paciente al
momento de la comida. Cuando el sistema no se encuentra en situacio´n prandial, el l´ımite
de IOB se fija como IOBs,j(t), es decir, el asociado a una comida chica. De esta forma,
se le da cierta libertad al controlador a realizar ajustes en la infusio´n basal cuando sea
necesario. Es importante destacar que aunque el paciente debe anunciar el instante de la
comida, no se inyecta un bolo preprandial ni debe contar la cantidad los carbohidratos
que ingerira´, traducie´ndose as´ı en una menor carga en sus tareas diarias.
4.3.3. Mecanismo de conmutacio´n del multicontrolador
Como se menciono´ anteriormente, la ganancia K2,j se aplica en periodos posprandiales
para generar un pico de insulina, simulando un bolo de la terapia a lazo abierto. Para
esto, la ingesta de comidas debe ser detectada y el nivel de IOB debe ser modificado de
forma acorde. Podr´ıan tomarse dos enfoques al respecto: anuncio manual de las comidas
o su deteccio´n automa´tica.
Anuncio de comidas
En este enfoque sencillo, el sujeto debe anunciar cuando esta pro´ximo a comer, por
ejemplo mediante un boto´n de la plataforma. El uso cualitativo del anuncio de comidas fue
discutido en [166] como una manera de ajustar la agresividad de los controladores en ciertas
situaciones. Se considero´ que el sujeto deba seleccionar entre un rango de comidas y no
introducir un valor exacto, ya que el ca´lculo de CHO de los alimentos se considera una tarea
tediosa para los sujetos. Por lo tanto, se introdujo una clasificacio´n de comidas en pequen˜as,
medianas y grandes como la arriba descrita. Cuando se produce el anuncio, el algoritmo
ARG entra en un modo listening, el cual dura 90 minutos como ma´ximo. Este estado se
representa por una variable lo´gica l, siendo la misma igual a 0 por defecto y se ajusta a la
unidad cuando se produce el anuncio. Estando en el modo listening, cuando se percibe un
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crecimiento en la tendencia de la glucosa, se selecciona el modo agresivo del controlador
SLQG. En este caso, el l´ımite IOBj(t) se cambia a IOBs,j(t), IOBm,j(t) o IOBl,j(t) de
acuerdo a la clasificacio´n de comidas seleccionada. El modo agresivo permanecera´ durante
1 hora. Luego, se conmutara´ automa´ticamente al modo conservador nuevamente, y 30
minutos despue´s, el l´ımite de IOB volvera´ a IOBs,j(t).
Deteccio´n automa´tica de comidas
El algoritmo ARG funciona independientemente de como se detecten las comidas. Por
lo tanto cualquier algoritmo pre-existente de deteccio´n de comidas puede ser implementado
[170–174] para generar la conmutacio´n entre K1,j yK2,j . De hecho, recientemente se publico´
la implementacio´n del algoritmo ARG sin anuncio de comidas [175], evaluado de forma
in-silico a aprtir de los datos de los ensayos cl´ınicos.
Por lo general, como la deteccio´n depende de la sen˜al de CGM, pueden detectarse
crecimientos en la excursio´n de glucosa poco realistas debido al alto ruido de medicio´n.
En consecuencia, hay un compromiso entre una velocidad de respuesta y la inmunidad al
ruido del CGM. Por esa razo´n, y debido al hecho de que el algoritmo ARG ser´ıa probado
en un ensayo cl´ınico por primera vez, no se considera una deteccio´n automa´tica en esta
primera implementacio´n.
4.3.4. Mo´dulos auxiliares
Dentro del disen˜o de controladores de lazo cerrado, es sabido el hecho de que existe
una gran dificultad para lograr un control seguro de la glucosa en sangre en la DMT1. Esto
se debe a la naturaleza variable en el tiempo y a la gran incertidumbre de la dina´mica
del sistema glucosa-insulina. Como se describio´ en el Cap´ıtulo 1 Seccio´n 1.3.1 y puede
observarse en la Fig. 1.13 de esa misma seccio´n, para minimizar los riesgos de hipo- e
hiperglucemia, se consideran mo´dulos auxiliares. En este caso, se consideran dos mo´dulos,
los cuales se activan so´lo cuando es necesario ajustar la accio´n de control comandada por
el algoritmo ARG porque se detecta un evento inminente de hipo- o hiperglucemia.
Mo´dulo relacionado con la hipoglucemia
En caso que se detecten niveles bajos de glucosa, se propone un algoritmo que dismi-
nuya el valor del l´ımite de IOB de la capa SAFE, por lo tanto, se suspendera´ o atenuara´
el suministro de insulina que entregue el controlador. El mo´dulo funciona de la siguiente
forma:
1: En cada tiempo de muestreo:
2: Se recibe la glucosa medida por el sensor CGM (g [mg/dl]), y se realiza una extra-
polacio´n lineal para estimar la tasa de cambio de la glucosa (ˆ˙g30 [mg/dl/min]), y se
predice el nivel de glucosa en un horizonte de 15min (gˆ15), considera´ndose las u´ltimas
6 muestras de CGM (u´ltimos 30min).
3: El l´ımite de IOB se ajusta de acuerdo a las secciones anteriores.
4: if g < 60 then
5: IOBj(t) = 0
6: else if g < 70 then
7: IOBj(t) = 0,5IOBss,j(t)
8: else if i = 1 and l = 0 then
9: if ˆ˙g30 < −0,5 o [ˆ˙g30 < 0,5 y IOB(t) ≥ IOBss,j(t)] then
10: if gˆ15 < 70 then
11: IOBj(t) = 0,5IOBss,j(t)
12: else if gˆ15 < 100 then
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13: IOBj(t) = 0,75IOBss,j(t)
14: else if gˆ15 < 120 then
15: IOBj(t) = IOBss,j(t)
16: end if
17: end if
18: end if
Debe notarse que el co´digo a partir de la l´ınea 8 so´lo se ejecutara´ si el controlador se
encuentra en modo conservador (i = 1) y no si se encuentra en modo listening (l = 0).
En caso de que se active este mo´dulo, la variable lo´gica hypoFlag sera´ igual a 1, de otro
modo, permanecera´ en 0.
Mo´dulo relacionado con la hiperglucemia
Este modulo se utiliza cunado el sujeto, sin estar en un periodo posprandial y ante el
suministro de insulina basal, este´ sin embargo un nivel alto de glucosa (no necesariamente
hiperglucemia). Este mo´dulo genera un bolo de correccio´n automa´tico (BAC) en [U] a
partir del CF del sujeto cuando existe una excursio´n hipergluce´mica persistente que no
puede ser corregida por el controlador en modo conservador.
1: En cada tiempo de muestreo:
2: De la misma manera que se estimaron la tasa de cambio (ˆ˙g30) y la futura concentracio´n
de glucosa (gˆ15) en el mo´dulo anterior, se consideran en este mo´dulo
1.
3: Se calcula el valor medio de las u´ltimas 6 muestras de CGM (g30).
4: La variable lo´gica g160Flag, la cual es 0 por defecto, toma el valor de la unidad si las
u´ltimas 6 muestras de CGM son mayores a 160mg/dl.
5: Se determinan los contadores cCBolus y cAggCon los cuales cuentan los minutos
entre el u´ltimo BAC y la u´ltima conmutacio´n de agresivo a conservador del controlador,
respectivamente.
6: if i = 1 y l = 0 then
7: if hypoFlag=0 and cCBolus≥ 120 and cAggCon≥ 180 then
8: if (g160Flag=1 y ˆ˙g30 ≥ 0 y ˆ˙g15 ≥ −0,5) o g30 >200 then
9: BAC = 0,8[min(g30,gˆ15)-120]/CF
10: end if
11: end if
12: end if
Finalmente el l´ımite de IOB de la capa SAFE se aumenta en 0,8·BAC. Obse´rvese que segu´n
las condiciones que deben cumplirse para la generacio´n de un BAC es probable que este
mo´dulo se active so´lo durante los per´ıodos de ayuno con una hiperglucemia persistente.
Se considera el valor mı´nimo entre g30 y gˆ15 ya que el ruido de medicio´n puede dar como
resultado la sobre-estimacio´n del BAC. Por esto mismo, se considera un factor conservador
de 0,8 para su ca´lculo. Au´n as´ı, el BAC se agrega al bolo de insulina propuesto por el ARG
de forma tal que la cantidad de insulina total a suministrar pasa por la capa SAFE, pero
no se toma en cuenta en la actualizacio´n de los estados del controlador. Lo primero es
por seguridad, y lo segundo, para que no genere una reduccio´n en la infusio´n posterior
propuesta por el controlador.
4.3.5. Ejemplo de operacio´n
La Figura 4.7 muestra como funciona el algoritmo ARG. Se puede ver la respuesta ante
la ingesta de una comida mixta de la plataforma UNLP (leche, pan blanco, queso bajo en
1Se agrega una estimacio´n de la tasa de cambio a partir de las u´ltimas 3 muestras (15min) de CGM
(ˆ˙g15), ya que ˆ˙g30 podr´ıa ser nula pero ˆ˙g15 indicar una tendencia marcadamente negativa
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grasa, manteca y aceite; CHO = 110g). En particular, la tasa de aparicio´n (Ra) de esta
comida presenta dos picos, uno cuando se ingiere la comida, y otro unas 3 horas ma´s tarde.
El suministro de insulina provisto por el controlador depende en la mayor parte del tiempo
de K1. En el periodo posprandial, se conmuta a K2, proveyendo bolos de insulina mayores
para evitar la hiperglucemia. Puede observarse que estos bolos son modulados por la capa
SAFE mediante la ganancia γ para evitar violar la restriccio´n impuesta en el IOB. De esta
forma, se evita una posible hipoglucemia por el exceso de insulina. A su vez, puede verse
la accio´n de los mo´dulos auxiliares sobre el l´ımite de IOB. Cuando se predicen posibles
excursiones hipogluce´micas, el l´ımite de IOB se baja. Por otro lado, cabe sen˜alar pasado
el modo agresivo la accio´n de un BAC para complementar la accio´n del modo conservador
en consecuencia del segundo pico de la tasa de aparicio´n de glucosa de la comida.
Figura 4.7: Respuesta de lazo cerrado del algoritmo ARG para un adulto in-silico ante la ingesta
de una comida mixta.
En el trabajo publicado en [159] pueden verse los resultados de los ensayos in-silico
realizados para validar la estrategia de control antes de ser ensayada cl´ınicamente.
4.3.6. Pruebas Cl´ınicas
Las primeras pruebas cl´ınicas con un sistema de PA en Latinoame´rica se llevaron a
cabo en dos etapas en el HIBA. Una primera etapa fue durante noviembre de 2016 con el
algoritmo de control desarrollado en la Universidad de Virginia [158,176], que ya hab´ıa sido
probado en numerosos centros alrededor del mundo [157], y una segunda etapa en junio
de 2017 con el algoritmo ARG desarrollado en Argentina. Ambas etapas contaron con la
misma cantidad de pacientes con DMT1 (5) y con el mismo sistema de comunicacio´n entre
componentes. Sin embargo, la principal diferencia es que en la segunda etapa el paciente
no se deb´ıa aplicar el bolo de insulina previo a las comidas como en la terapia convencional,
sino que so´lo deb´ıa anunciar el instante en que iba a comer.
Disen˜o del estudio y participantes
Para la realizacio´n de los ensayos cl´ınicos se tuvo que realizar un protocolo, el cual
debio´ ser aprobado tanto por el comite´ de e´tica del Hospital Italiano de Buenos Aires
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(HIBA) como por la Administracio´n Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnolog´ıa
Me´dica (ANMAT). A continuacio´n se describen los principales aspectos de este protocolo.
En primer lugar, la seleccio´n de los 5 participantes se baso´ en los siguientes criterios
de inclusio´n y exclusio´n:
Criterio de inclusio´n
• Haber sido diagnosticados con DMT1 hace al menos 2 an˜os y que estuviesen
utilizando bomba de insulina con sensor de monitoreo continuo de glucemia por
un per´ıodo no menor a 6 meses previos al inicio del estudio.
• Edad entre 18 y 65 an˜os.
• HbA1c > 6.5% y < 10%.
• Aquellas mujeres que fuesen potencialmente fe´rtiles deb´ıan utilizar efectivos
me´todos contraceptivos y presentar B-HCG negativa en el laboratorio de scree-
ning.
• Adecuado estado mental y cognitivo como para comprender las consideraciones
del estudio y para el manejo de los componentes del sistema cerrado.
• Pacientes entrenados en el conteo de carbohidratos.
• Individuos que hubiesen comprendido el presente protocolo y hubiesen firmado
el Formulario de Consentimiento Informado.
Criterio de exclusio´n
• Haber sido hospitalizados por cetoacidosis diabe´tica en los u´ltimos 12 meses.
• Haber presentado hipoglucemias severas con pe´rdida de consciencia en los u´lti-
mos 12 meses.
• Presentar alguna enfermedad coronaria.
• Padecer hipertensio´n arterial no controlada.
• Presentar cualquier otra condicio´n que a criterio del investigador aumente el
riesgo de hipoglucemia.
• Sospecha o diagno´stico de proceso infeccioso activo.
• Fibrosis qu´ıstica.
• Mujeres embarazadas, con intencio´n de quedar embarazadas o en lactancia.
• Haber estado hospitalizados para tratamiento psiquia´trico en los u´ltimos 6 me-
ses.
• Sospecha o diagno´stico previo confirmado de enfermedad adrenal.
• Presentar alteracio´n hepa´tica con transaminasas elevadas > 2 veces por encima
del VSN.
• Presentar funcio´n renal disminuida, con FG < 60 ml/min/1.73m2.
• Insuficiencia card´ıaca congestiva descompensada o sintoma´tica actual.
• Padecer gastroparesia activa, definida como sintomatolog´ıa compatible con gas-
troparesia por ma´s de tres meses al menos tres veces por semana.
• Uso de paracetamol en los u´ltimos 72 horas previas al estudio.
• Uso de antidiabe´ticos orales e incretinas.
• Paciente en tratamiento por enfermedad oncolo´gica.
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Los participantes consistieron en 3 mujeres y 2 hombres, con una edad media 43 ± 6
an˜os, TDI de 38.1 ± 13.5 U, HbA1c de 7.4 ± 0.7%, peso de 65.3 ± 15.8 kg y una duracio´n
de su diabetes de 19 ± 5 an˜os.
Para la implementacio´n del sistema de PA en estas pruebas se utilizo´ para cada sujeto
un sensor CGM Dexcom G4 Share®, una bomba de insulina Accu-Check Combo® de
Roche y un smartphone basado en Android con el sistema Diabetes Assistant (DiAs) [177].
En la Fig. 4.8 puede verse a los 5 participantes con su respectivo smartphone durante el
ensayo.
Figura 4.8: Los 5 participantes con sus respectivos smartphones con la plataforma DiAs y el algoritmo
ARG corriendo en ella.
El sistema DiAs es una plataforma que permite cada 5 minutos la comunicacio´n de
un algoritmo de control con el sensor CGM (con Dexcom por Android Bluetooth Low
Energy) y la bomba insulina (con Roche por Bluetooth cla´sico). Dado que el objetivo
general del sistema operativo Android no esta´ relacionado con aplicaciones me´dicas, para
que sea aceptado por la FDA como un dispositivo me´dico Clase III se removieron las
funciones de llamadas, navegador, Android Market, juegos, mu´sica y dema´s. Adema´s, el
sistema cuenta con una base de datos SQLite para el manejo de datos, y con actividades
y servicios que pueden operar de manera asincro´nica en respuesta a la interaccio´n del
usuario con el sistema. El sistema DiAs es un sistema modular, en donde el algoritmo de
control representa uno de dichos mo´dulos. Para la migracio´n del algoritmo ARG al DiAs,
se debio´ escribir el co´digo bajo el paradigma de la programacio´n orientada a objetos, en
lenguaje Java y JavaScript, lo que permitio´ encapsular el co´digo facilitando el proceso.
Una vez migrado el co´digo, luego so´lo resto´ compatibilizar las entradas y salidas.
La linea temporal del protocolo se presenta en la Fig. 4.9. Dos d´ıas antes del ensayo, se
le proporciono´ a cada sujeto los dispositivos para que continu´en su tratamiento habitual
(tratamiento a LA) en sus hogares hasta el d´ıa del ensayo a LC. Durante ese tiempo,
se guardo´ la informacio´n de tratamiento de la diabetes en la base de datos. El d´ıa de
la admisio´n, los sujetos se reunieron con el equipo de investigacio´n (tanto me´dicos como
ingenieros) en el HIBA a las 16:00 hs, sin restriccio´n de su dieta. Una vez revisado el
protocolo de admisio´n nuevamente, se emparejaron los dispositivos con la plataforma DiAs.
Luego de las 19:00 hs, se cerro´ el lazo de control. Los sujetos estuvieron a lazo cerrado
mientras recibieron la cena inicial del d´ıa 0 y el desayuno, almuerzo, merienda y cena
del d´ıa 1, mientras realizaban algunas actividades de esparcimiento. Los mismos deb´ıan
permanecer en el establecimiento, pero tuvieron la posibilidad de deambular o realizar
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Figura 4.9: L´ınea de tiempo del protocolo realizado durante los ensayos cl´ınicos.
tareas en un rango no mayor de 100 metros a la redonda. El d´ıa 1 se realizo´ una caminata
de 30-45 minutos dentro del hospital. Se evaluo´ la respuesta del sistema de lazo cerrado
ante el aumento de la glucemia y el tiempo hasta la correccio´n, analizando la respuesta
del controlador en modo agresivo y en modo conservador. A su vez, se evaluo´ la accio´n de
la capa SAFE para luego sacar conclusiones respecto al disen˜o de los l´ımites de IOB.
Antes de cada comida y dos horas despue´s cada comida se realizaron nuevos controles de
glucemia capilar por automonitoreo. Los sujetos pod´ıan tomar agua libremente y realizar
ingestas adicionales si era necesario por los controles de glucosa. Durante las 2 noches
se realizo´ el monitoreo remoto del funcionamiento del sistema. Un equipo conformado
por me´dicos e ingenieros manten´ıa la guardia durante el trascurso de las 36 horas de
ensayo, asegurando las calibraciones de CGM diarias (7 calibraciones aproximadamente)
y prove´ıan de 15 g de CHO de rescate en caso de que la glicemia caiga por debajo de
70mg/dl.
Finalmente, a las 8:00 hs del d´ıa 2 se procedio´ a la apertura del lazo, dando por con-
cluido el ensayo. Se realizo´ un control de glucemia capilar por automonitoreo al final del
per´ıodo de evaluacio´n y luego del mismo se autorizo´ a cada sujeto a desayunar. Previo
al alta, se restablecieron los mecanismos de infusio´n de insulina que cada sujeto presen-
taba antes del estudio. Luego de verificar los resultados y realizar los controles cl´ınicos
pertinentes, se autorizo´ el alta hospitalaria de los participantes.
Los sujetos so´lo deb´ıan anunciar el taman˜o de la comida antes de ingerirla (chica,
mediana o grande). El menu´ fue acordado con la nutricionista, donde se priorizo´ comidas
de lenta aparicio´n de glucosa:
Desayuno y merienda
Alimento Cantidad (g) Cantidad de hidratos (g)
Infusio´n (te´, cafe´ o mate cocido) C/N -
Pan integral fargo o 5 galletitas tipo de agua 50 (2 unidades) 20
Dulce diet 8 (1 pote) -
Queso untable 20 -
Total 28
Cena
Alimento Cantidad (g) Cantidad de hidratos (g)
Pasta integral Knorr con salsa fileto natural 50 (crudo) 40
Carne magra 100 -
Fruta fresca 1 unidad 15
Total 55
Almuerzo
Alimento Cantidad (g) Cantidad de hidratos (g)
Pure´ de papas con agua (285 cc) 200 (2 unidades) 40
Carne magra 100 -
Fruta fresca 1 unidad 15
Total 55
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Resultados
El propo´sito de este estudio cl´ınico fue obtener la validacio´n cl´ınica del algoritmo de
ARG probando su capacidad para mantener la concentracio´n de glucosa del sujeto en un
rango seguro durante 36 horas sin bolos de insulina antes de las comidas. La condicio´n
previa para que el controlador ARG fuera verificado era que el sistema funcionara correc-
tamente al menos el 80% del tiempo total de conexio´n. Los resultados secundarios fueron
el porcentaje de tiempo total dentro del rango deseable de glucemia (70-180 mg/dl); el
porcentaje de tiempo total dentro del rango aceptable de glucemia (70-250 mg/dl); el
porcentaje de tiempo total en hipoglucemia (< 70 mg/dl); porcentaje del tiempo total
en la hiperglucemia (> 180 mg/dl); nu´mero de episodios hipogluce´micos sintoma´ticos y
asintoma´ticos; y comparacio´n de los registros gluce´micos obtenidos durante el ensayo con
los registros antes de la hospitalizacio´n. Esto u´ltimo no se pudo realizar de forma rigurosa,
ya que el protocolo durante LC no fue el mismo que a LA. Au´n as´ı, esto no resulta un
impedimento ya que el objetivo de este estudio era validar el algoritmo de control ARG
(estabilidad, conexio´n y desempen˜o de control gluce´mico).
Para el ana´lisis de los resultados, se definieron diferentes periodos:
36 h (intervalo total)
LA: 21/06 19:00 h a 23/06 07:00 h.
LC: 23/06 19:00 h a 25/06 07:00 h.
15 h (u´ltimas horas de LC)
LA: 22/06 16:00 h a 23/06 07:00 h.
LC: 24/06 16:00 h a 25/06 07:00 h.
N1 (1ra noche)
LA: 21/06 23:00 h a 22/06 07:00 h.
LC: 23/06 23:00 h a 24/06 07:00 h.
N2 (2da noche)
LA: 22/06 23:00 h a 23/06 07:00 h.
LC: 24/06 23:00 h a 25/06 07:00 h.
Dado que era la primera vez que se probaba el algoritmo ARG con pacientes reales, se
utilizaron las primeras 3 comidas para realizar los ajustes necesarios del l´ımite ma´ximo de
IOB. Es por eso que tambie´n se realiza un ana´lisis de los resultados en las u´ltimas 15 horas
en LC, y su comparacio´n con 15 horas a lazo abierto que involucren el mismo per´ıodo del
d´ıa. El l´ımite de IOB esta´ndar de cada sujeto fue intencionalmente incrementado para el
primer almuerzo con la intencio´n de probar la respuesta del controlador, y esa sintonizacio´n
resulto´ ser demasiado agresiva.
Los resultados detallados del ensayo cl´ınico pueden apreciarse en [20]. En resumen,
con el algoritmo ARG se alcanzo´ un ı´ndice LBGI2medio ≤ 2.5, indicando un bajo riego de
hipoglucemia [178]. Adema´s, el tiempo medio en < 70 mg/dl fue de 5.8% y 4.1% para las
36 h y 15 h, respectivamente, y 1.0% y 5.0% para las noches N1 y N2, respectivamente.
Por otro lado, se obtuvo un bajo ı´ndice medio de hiperglucemia HBGI2 ≤ 4.5 para el
periodo de 15 h y noche N2, y un riego moderado HBGI ≤ 9 para el periodo de 36 h y
noche N1. Adema´s, el porcentaje medio de tiempo en el rango > 180 mg/dl fue del 19,5%
para el per´ıodo de 36 h, del 13,3% para el per´ıodo de 15 h, y del 27,9% y 7,3% para las
noches N1 y N2, respectivamente. En te´rminos de la proporcio´n de tiempo en los rangos
deseados y aceptables de glucemia durante todo el per´ıodo de 36 h, la administracio´n
de insulina de LC dio un porcentaje medio de tiempo en el rango de 70-250 mg/dl de
88,6%, y en el rango de 70-180 mg/dl de 74,7%. Durante el per´ıodo de 15 h se obtuvieron
mayores aumentos en el tiempo medio porcentual en los rangos de 70-250 mg/dl (94,7%)
y 70-180 mg/dl (82,6%). No´tese que hubo una tendencia hacia una menor hiperglucemia
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en el curso del estudio del LC, mientras que se logro´ un bajo riesgo de hipoglucemia en
todos los intervalos de tiempo.
Figura 4.10: Tiempo en rango cumulativo para los 5 sujetos en LA (azul) y LC (rojo) para los
periodos de 36 horas (A), 15 horas (B), y las noches 1 (C) y 2 (D). Las l´ıneas punteadas indican los
valores medios y las l´ıneas continuas con sombreado indican ± desviacio´n esta´ndar.
En cuanto al control nocturno, donde se puede realizar una comparacio´n entre las
estrategias de LC y LA, el aumento del tiempo medio porcentual en el rango de 70-250
mg/dl durante la noche N1 fue del 17,6% (ρ=0,176), y en el rango de 70-180 mg/dl fue
del 44,7% (ρ=0,072). Se obtienen resultados similares cuando se analiza la noche N2. En
ese caso, el aumento del tiempo medio porcentual en el rango 70-250 mg/dl fue del 16,9%
(ρ=0,341), y en el rango 70-180 mg/dl fue del 37,4% (ρ=0,035). Para ilustrar este ana´lisis,
el promedio, el mı´nimo y el ma´ximo de tiempo acumulado en el rango se presentan en la
Fig. 4.10, y las respuestas de tiempo promedio en LA y LC para el per´ıodo de 15 h se
representan en la Fig. 4.11. Cabe destacar que la concentracio´n media de glucosa a las
07:00 h del d´ıa 2 (cuando se abrio´ el LC) fue de 120 mg/dl, lo que coincide exactamente
con el punto de ajuste del LC.
Figura 4.11: Excursio´n promedio de CGM para los 5 sujetos en LA (azul) y LC (rojo) durante el
periodo de 15 horas (media ± DS).
2Los ı´ndices Low Blood Glucose Index (LBGI) y High Blood Glucose Index (HBGI) son me´tricas
populares que se utilizan para cuantificar el riesgo de hipo- e hiperglucemia. Se disen˜aron sobre la base de
una simetrizacio´n del rango de la GP para resumir el nu´mero y el alcance de las fluctuaciones extremas
de la GP en nu´meros individuales, con el LBGI para los episodios hipogluce´micos y el HBGI para los
hipergluce´micos. Por lo tanto, un LBGI ma´s alto puede indicar un gran nu´mero de episodios hipogluce´micos
leves, un pequen˜o nu´mero de episodios hipogluce´micos graves, o una combinacio´n de ambos, y lo mismo
puede decirse del HBGI con respecto a hiperglucemia [179]
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Hay numerosos estudios y revisiones sobre sistemas h´ıbridos de PA, pero pocos se
basan en algoritmos sin bolos de insulina. El control de la glucosa posprandial es un
gran desaf´ıo usando un sistema de control de glucosa completamente automatizado. Por
lo tanto, se decidio´ probar el controlador ARG por pasos. En este primer paso, se le
informo´ al controlador de la hora de la comida y de la clasificacio´n por taman˜o de la
comida. Esto permitio´ reducir el nu´mero de sistemas a probar simulta´neamente. En una
futura prueba cl´ınica, cualquier estrategia de deteccio´n de comidas podr´ıa ser empleada,
porque el controlador de LC es independiente de co´mo se detectan las comidas. El uso de
una clasificacio´n del taman˜o de las comidas se puede encontrar en otros trabajos tambie´n
[180,181]. En este caso, la clasificacio´n se uso´ para ajustar el l´ımite de IOB a trave´s del CR
del sujeto, pero no para generar un bolo de insulina relacionado con la comida. Cuanto ma´s
alto es el l´ımite de IOB, menos restrictiva es la capa de seguridad. Si se utilizara un u´nico
taman˜o de comida esta´ndar para definir el l´ımite de IOB para cada comida, ese l´ımite
podr´ıa ser demasiado alto para las comidas pequen˜as o demasiado bajo para las comidas
grandes. Por lo tanto, este esquema de clasificacio´n de tres comidas an˜adio´ un grado extra
de libertad al algoritmo ARG, permitiendo reducir la incertidumbre en la restriccio´n del
IOB. En una pro´xima etapa, esta restriccio´n podr´ıa ser adaptada automa´ticamente basada
en un algoritmo de estimacio´n de carbohidratos.
4.4. Conclusiones
En este Cap´ıtulo se presentaron algoritmos de control de lazo cerrado para el control
de glucosa. En primer lugar el algoritmo Time Enable es una primera aproximacio´n a la
proteccio´n ante posibles hipoglucemias en configuraciones h´ıbridas de control gluce´mico.
Esta propuesta permite que la excursio´n de la glucosa en sangre sea menos sensible a
los cambios de ganancia del controlador principal. Por lo tanto, se puede afirmar que la
utilizacio´n de la capa de seguridad permite probar un controlador cuya sintonizacio´n no
se encuentre ajustada, sin exponer al sujeto a episodios hipogluce´micos graves.
Por otro lado, se ppresentaron las ideas fundamentales del controlador ARG y los
resultados de los primeros ensayos cl´ınicos utilizando un sistema de PA en Ame´rica Latina.
El algoritmo ARG permite ser personalizado a partir de informacio´n cl´ınica de los sujetos
de forma a priori, y presenta la ventaja de no requerir el conteo de carbohidratos, un
aspecto muy valorado por los participantes del ensayo. Esta etapa sirvio´ para un gran
enriquecimiento en cuanto al trabajo colaborativo, disen˜o y ejecucio´n de ensayos cl´ınicos,
dando lugar a la participacio´n de futuras realizaciones en el a´mbito ambulatorio o en
poblaciones pedia´tricas.
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Capı´tulo5
Proteccio´n frente a hipoglucemias a
lazo-cerrado v´ıa limitacio´n de la tasa de
decrecimiento de la glucosa
La principal propuesta de este Cap´ıtulo es el algoritmo GSAFE (Glucose-based Safety
Auxiliary Feedback Element). Este algoritmo consiste en una capa de control que actu´a
como proteccio´n ante hipoglucemias. Tiene un comportamiento predictivo y puede aso-
ciarse a los sistemas Predictive Low Glucose Suspend (PLGS) utilizados hoy en d´ıa en
los tratamientos SAP. La diferencia con los sistemas actualmente implementados es que
la administracio´n de insulina no se suspende y se reanuda. Lo que se propone es adaptar
la salida del controlador para cumplir con una cierta restriccio´n impuesta a la tasa de
decrecimiento de la glucosa para as´ı evitar la hipoglucemia. Adema´s, a diferencia de la
proteccio´n ante hipoglucemias propuesta anteriormente por los directores de la tesis [141]
y presentada en el Cap´ıtulo 4, la que se hace aqu´ı esta´ pensada para enfoques de lazo
cerrado puro sin necesidad de anuncio de comida. La propuesta fue presentada en el con-
greso internacional ATTD 2018 [182] y enviada a la revista de alto impacto IEEE Journal
of Biomedical and Health Informatics.
5.1. Sistemas de prevencio´n de hipoglucemias
Aunque los recientes avances en el manejo de la diabetes mejoraron la calidad de vida
de los sujetos diabe´ticos, el mantenimiento de un control gluce´mico estricto aumenta el
riesgo de hipoglucemia [183]. Esto se debe principalmente a las dina´micas y retardos que
conducen a la sobreactuacio´n (exceso de insulina). Muchos dispositivos CGM incorporan
un sistema de alarma para advertir al sujeto de una eventual hipoglucemia [184]. Por
ejemplo, el enfoque en [185] utiliza 5 algoritmos para predecir la hipoglucemia: proyeccio´n
lineal, prediccio´n estad´ıstica, filtro de Kalman, respuesta a impulsos finitos y algoritmos
nume´ricos lo´gicos. Luego, la alerta predictiva de un evento hipogluce´mico se realiza me-
diante un algoritmo de votacio´n. El problema del recurso de alarma es que los usuarios no
responden durante el suen˜o o tienden a ignorarlos debido a las falsas alarmas durante el
d´ıa. Hoy en d´ıa los sistemas SAP con algoritmos predictivos para prevenir valores bajos
de GP mediante la suspensio´n del suministro de insulina tienen el potencial de reducir la
exposicio´n a la hipoglucemia. Esta clase de algoritmos aplicados a la terapia SAP se los
denomina sistemas LGS [186].
El objetivo de los sistemas de LGS es el de evitar la hipoglucemia, interrumpiendo
parcial o totalmente el suministro de insulina. Estos sistemas pueden ser simples, de modo
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que la suspensio´n total de insulina se produce cuando se alcanza un umbral espec´ıfico,
o tener un enfoque predictivo, en donde el suministro se detiene cuando se predice que
se va a violar un determinado umbral [187]. Estos u´ltimos se los refiere tambie´n como
sistemas PLGS. Si bien estos sistemas no corresponden a un control de lazo cerrado puro
los sistemas PLGS representan los primeros pasos en la ruta hacia el sistema de PA (como
puede observarse en la Fig. 1.12 de la seccio´n introductoria) como lo describe la JDRF.
En ensayos cl´ınicos, los sistemas PLGS demostraron una reduccio´n en la hipoglucemia
nocturna de un 50% en comparacio´n con la terapia SAP sin producir cetosis matutina en
los sujetos [36, 188–194].
El primer producto comercial para el control h´ıbrido de la glucosa se lanzo´ al mercado
en EE.UU. (sistema MiniMed 670G®, Medtronic Inc., Northridge CA) a finales de 2016.
Una de sus principales caracter´ısticas es la suspensio´n total del suministro de insulina
cuando el sensor de glucosa cae por debajo de un valor o se predice una hipoglucemia,
gracias al combo CGM-CSII [195]. El sistema PLGS predice el valor de glucosa basa´ndose
en un predictor de Holt modificado. El umbral hipogluce´mico y el horizonte de prediccio´n
son para´metros ajustables. El umbral hipogluce´mico es la lectura de glucosa predicha por
debajo de la cual ocurre la suspensio´n de la bomba, y el horizonte de prediccio´n es el tiempo
que toma alcanzar el umbral hipogluce´mico. El dispositivo suspende automa´ticamente la
infusio´n de insulina basal si la diferencia entre la glucosa actual del sensor y el umbral
hipogluce´mico es inferior a un valor determinado y se ha predicho que la glucosa del
sensor sera´ inferior al umbral en 30 minutos [186]. Otro dispositivos, como la bomba de
insulina Tandem t:slim X2TM se ha utilizado con el sensor Dexcom G5 para implementar un
sistema PLGS, obtenie´ndose una reduccio´n del 31% del tiempo de la glucosa por debajo
de 70mg/dl, en comparacio´n con la terapia SAP [196]. Este sistema PLGS, patentado
como Basal-IQTM, suspende la administracio´n de insulina en cualquiera de los siguientes
casos: si la concentracio´n de glucosa medida cae por debajo de 70mg/dL; o si la glucosa
prevista en 30 minutos esta´ por debajo de un cierto umbral. La administracio´n de insulina
se reanuda cuando el sistema recibe una lectura de glucosa ma´s alta que la lectura anterior.
Este sistema es similar al de Medtronic, y ambos representan una mejora respecto al corte
mediante un cierto umbral de los sistemas LGS [197].
Naturalmente, el rendimiento de los sistemas PLGS con un enfoque basado en el modelo
del sistema glucosa-insulina, dependen de la eficacia de la prediccio´n para un individuo
determinado. En los u´ltimos an˜os se han propuesto varias estrategias para predecir la
glucosa en plasma a partir de modelos matema´ticos [198]. La mayor´ıa de estos estimadores
son de alto orden y no-lineales [199] y una individualizacio´n de estos modelos conlleva
una gran dificultad [55]. Un enfoque interesante para abordad esta dificultad es la de
estimadores basados en datos (data-driven). Por ejemplo, en [200] se implementan modelos
basados en series temporales y se integran con me´todos de identificacio´n recursiva, que
permite la adaptacio´n dina´mica del modelo a la variabilidad inter-/intra-paciente y a las
perturbaciones gluce´micas. Esta metodolog´ıa no representa problemas de aproximacio´n
y puede afrontar eficazmente sistemas no-lineales. Los algoritmos de control basados en
datos tambie´n muestran un buen rendimiento en conjuncio´n con los estimadores basados
en datos, como se presenta en [201].
5.2. Algoritmo GSAFE
El algoritmo que se propone consiste en dos elementos : (1) la prediccio´n de la glucosa
en plasma mediante un Predictor basado en Filtro de Kalman (Kalman Filter Predictor
(KFP)); (2) una estrategia de lazo cerrado basada en la te´cnica de SMRC propuesta en
trabajos anteriores de los autores [162] que busca limitar la tasa de decrecimiento de la
glucosa predicha para que no sea inferior a un determinado umbral preestablecido.
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Figura 5.1: Diagrama de bloques de la estructura de control propuesta.
A diferencia de los trabajos anteriores donde la limitacio´n se establecio´ en los primeros
estados de la dina´mica de la insulina conocida como IOB [20, 141, 154], la metodolog´ıa
propuesta en este cap´ıtulo pretende, desde el punto de vista de la teor´ıa de control, imponer
una restriccio´n a la variable de salida del sistema. En este caso, la administracio´n de
insulina no se detiene durante cierto tiempo sino que se reanuda gradualmente, reduciendo
as´ı el riesgo de hipoglucemia y permitiendo tambie´n que la insulina este´ disponible antes
en caso de futuros rebotes o de hiperglucemia.
En la Figura 5.1 puede verse un diagrama de bloques de la propuesta. Consiste en el
CGM, un controlador principal y la capa GSAFE. El algoritmo de GSAFE se basa en una
prediccio´n de GP por un KFP y un algoritmo adaptativo Sliding-Mode (SM). La capa
actu´a como una ganancia adaptativa para el controlador de realimentacio´n, que depende
de la tasa de decaimiento de la GP predicha.
5.2.1. Predictor de Filtro de Kalman
Es de intere´s predecir la evolucio´n de la GP para prevenir un evento hipogluce´mico.
Tambie´n es importante que la glucosa predicha sea fiable, por lo que es necesario un
predictor de lazo cerrado para descartar predicciones alejadas de la realidad. En este caso,
la prediccio´n de la glucosa sera´ realizada por un KFP, que se presenta en [202]. Para
describir co´mo se realiza la prediccio´n, tambie´n se introduce el Kalman Filter (KF).
Tanto la formulacio´n del KF como de KFP se basan en un proceso dado en el espacio
de estados (ec. (5.1)), donde se asume una entrada u y una salida y, con un ruido de
proceso w y un ruido de medicio´n v:
x(k + 1) = Φ1x(k) + Λ1u(k) + Γ1w(k)
y(k) = Θ1x(k) + v(k).
(5.1)
Las matrices Φ1 ∈ Rn×n, Λ1 ∈ Rn×1, Γ1 ∈ Rn×1, Θ1 ∈ R1×n reprentan el sistema discreto,
x(k) es un vector de estados y w(k) y v(k) se asumen como secuencias no correlacionadas
con media cero. Las matrices de covarianza de ruido se definen como:
E{w(k)w(k)T } = Rw
E{v(k)v(k)T } = Rv.
para el proceso (5.1), el KF es un estimador o´ptimo de los estados x(k) [203]. El algoritmo
KF variante en el tiempo, el cual actualiza los estados xˆ(k) y la covarianza de los mismos
Pˆ (k), se describe de la siguiente forma:
a) Ca´lculo de la ganancia:
K(k) = Pˆ−(k)ΘT1 [Θ1Pˆ
−(k)ΘT1 +Rv]
−1 (5.2)
b) Actualizacio´n de medida (cuando llega una medida):
xˆ+(k) = xˆ−(k) +K(k)[y(k)−Θ1xˆ−(k)] (5.3)
Pˆ+(k) = Pˆ−(k)−K(k)Φ1Pˆ−(k) (5.4)
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Figura 5.2: Proceso SISO con estados expandidos para representar el retardo d.
c) Actualizacio´n en el tiempo (entre mediciones):
xˆ−(k + 1) = Φ1xˆ+(k) + Λ1u(k) (5.5)
Pˆ−(k + 1) = Φ1P−(k)ΦT1 + Γ1RwΓ1 (5.6)
Cuando hay un retardo en la salida del proceso (por ejemplo dado por e−ds en la forma
de Laplace), el esquema que puede utilizarse para la prediccio´n es el del KFP. Por un lado,
el proceso se define sin el retardo, tal como se lo hizo en (5.1), y por otro, el retardo del
sistema se expresa considerando una cantidad d de retardos de primer orden a la salida
del proceso. Si se asume que el retardo del proceso es un numero entero conocido mu´ltiplo
de la tasa de muestreo del sistema discreto, el procesos con retardo puede ser representado
mediante los siguiente estados expandidos:
xi(k + 1) = xi−1(k) i = n+ 1, ..., n+ d. (5.7)
La interpretacio´n en diagrama de bloques de todo el proceso expandido se representa en
la Fig. 5.2.
Se presupone que so´lo los estados del proceso, sin retardos de tiempo, esta´n influencia-
dos por el ruido del proceso, y que el ruido de medicio´n se introduce a la salida del mismo,
correspondiente al estado xn+d. El sistema Single-Input-Single-Output (SISO) aumentado
del proceso global puede definirse mediante las siguientes matrices de modelo de espacio
de estado:
Φ =
[
Φ1 0
Φx Φ2
]
(n+d)×(n+d)
Λ =
[
Λ1
0
]
(n+d)×1
Γ =
[
Γ1
0
]
(n+d)×1
Θ =
[
0 Θ2
]
1×(n+d)
(5.8)
with
Φ2 =

0 0 · · · 0 0
1 0 · · · 0 0
0 1 · · · 0 0
...
...
...
...
0 0 · · · 1 0

d×d
Φx =
[
Θ1
0
]
d×n
Θ2 =
[
0 0 · · · 0 1]
1×d .
(5.9)
Cabe sen˜alar que el KFP tal como se definio´, tiene una estructura similar al predictor
de Smith, con la diferencia de que incluye un filtro o´ptimo para aplicaciones de procesos
estoca´sticos con ruido gaussiano.
El predictor propuesto no esta´ disen˜ado para funcionar como en la mayor´ıa de los sis-
temas de PLGS, es decir, para estimar los valores de glucosa en un horizonte de prediccio´n
con el fin de predecir una hipoglucemia y detener el suministro de insulina. La intencio´n
del predictor en este caso consiste en predecir el valor de la pendiente de la glucosa hasta
la siguiente muestra mediante medidas de CGM y la dina´mica del modelo de glucosa-
insulina. El KFP se utilizara´ para predecir la GP (Gˆ) y su primera derivada ( ˆ˙G) para
luego ajustar la ganancia del controlador como se describe en la siguiente seccio´n.
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5.2.2. Adaptacio´n de ganancia
La propuesta tiene como objetivo limitar la pendiente con la que la glucosa disminuye.
Para ello, se debe encontrar la cantidad de insulina que debe suministrar el controlador
que cumpla con la condicio´n impuesta. El ca´lculo anal´ıtico de esta entrada es engorroso
y complejo de llevar a cabo de manera a priori. En su lugar, se propone el uso de una
ganancia adaptativa aplicada a la salida de un controlador principal. El ca´lculo de esta
ganancia se puede realizar aplicando la teor´ıa de SM. Este me´todo es robusto, no requiere
de un ca´lculo de dina´mica inversa y puede ser aplicado a cualquier tipo de controlador.
En este caso, la metodolog´ıa utilizada se basa en la te´cnica SMRC desarrollada por los
directores y colegas [204], y que se combino´ con los controladores PID en sus primeras
aplicaciones a la regulacio´n de la glucosa [141].
En cada nueva medicio´n, el perfil de glucosa de los pro´ximos 5 minutos sera´ predicho por
el KFP (tiempo entre muestras) para estimar la pendiente actual de la glucosa en sangre y
ajustar la salida de los controladores en consecuencia. La implementacio´n en software del
predictor permite utilizar una tasa de muestreo superior al tiempo de muestreo de CGM.
Para cada iteracio´n, se estima el valor de GP y su derivada. Se establece una restriccio´n
en la derivada de la glucosa, con el objetivo de evitar que la glucosa disminuya a una tasa
inferior a la impuesta. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de “tasa inferior” es en
te´rminos de valores negativos de la derivada de la glucosa y no en te´rminos de velocidad
(valor absoluto de la derivada). En caso de que la derivada de la glucosa estimada no
cumpla con la restriccio´n, la capa de GSAFE adaptara´ la infusio´n de insulina dada por
un controlador principal mediante una ganancia adaptativa variable en el tiempo γ, que
puede tomar valores entre 0 y 1. De esta manera, la dosis de insulina es regulada por
la ganancia adaptativa γ en lugar de suspender totalmente la administracio´n de insulina
como lo hacen generalmente los sistemas PLGS.
Para limitar la tasa de decrecimiento de la glucosa, se propone una ley de conmutacio´n
de la siguiente manera:
ω(t) =
{
1 if σ(t) > 0
0 if σ(t) ≤ 0 (5.10)
donde, suponiendo un controlador bipropio sin perder generalidad, la funcio´n de conmu-
tacio´n σ(t) se disen˜a como
σ(t) = ˆ˙G(t)− ¯˙G, (5.11)
para imponer una restriccio´n en la tasa de decrecimiento en la prediccio´n de GP, i.e.
ˆ˙G(t) ≥ ¯˙G.
El algoritmo propuesto funciona de la siguiente manera. Despue´s de que se ingiere una
comida, la GP se eleva, y tambie´n se incrementa la infusio´n de insulina por el controlador.
Luego, la insulina suministrada comienza a actuar sobre la GP, por lo que comienza a
disminuir el pico posprandial. Cuando la pendiente con la que disminuye la glucosa es
menor que el l´ımite preestablecido ¯˙G la funcio´n σ(t) se hara´ negativa y ω(t) = 0, por lo
tanto, se suspendera´ el suministro de insulina. Esto se mantendra´ a medida que la tasa de
descrecimiento de la glucosa predicha sea inferior a la impuesta. Una vez que la insulina
suministrada por el controlador para contrarrestar el pico posprandial sea absorbida y la
derivada de la glucosa estimada
˙ˆ
G(t) alcance ¯˙G, una conmutacio´n de alta frecuencia de
ω(t) entre 1 y 0 ocurrira´ (modo deslizante). Los valores de la sen˜al ω son guardados en un
vector y luego promediados, obtenie´ndose as´ı γ. La ganancia γ resultara´ en un valor entre
0 y 1 que escalara´ la salida del controlador hasta que su accio´n ya no cause la violacio´n
de la restriccio´n.
Se desea que por encima de ¯˙G el controlador actu´e libremente, esto implica ω(t) = 1
para σ(t) > 0. Cuando la restriccio´n impuesta es violada (σ(t) < 0), el efecto de ω(t) = 0
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buscara´ que se restaure
˙ˆ
G > ¯˙G y σ˙(t) > 0. Para cumplir con la condicio´n necesaria para
que se establezca un re´gimen de modo deslizante, el grado relativo entre σ(t) y la sen˜al
discontinua ω(t) debe ser igual a la unidad, esto significa que ω(t) aparezca expl´ıcitamente
en la primera derivada de σ(t). Por lo tanto, el disen˜o del predictor esta´ sujeto a esta
restriccio´n, implicando que el modelo utilizado sea de orden reducido.
5.2.3. Implementacio´n de la prediccio´n de GP
Debido a la restriccio´n de disen˜o impuesta por la ganancia adaptiva obtenida mediante
modos deslizantes, se opta por un modelo de orden reducido del sistema glucosa-insulina.
Se considera implementar el modelo presentado en el Cap´ıtulo 2 seccio´n 2.3. Este mo-
delo LPV [159] fue obtenido a partir del simulador UVA/Padova [75] y su desempen˜o
fue comparado con otros presentados en la literatura [67, 105]. El modelo de bajo orden
identificado se representa por la siguiente funcio´n de transferencia:
G(s)
U(s)
= k
(s+ z)
(s+ p1)(s+ p2)(s+ p3)
e−15s, (5.12)
donde la entrada corresponde al suministro de insulina subcuta´nea [pmol/kg] y la salida
a la concentracio´n de glucosa [mg/dl]. El modelo puede ser individualizado a partir de la
ganancia k usando la regla ad-hoc de 1800. Para la simplificacio´n del control, se utiliza
una implementacio´n LTI de este modelo, como en trabajos anteriores [20]. La obtencio´n
del modelo LTI se realiza a partir de la seleccio´n de un punto de operacio´n gb mantenido
por un suministro basal ib, obtenie´ndose el polo dominante p1(gb) [159].
A partir de la representacio´n en Laplace del modelo (5.12), se realiza la realizacio´n en
espacio de estados a partir de la forma cano´nica observable:
x˙ = Ax(t) +Bu∆(t)
y∆ = Cx(t),
(5.13)
con
A =
 0 1 00 0 1
−α1 −α2 −α3
 , B =
 kzk
0
 , C = [1 0 0],
donde x(t) son los estados del sistema glucosa-insulina, u∆(t) y y∆ son las desviaciones
del punto de operacio´n (uop; yop) y αi=1,2,3, corresponden a los coeficientes del polinomio
caracter´ıstico del sistema (5.12), siendo α1 = p1p2p3, α2 = (p2p3+p1p2+p1p3), α3 = (p1+
p2+ p3) respectivamente. Cabe sen˜alar que el estado x1(t) corresponde a la concentracio´n
de glucosa y x2(t) a su derivada, mientras que el retardo au´n no es considerado.
El modelo (5.13) se discretiza para obtener las matrices Φ1, Θ1 y Λ1 (correspondientes
al proceso (5.1)) y as´ı ser implementado en la forma de un KFP. El tiempo de muestreo
de los sensores CGM (1-10min) es significativamente menor que las dina´micas del sistema
glucosa-insulina (100min aproximadamente), por lo que se pueden asumir entradas cons-
tantes a trozos durante el tiempo de discretizacio´n ∆t sin perder exactitud. Al expandir
el sistema considerando el retardo de tiempo, el grado relativo igual a 2 entre la entrada
u∆(t) y la salida y∆ = x1(t) (GP estimada Gˆ) del modelo (5.13) se mantiene, pero el
sistema global se expande a un orden igual a n+ d.
El KFP pondera las incertidumbres del modelo dina´mico de la glucosa y el ruido de las
medidas de CGM para realizar la estimacio´n. La incertidumbre que contribuye la variabili-
dad inter- e intra-paciente puede ser interpretada como ruido del proceso y ser considerada
mediante la sintonizacio´n de la matriz de covarianza Rw. Adema´s, las perturbaciones co-
mo las comidas pueden ser representadas como ruido en la primera derivada de la glucosa
estimada, ya que el predictor se propone sin el anuncio de las mismas (lazo cerrado puro).
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La prediccio´n de glucosa propuesta usando el modelo (5.13) tiene cierta similitud con el
algoritmo presentado en [205] con la excepcio´n de que aqu´ı tambie´n se tiene en cuenta
la accio´n de la insulina y el retraso del sistema en el modelo del predictor de glucosa.
En este enfoque, las variaciones del proceso y el ruido de la observacio´n se han adaptado
heur´ısticamente considerando [205] sintonizando Rw = diag(0; 0,1; 0,01) y Rv = 8 mg/dl,
respectivamente.
5.3. Ejemplos de aplicacio´n del GSAFE
En cuanto a la aplicabilidad de la propuesta, ya se ha mencionado que se puede utilizar
cualquier controlador principal. En particular, cabe destacar la viabilidad de aplicar la capa
GSAFE a las te´cnicas de control ampliamente difundiadas en los sitemas de Pa´ncreas
Artificial. Los siguientes ejemplos de aplicacio´n se realizan siguiendo la estructura de
control presentado en la Fig. 5.1.
5.3.1. Controlador MPC
Se implementa un controlador lineal esta´ndar MPC basado en el trabajo presentado
en [206]. Se ejecuta en tiempo discreto y calcula una ley de control nume´rico cada 5
minutos despue´s de la llegada de una medicio´n de glucosa. La correccio´n de la dosis de
la infusio´n de insulina a partir de la tasa basal uk, se obtiene resolviendo un problema de
optimizacio´n de una funcio´n objetiva definida como
J(·) =
N−1∑
k=0
[Q · (yref − yk)2 +R · u2k]+ xTNPxN , (5.14)
donde yk (mg/dl) indica las predicciones de glucosa a partir del valor de glucosa basal,
uk (pmol/kg) indica la correccio´n de insulina respecto al suministro basal y yref es el
valor de glucosa de referencia. Q y R son pesos escalares positivos y N es el horizonte de
prediccio´n. El peso asociado al error de glucosa Q se sintonizo´ de acuerdo a la sensibilidad
insul´ınica del paciente a partir de su TDI. El peso en la accio´n de control R se ajusto´ de
acuerdo al rango etario. La matriz P corresponde a la solucio´n u´nica no-negativa de la
ecuacio´n algebraica discreta de Riccati
ATPA− P −ATPB(BTPB +R)−1BTPA = 0. (5.15)
Se consideraron las restricciones de entrada debido a la saturacio´n de la bomba de
insulina. Finalmente, se cuantifica la insulina total para que sea infundida por la bomba
de insulina.
El modelo utilizado en la estructura del controlador MPC para la prediccio´n de los
estados xi corresponde al modelo glucosa-insulina LTI dado en la Seccio´n 2.3. Se ajustan
los valores de los para´metros p1 y k de acuerdo al punto de operacio´n dado por yref .
Como observador de estados se aplica el KFP de acuerdo a la Seccio´n 5.2.1. No´tese que el
controlador MPC presenta la ventaja de tener una prediccio´n de glucosa basada en modelo
en su estructura interna, por lo tanto simplifica la implementacio´n de la capa GSAFE y
proporciona un potencial au´n mayor a la propuesta.
A fin de ilustrar la accio´n de la capa GSAFE sobre el controlador MPC, se propone un
escenario posprandial para un sujeto adolescente virtual del simulador de UVA/Padova.
Se administro´ una comida de 60g en t=420 minutos y se hace una comparacio´n del fun-
cionamiento del controlador principal con y sin la capa. En ambos casos, el tiempo de
muestreo del algoritmo GSAFE fue de 0,5min y el tiempo de muestreo del controlador fue
de 5min. Se establecio´ una restriccio´n en la tasa de decrecimiento de la glucosa igual a
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Figura 5.3: Ejemplo ilustrativo de la capa de GSAFE sobre un controlador MPC en un sujeto virtual.
En la esquina superior izquierda se observa la excursio´n de la glucosa resultante por controlador sin
(l´ınea punteada azul) y con la capa GSAFE (l´ınea so´lida naranja), la glucosa predicha por el KFP
(l´ınea punteada amarilla) y el umbral de hipoglucemia. En la esquina inferior izquierda, se observa
la insulina administrada por el controlador sin (l´ınea punteada azul) y con la capa GSAFE (l´ınea
naranja continua). A la derecha, las sen˜ales γ y ω (arriba) y σ (abajo) de la capa GSAFE.
¯˙G = −0,3 mg/dl/min. El controlador principal se sintonizo´ de acuerdo a la descripcio´n
en la Seccio´n 5.3.1.
En la Fig. 5.3 se muestran las sen˜ales resultantes. En la esquina superior izquierda
se muestra la comparacio´n entre la excursio´n de la glucosa (CGM) del sujeto resultante
del controlador MPC (l´ınea azul punteada) y del MPC+GSAFE (l´ınea naranja conti-
nua). Tambie´n se muestra la glucosa pronosticada por el KFP para este u´ltimo caso (l´ınea
punteada amarilla). En la esquina inferior izquierda de la figura, se muestra la insulina
administrada por el MPC (l´ınea punteada azul) y el MPC+GSAFE (l´ınea naranja conti-
nua). Las sen˜ales γ y ω (arriba) y σ (abajo) de la capa GSAFE se muestran en la mitad
derecha de la figura.
Puede verse en la Fig. 5.3 que las medidas de CGM empiezan a crecer despue´s de la
ingesta de la comida. La prediccio´n de la GP (primer estado del sistema KFP) se actualiza
de acuerdo al modelo utilizado y de acuerdo a las matrices de covarianza. Despue´s del pico
post-prandial, la glucosa comienza a disminuir y la derivada predicha de glucosa cae por
debajo del umbral (σ(t) = 0), por lo que la sen˜al ω cambia a cero (t=515min). Debido a que
todav´ıa hay insulina actuando sobre la GP, no es posible limitar su tasa de disminucio´n,
por lo que ω permanece igual a cero. Por lo tanto, la ganancia adaptativa γ tambie´n sera´
cero, suspendiendo la infusio´n de insulina. En t=580min, la glucosa estimada coincide con
la restriccio´n y la capa GSAFE permite al controlador actuar libremente sin exceder la
restriccio´n. Cuando la insulina administrada comienza a actuar en el cuerpo, por lo que la
pendiente de la glucosa alcanza de nuevo la restriccio´n, se produce una conmutacio´n de ω.
Se puede ver co´mo tanto el perfil de glucosa predicho como el perfil de glucosa de CGM
se suavizan entre los 605 y 700min por la accio´n de la ganancia adaptativa γ. Despue´s
de ese periodo de adaptacio´n, el controlador puede actuar libremente de nuevo y la GP
vuelve suavemente a la referencia. Por el contrario, el controlador principal sin la capa
de GSAFE resulta ser ma´s agresivo. En particular, el segundo pico de absorcio´n de las
comidas causa un aumento en la infusio´n de insulina, que junto con la insulina todav´ıa
activa en el cuerpo conduce a un episodio hipogluce´mico en t=800min.
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5.3.2. Controlador PDBasal+IFB
En base al cla´sico algoritmo de control PID se plantea el controlador PDBasal+IFB
[165]. En primer lugar, el te´rmino integral se sustituye por la insulina basal de la terapia
de lazo abierto. De este forma, se elimina una posible sobreactuacio´n debido al te´rmino
integral del controlador y el efecto windup. Por lo tanto, la salida del controlador PDBasal
se define como:
updb(t) = kp[e(t) + τd
de(t)
dt
] + ubasal(t) (5.16)
donde la ganancia proporcional kp se define como
kp =
60
τd
ITDI
1500
, (5.17)
siendo ITDI la insulina total diaria [166]; τd(t) posee un valor nominal de 90min durante
el d´ıa y 60min durante la noche [165]; e(t) = CGM −ref donde CGM es la medicio´n de la
glucosa y ref el valor de referencia de glucosa; y ubasal(t) corresponde al perfil de insulina
basal del sujeto.
Adema´s de la estructura PD, se introduce el te´rmino IFB para reproducir la respuesta
de las ce´lulas β ante la concentracio´n de insulina en plasma (PIC). La secrecio´n de insulina
de las ce´lulas beta se inhibe a medida que aumenta la PIC. Para poder implementar el
te´rmino IFB, el PIC debe ser estimado de manera on-line a partir de la insulina infundida.
Se asume un modelo de dos compartimentos para la farmacocine´tica de la insulina, dado
por el siguiente sistema:
L˙(t) = − 1τ2L(t) + uctrl(t)
I˙p(t) =
1
τ1τ2KCL
L(t)− 1τ1 Ip(t),
(5.18)
donde uctrl es la entrada de insulina, L es el compartimento intermedio e Ip es la PIC
estimada. Los valores para las constantes de tiempo del sistema son τ1 = 55min y τ2 =
70min, y para la eliminacio´n de la insulina Kcl = 1mL/min. El efecto de la PIC dado por
Ip(t) se agrega a la expresio´n (5.16) afectada por la ganancia kIFB. Esta u´ltima ganancia
se ajusta de acuerdo a [165].
Finalmente, la sen˜al que comanda la bomba de insulina esta dada por
uctrl(t) = (updb − kIFBIp(t)) · γ. (5.19)
En la Fig 5.4 puede verse la accio´n de la capa GSAFE sobre un controlador PDBa-
sal+IFB (presentado en la Seccio´n 5.3) sobre un sujeto adulto ante una comida de 100g de
CHO. En este caso, la comida es de mayor taman˜o que en el caso anterior. Esto produce
que la accio´n del controlador sin la capa GSAFE sea igua a 0 debido a la accio´n derivativa.
La accio´n de la capa GSAFE es ana´loga a la descripta sobre el controlador MPC y puede
observarse en este caso co´mo, gracias a la prediccio´n de GP la cual tiene en cuenta el
retardo del sistema, se suspende antes el suministro de insulina (respecto al controlador
sin la capa) y luego se reanuda suavemente mediante la adaptacio´n de la ganancia γ para
luego dejar actuar libremente al controlador.
En este ejemplo, se puede ver claramente co´mo la salida del controlador se adapta
mediante la ganancia variante en el tiempo γ para evitar que la pendiente de la glucosa sea
menor que la restriccio´n impuesta. Es importante notar que esta te´cnica permite regular
la dosificacio´n de insulina para evitar episodios hipogluce´micos pero al mismo tiempo,
permite disponer de ma´s insulina, en comparacio´n con la suspensio´n total de insulina,
para hacer frente a futuras ingestas o para evitar un rebote en la glucosa.
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Figura 5.4: Ejemplo ilustrativo de la capa de GSAFE sobre un controlador PDBasal+IFB en un
sujeto virtual. En la esquina superior izquierda se observa la excursio´n de la glucosa resultante por
controlador sin (l´ınea punteada azul) y con la capa GSAFE (l´ınea so´lida naranja), la glucosa predicha
por el KFP (l´ınea punteada amarilla) y el umbral de hipoglucemia. En la esquina inferior izquierda,
se observa la insulina administrada por el controlador sin (l´ınea punteada azul) y con la capa GSAFE
(l´ınea naranja continua). A la derecha, las sen˜ales γ y ω (arriba) y σ (abajo) de la capa GSAFE.
5.4. Resultados in-silico con diferentes controladores
Con el fin de evaluar el rendimiento del algoritmo propuesto, una serie de ensayos
in-silico fueron realizados en la plataforma de simulacio´n UNLP. Se propusieron dos esce-
narios de un solo d´ıa para una cohorte de sujetos de n = 33, incluyendo nin˜os, adolescentes
y adultos. Se consideraron tres comidas, a las 7, 13 y 21 horas de 75, 40 y 60 gramos de
CHO respectivamente, en una simulacio´n de 24 horas de duracio´n. Un escenario (Esce-
nario 1) considera los para´metros nominales de los sujetos virtuales mientras que el otro
considera variacio´n intra-paciente (Escenario 2), de acuerdo a lo descripto en la Seccio´n
2.2.2 del Cap´ıtulo 2.
Se consideraron 3 estructuras de control para realizar la comparacio´n en ambos esce-
narios propuestos:
En primer lugar, el controlador MPC presentado anteriormente en la seccio´n 5.3 se
evaluo´ con y sin la capa GSAFE. Dado que el objetivo de este estudio es mostrar
la capacidad de la capa GSAFE para corregir los eventos hipogluce´micos dados por
una estructura de control de lazo cerrado puro, se utiliza una sintonizacio´n gene´rica
del controlador de acuerdo al rango etario.
En segundo lugar, se implementa el controlador PDBasal+IFB presentado en la
seccio´n 5.3 y se compara su desempen˜o con y sin la capa GSAFE.
Por u´ltimo, se considero´ una estructura PID con un bolo fijo en el momento del
anuncio de la comida, tal como se describe en el trabajo [141], con el fin de evaluar el
rendimiento de la capa GSAFE en contraste con la capa SAFE. Es importante sen˜alar
que el algoritmo SAFE requiere de un anuncio de comida para poder modificar la
restriccio´n IOB durante el periodo posprandial. Al contrario, la capa GSAFE no
utiliza esta informacio´n.
Los porcentajes resultantes de tiempo en permanencia en rango (TIR: GP∈[70,180]
mg/dl), debajo del rango (TBR1: GP<70mg/dl y TBR2: GP<54mg/dl) y por encima
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Tabla 5.1: Resultados poblacionales: controlador MPC
GP Media Variabilidad GP GP<54mg/dl GP<70mg/dl GP∈[70,180]mg/dl GP>180mg/dl GP>250mg/dl
(mg/dl) (%CV) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo)
Escenario 1 - nominal
Con GSAFE 146,38 (47,69) 33 1,24 (3,4) 2,28 (4,86) 74,27 (8,79) 23,45 (7,73) 5,68 (5,7)
Sin GSAFE 132,34 (55,5) 42 3,55 (5,41) 7,67 (8,42) 72,25 (12,07) 20,08 (6,15) 5,89 (5,83)
ρ - valor <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,183 <0,01 0,081
Escenario 2 - variabilidad
Con GSAFE 154,28 (48,55) 31 1,05 (2,7) 1,92 (3,98) 69,26 (9,9) 28,82 (9,85) 6,82 (6,67)
Sin GSAFE 135,99 (57,36) 42 5,63 (13,31) 8,7 (14) 68,14 (15,88) 23,17 (7,78) 6,87 (6,31)
ρ - valor <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,786 <0,01 0,666
 estad´ısticamente significativo (ρ < 0,05)
Tabla 5.2: Resultados poblacionales: controlador PDBasal+IFB
GP Media Variabilidad GP GP<54mg/dl GP<70mg/dl GP∈[70,180]mg/dl GP>180mg/dl GP>250mg/dl
(mg/dl) (%CV) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo)
Escenario 1 - nominal
Con GSAFE 147,94 (43,35) 29 0,47 (2,34) 0,54 (2,98) 76,43 (11,15) 23,03 (10,97) 5,63 (7,06)
Sin GSAFE 138,25 (46,51) 33 0,85 (2,71) 1,81 (5,07) 77,11 (12,35) 21,08 (10,57) 4,63 (5,83)
ρ - valor < 0,01 < 0,01 0,25 0,048 0,011 < 0,01 < 0,01
Escenario 2 - variabilidad
Con GSAFE 158,82 (45,74) 28 0,29 (1,52) 0,33 (1,79) 69,93 (12,51) 29,75 (12,56) 7,54 (9,49)
Sin GSAFE 143,21 (48,06) 33 0,98 (3,15) 2,23 (5,61) 73,37 (13,68) 24,4 (11,92) 5,78 (7,26)
ρ - valor < 0,01 < 0,01 0,125 0,008 0,006 < 0,01 < 0,01
 estad´ısticamente significativo (ρ < 0,05)
Tabla 5.3: Resultados poblacionales: SAFE vs. GSAFE
GP Media Variabilidad GP GP<54mg/dl GP<70mg/dl GP∈[70,180]mg/dl GP>180mg/dl GP>250mg/dl
(mg/dl) (%CV) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo) (%tiempo)
Escenario 1 - nominal
GSAFE 139,19 (40,56) 29 1,4 (5,14) 2,45 (6,6) 79,78 (11,22) 17,77 (8,91) 4,3 (4,85)
SAFE 143,12 (47,11) 33 0,58 (1,97) 2,27 (4,05) 75,4 (13,74) 22,33 (12,84) 6,34 (7,18)
ρ - valor 0,832 <0,01 0,563 0,811 <0,01 0,022 <0,01
Escenario 2 - variabilidad
GSAFE 144,95 (42,57) 29 1,31 (4,26) 2,5 (6,3) 75,85 (11,07) 21,64 (9,08) 5,26 (6,2)
SAFE 159,78 (49,14) 31 1,16 (2,57) 2,48 (4,02) 69,36 (18,4) 28,17 (17,66) 11,2 (15,26)
ρ - valor 0,491 <0,01 0,95 0,669 <0,01 0,025 <0,01
 estad´ısticamente significativo (ρ < 0,05)
(TAR1: GP>180mg/dl y TAR2: GP>250mg/dl) para toda la poblacio´n se consideraron
en base al informe de consenso presentado en [207]. Las me´tricas de evaluacio´n para los
escenarios y controladores propuestos se presentan en tablas 5.1-5.3. Para la comparacio´n
entre los tratamientos, se realizo´ el test de hipo´tesis de Wilcoxon de Rango con Signo de
2 muestras, considerando ρ < 0,05 como estad´ısticamente significativo.
Los resultados de un solo d´ıa en la tabla 5.1 muestran la ventaja proporcionada por la
propuesta en esquemas de lazo cerrado puro. Por un lado, la sintonizacio´n del controlador
MPC demuestra ser efectiva para toda la poblacio´n cuando se enfrenta a un escenario
nominal, pero au´n as´ı presenta un TBR considerable (cabe sen˜alar que no se considero´
carbohidratos de rescate). Por otro lado, el tiempo en hipoglucemia se redujo conside-
rablemente gracias a la capa GSAFE, dentro de los ma´rgenes considerados aceptables
para la comunidad. La capa GSAFE logra reducir el TBR1 (2,28 (4,86) vs. 7,67 (8,42),
ρ < 0, 01). Tambie´n se redujo sustancialmente el TBR2 a ma´rgenes aceptables (1,24 (3,4)
vs. 3,55 (5,41), ρ < 0, 01), considerando que la poblacio´n ma´s joven presenta una gran va-
riabilidad y un gran desaf´ıo de control. Con respecto al Escenario 2, la capa logra reducir
significativamente el TBR1 (1,92 (3,98) vs. 8,7 (14), ρ < 0, 01) . Adema´s, la capa GSAFE
proporciona una reduccio´n importante de la variabilidad de la GP en ambos escenarios
(Escenario 1: 33 vs. 42, ρ < 0, 01; Escenario 2: 31 vs. 42, ρ < 0, 01). Cabe sen˜alar que al-
gunos estudios afirman que al reducir el porcentaje de variabilidad de la GP en CV%< 33
se proporciona una proteccio´n adicional contra la hipoglucemia en tratamientos con insu-
lina [207]. Resultados similares pueden observarse para el controlador PDBasal+IFB en la
Tab. 5.2. El tiempo en hipoglucemia pudo reducirse considerablemente gracias a la capa
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GSAFE en ambos escenarios (Escenario 1: 0,54±2,98 vs. 1,81±5,07, ρ = 0,048; Escenario
2: 0,33± 1,79 vs. 2,33± 5,61, ρ = 0,008).
Como una desventaja, el tiempo en hiperglucemia se incrementa, pero lo hace en
porcentaje mucho menor (Escenario 1: 23,45 (7,73) vs. 20,08 (6,15), ρ < 0, 01; Escenario
2: 28,82 (9,85) vs. 23,17 (7,78), ρ < 0, 01). Esto se debe a que el algoritmo se centra en la
seguridad contra la hipoglucemia. Cabe destacar que el TAR2 no presenta una diferencia
estad´ısticamente relevante, ya que en principio, la capa no afecta al pico posprandial.
Dado que la tasa de decrecimiento se limita, despue´s de una excursio´n posprandial, la
glucosa alcanza el punto referencia de forma ma´s lenta que sin la capa de seguridad,
aumentando as´ı su valor medio en el tiempo. Si las comidas son lo suficientemente grandes,
cada excursio´n comienza con un valor de glucosa ma´s alto debido al tiempo de absorcio´n
de la comida anterior, elevando as´ı el tiempo de hiperglucemia. Sin embargo, este es
un resultado compartido por los sistemas LGS y se encuentra reportado en la literatura
[36, 188]. Para reducir el tiempo de hiperglucemia y el valor medio de glucosa, se pueden
implementar diferentes reglas para activar la capa, por ejemplo considerando decisiones
heur´ısticas. De forma similar, un controlador principal mejorado, como por ejemplo un
controlador de zona adaptable [208], mejorara´ los resultados.
En cuanto a los resultados obtenidos del controlador PID con la capa SAFE y la capa
GSAFE, es interesante la similitud del rendimiento alcanzado a pesar de que el algoritmo
SAFE utiliza la informacio´n de la comida mientras que el GSAFE no lo hace. En la
tabla 5.3 puede observarse que ambos algoritmos obtienen un TBR1 reducido, presentando
una diferencia marginal sin relevancia estad´ıstica (Escenario 1: 2,45 (6,6) vs. 2,27 (4,05),
ρ=0,811; Escenario 2: 2,5 (6,3) vs. 2,48 (4,02), ρ=0,669). Cabe destacar que hay una
mejora por parte del algoritmo GSAFE en TIR (Escenario 1: 79,78 (11,22) vs. 75,4 (13,74),
ρ < 0,01; Escenario 2: 75,85 (11,07) vs. 69,36 (18,4), ρ < 0,01) y tambie´n en TAR1
(Escenario 1: 17,77 (8,91) vs 22,33 (12,84), ρ=0,022; Escenario 2: 21,64 (9,08) vs. 28,17
(17,66), ρ=0,025).
Existen dos grandes diferencias cualitativas entre la anterior propuesta del grupo (SA-
FE) y la que se hace en este cap´ıtulo (GSAFE). En primer lugar, la capa GSAFE esta´
disen˜ada para imponer una restriccio´n a la variable controlada de salida del sistema, a
diferencia de la capa SAFE que establece una restriccio´n en los primeros estados de la
dina´mica de la insulina. Para ello, la adaptacio´n del controlador se realiza mediante el
perfil de glucosa estimado por un KFP utilizando las mediciones del CGM en lugar de
utilizar una estimacio´n de lazo abierto de IOB. En segundo lugar, la capa SAFE se di-
sen˜o´ teniendo en cuenta el anuncio de la comida, ya que esto permite variar el l´ımite de
IOB. Por el contrario, la capa GSAFE esta´ disen˜ada para trabajar en esquemas de lazo
cerrado totalmente automatizados, apuntando a los pasos finales del disen˜o de sistemas
de PA (recuerde la Fig. 1.12). Otras ventajas de esta nueva propuesta son su capacidad
para adaptarse a los cambios de sensibilidad de la insulina, y para actuar despue´s del pico
posprandial cuando la glucosa comienza a descender. En cambio, la capa SAFE puede
restringir el suministro de insulina durante la absorcio´n de la glucosa de las comidas, lo
que conduce a eventos hipergluce´micos ma´s altos. Finalmente, un beneficio importante del
disen˜o es que ambas propuestas no se excluyen mutuamente y pueden complementarse.
5.5. Conclusiones
En este u´ltimo cap´ıtulo de aportes de esta tesis, se ha introducido una nueva estrategia
de prevencio´n de la hipoglucemia. Motivado por los sistemas PLGS, los cuales suspenden
la administracio´n de insulina durante un per´ıodo de tiempo determinado, aqu´ı se propone
regular la dosis de insulina para evitar las altas ca´ıdas de glucosa. Mediante la limitacio´n de
la tasa de descrecimiento de la glucosa, se pueden evitar con e´xito los eventos hipogluce´mi-
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cos despue´s de los per´ıodos posprandiales y tambie´n mantener una cantidad mı´nima de
insulina para un mejor control gluce´mico. De hecho, el me´todo propuesto permite que
la infusio´n de insulina se restablezca antes que otros sistemas, evitando as´ı una posible
hipoinsulinemia que podr´ıa resultar en un futuro rebote o hiperglucemia. La metodolog´ıa
propuesta puede aplicarse en principio a cualquier estructura de control y combinarse con
otras estrategias. Los resultados de los ensayos in-silico sobre un controlador cla´sico MPC
mostraron que el tiempo de permanencia en la hipoglucemia se redujo en ma´s de un 50%
para una cohorte de sujetos adultos, adolescentes y nin˜os. Adema´s, una comparacio´n de
rendimiento entre la capa GSAFE y la capa SAFE muestra beneficios similares en la pre-
vencio´n de la hipoglucemia, pero se debe tener en cuenta que la capa GSAFE no tiene la
necesidad de proporcionar informacio´n sobre las comidas. Aunque el algoritmo GSAFE
se presento´ trabajando en los periodos posprandiales, la capa puede ser ajustada para
trabajar en otras ocasiones con riesgo de hipoglucemia, como el ejercicio, caso en el que
tambie´n se debe asegurar un mı´nimo de insulina.
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Conclusiones y trabajo futuro
En esta tesis se recorrio´ un camino extenso, que transcurrio´ por distintos rincones del
universo que engloba la Diabetes Mellitus y el control de glucosa para las personas que
conviven con ella. Se busco´ realizar aportes en distintos aspectos del control gluce´mico y
el tratamiento de la diabetes.
Las nuevas tecnolog´ıas desarrolladas a partir de la ruta subcuta´nea para el suministro
de insulina y la medicio´n de glucosa permiten el concepto del control automa´tico de la
glucosa mı´nimamente invasivo, nombrado como “Pa´ncreas Artificial”. A partir de distintos
enfoques de la teor´ıa de control, teniendo en cuenta las restricciones y dificultades que
presenta este sistema, se presentaron las siguientes contribuciones:
X Una plataforma virtual para la simulacio´n y ensayos pre-cl´ınicos y la validacio´n de
estrategias de control gluce´mico. Se compone de escenarios realistas considerando
comidas mixtas, variabilidad intra- e inter-paciente, modelos de las tecnolog´ıas ac-
tuales, entre otros aspectos. Se desarrollo´ de forma tal que su uso sea accesible a
colegas y con caracter´ısticas modulares que facilitan su ampliacio´n. Este trabajo
permitio´ diversas colaboraciones dentro y por fuera del grupo de trabajo. Se parti-
cipo´ en el desarrollo de un modelo LPV de orden reducido orientado al control que
contemple la variacio´n intra-paciente. A su vez, se participo´ en el desarrollo de un
simulador con aritme´tica intervalar que contempla diferentes modelos del sistema
glucosa-insulina.
X Una terapia de control posprandial a lazo abierto para compensar comidas de alto
nivel gluce´mico, denominada Super-Bolo Automa´tico basado en IOB.
X Una terapia de modulacio´n de insulina basal durante el ejercicio para proteger al
sujeto tanto de posibles hipoglucemias debido al aumento de sensibilidad insul´ınica
como de hiperglucemias a causa de la hipoinsulinemia.
X Participacio´n en el desarrollo de una te´cnica de transicio´n entre lazo abierto y lazo-
cerrado para sistemas h´ıbridos de Pa´ncreas Artificial durante ensayos cl´ınicos.
X Participacio´n en el desarrollo y ensayo cl´ınico de un algoritmo de control automa´tico
de glucosa sin bolos previos para las comidas.
X Una estrategia para sistemas de control a lazo cerrado puro que protege al sujeto de
hipoglucemias v´ıa limitaciones en la tasa decreciente de glucosa.
En el trascurso de elaboracio´n de esta tesis se tuvo un amplio conocimiento del estado
del arte, de las tecnolog´ıas circundantes y de las te´cnicas desarrolladas para el tratamiento
de la diabetes.
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Como trabajo a futuro, se desea realizar la adaptacio´n de controladores para su uti-
lizacio´n tanto en ensayos cl´ınicos como en forma ambulatoria, buscando as´ı reducir la
brecha entre las ma´s recientes contribuciones teo´ricas y su accesibilidad por parte de los
destinatarios finales.
Partiendo de la experiencia obtenida durante el doctorado, se busca trabajar en dos
grandes ejes: en primer lugar, en el desarrollo de estrategias de lazo cerrado puro para
el control de glucosa mediante la combinacio´n de una bomba de infusio´n continua de
insulina con un monitor continuo de glucemia, y en segundo lugar en la migracio´n de
las estrategias a una plataforma para su ensayo en el a´mbito cl´ınico y/o ambulatorio. Se
definen los siguientes objetivos espec´ıficos:
O1 Estudiar y desarrollar estrategias de control de lazo cerrado puro en base a
un controlador con estructura MPC conmutado. Estudio de diferentes formas
de implementar un controlador MPC a partir de la literatura [209]. Desarrollo de
un controlador MPC conservador para la etapa nocturna/ayuno, y otro agresivo
para la compensacio´n de comidas. Estudiar la implementacio´n de restricciones en
la estructura interna de los controladores para asegurar un control gluce´mico ma´s
seguro, en base al algoritmo ARG [103].
O2 Estudiar y desarrollar estimadores de la excursio´n de glucosa posprandial
y/o detectores de comida. A partir de trabajos del grupo [175], desarrollar e
implementar un detector de comidas para realizar un anuncio automa´tico de las
mismas al controlador. Mediante el mismo, establecer las reglas de conmutacio´n
entre un controlador conservador y otro agresivo.
O5 Desarrollo de una plataforma de hardware y software de co´digo abierto
para pruebas cl´ınicas del pa´ncreas artificial. Puesta en marcha y comunicacio´n
de una plataforma basada en Andorid APS (AAPS) [210] mediante la conexio´n
inala´mbrica de monitores continuos de glucosa y bombas de insulina.
O6 Pruebas Cl´ınicas de la Plataforma y Controlador. Pruebas cl´ınicas hospitala-
rias en pacientes pedia´tricos (Hospital Garrahan) y semi-ambulatorias en pacientes
adultos (Hospital Italiano) tanto de la conectividad y funcionamiento a lazo cerrado
de la plataforma como de los nuevos algoritmos embebidos en la misma.
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#Comida Composicio´n CHO (g)
01 Leche, arroz blanco, pera, galletitas de salvado, queso light y aceite 52
02 Leche, arroz blanco, pera, galletitas de salvado, aceite 111
03 Leche, pan blanco, queso light, manteca y aceite 52
04 Leche, pan blanco, queso light, manteca y aceite 52
05 Pasta con poca cantidad de aceite de girasol 75
06 Pasta con gran cantidad de aceite de girasol 75
07 Arroz con leche, azu´car y canela 50
08 Porotos, pan integral, salame y queso 50
09 Pasta con Psyllium 52
10 Barra de cebada 25
11 Barra de avena 25
12 Barra de chocolate con frambuesa 10
13 Batido de soja y chocolate 10
14 Barra de pasta de man´ı y chocolate 25
15 Batido de soja, fructuosa y chocolate 25
16 Chips prote´ınicos de soja salados 25
17 Spaghetti de soja 25
18 Cebada hervida (bajo IG) 50
19 Pure´ de papas (alto IG) 50
20 Papa al horno, pechuga de pavo y gelatina 45
21 Arroz hervido, choclo y pechuga de pavo 50
22 Pan blanco, huevos, margarina y jugo de naranja 50
23 Suplemento nutricional en polvo 50
24 Pasta con salsa de tomate 50
25 Pasta con salsa de tomate y aceite 50
26 Pasta con salsa de tomate, aceite y Psyllium 50
27 Comida con alto contenido de CHO 93
28 Comida con alto contenido de gasa 27
29 Pasta con aceite de girasol 75
30 Desayuno 1 120
31 Desayuno 2 70
33 Desayuno 3 50
34 Omelette de queso, pan y margarina 38
35 Spaguetti con tomate, queso y lentejas 87
36 Copitos de ma´ız con leche, pan y margarina 104
37 Avena con leche, pan y margarina 62
38 Cebada con leche, mermelada de frutilla y jugo de naranja 69
39 Cereal de fruta y fibra con leche, anana´ y melo´n 50
40 Cereal con alto contenido de fibra con lecho, frutillas y pomelo 42
41 Omelette de huevo, pan, espinaca, morro´n y tomate grillado 20
42 Omelette de huevo, miel, pan, espinaca y morro´n 15
43 Pan, leche, azu´car negra, banana y jugo de naranja 47
44 Muffin con pasta de man´ı 27
45 Golosina, leche, helado y crema doble 80
46 Jarabe, leche descremada y helado sin grasa 80
47 Galletitas con yogurt sin grasa 94
48 Copos de trigo, queso fresco y leche 80
49 Galletas de trigo, leche descremada, pan integral, frutas, pollo y vegetales 1 123
50 Galletas de trigo, leche descremada, pan integral, frutas, pollo y vegetales 2 126
51 Lasan˜a de vegetales, postre de crema y jugo de naranja 27
52 Lasan˜a de vegetales, postre de leche descremada y jugo de naranja 120
53 Arroz blanco 75
54 Copos de cebada 100% 75
55 Copos de cebada 50% 75
56 Copos de cebada 30% 75
57 Pan blanco 50
58 Pan integral 50
59 Pan de centeno β-glucan 50
60 Pasta integral 50
Tabla A.1: Biblioteca de comidas mixtas.
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Plataforma Android para ensayos cl´ınicos
En la actualidad existen diversas implementaciones de Pa´ncreas Artificial “DIY” (Do
It Yourself: hazlo tu mismo). Esto quiere decir que el paciente no adquiere un producto
finalizado, sino que arma su propio sistema con las distintas alternativas de dispositivos y
controladores disponibles y lo pone en funcionamiento por su cuenta. Las implementaciones
que se destacan hoy en d´ıa son OpenAPS, Loop y Android APS. En particular OpenAPS se
ejecuta sobre una “pequen˜a computadora”, por ejemplo una Intel Edison, una Raspberry
Pi0W o Pi3. El algoritmo que utiliza se llama “oref0” en su primera versio´n, que antecede
a “oref1”, la u´ltima versio´n estable. Tiene funciones como habilitar la deteccio´n de cambios
en la sensibilidad a la insulina, asistencia para las comidas y ca´lculo dina´mico de absorcio´n
de carbohidratos, as´ı como tambie´n comidas sin anuncio y alertas cuando se requiere
accio´n adicional por parte del usuario. De OpenAPS se desprende su versio´n modular
para Android, denominada AndroidAPS (AAPS) [123], que conserva el mismo algoritmo.
A continuacio´n se presenta un trabajo realizado dentro del grupo de trabajo a partir de
la direccio´n de una estudiante de grado. El objetivo del presente ape´ndice es introducir una
alternativa de PA de co´digo abierto, como es AAPS, y realizar su puesta en funcionamiento
y verificacio´n. Como grupo de investigacio´n se plantearon las pruebas del sistema AAPS
como punto de partida para luego implementar y probar el algoritmo ARG desarrollado
en el pa´ıs [20, 159].
B.1. Plataforma InsuMate
Para la implementacio´n de AAPS se requiere como mı´nimo un CGM, un celular, una
bomba y el entorno de desarrollo Android Studio (por lo tanto una computadora) de modo
de poder descargar la aplicacio´n AAPS al celular.
En particular, para el presente trabajo y a lo que hardware respecta, se utilizo´ un
celular Motorola Moto G5 XT1671 para la implementacio´n del software y algoritmo de
control. Se dispone del sistema CGM Dexcom G4, compuesto por sensor, transmisor y
receptor y de una bomba modelo Accu-Chek Spirit Combo con su respectivo lector de
infrarrojo Smart Pix Model 02, el cual permite realizar configuraciones de este modelo
espec´ıfico de bomba. Los componentes utilizados pueden observarse en la Fig. B.1. En
cuanto a lo que respecta al software, se eligio´ como Sistema Operativo (SO) principal
Ubuntu. Se tuvo que hacer la excepcio´n para el uso del programa de configuracio´n de la
bomba, el cual requiere Windows para su funcionamiento. En Ubuntu (versio´n 16.04 LTS
- kernel 4.15.0-33-generic), se utilizo´ Git (versio´n 2.7.4) para descargar el repositorio y
guardar versiones del co´digo en caso de modificarlo; Android Studio (versio´n 3.1.2) para
desarrollar, ejecutar y depurar el co´digo; MongoDB shell (versio´n v4.0.1) para obtener la
informacio´n del sistema almacenada en la base de datos (DB). Por otro lado, en Windows 7
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Figura B.1: Sistema AAPS: Bomba, Android APS, receptor del sensor y NightScout
(versio´n Home Basic - Service Pack 1) se instalo´ el programa de configuracio´n de la bomba
denominado ACCU-CHEK 360 Insulin Pump Configuration Software (versio´n 1.0.4.2907).
B.2. Puesta en funcionamiento del sistema AAPS
Para poner en funcionamiento el sistema se requieren mu´ltiples pasos. Se deben confi-
gurar las aplicaciones en el celular, el sitio web de monitoreo (NightScout) y las conexiones
tanto de la bomba como del sensor. Primero se “rooteo´” el celular, es decir se obtuvo con-
trol privilegiado sobre el mismo para poder instalar la versio´n de Android Lineage OS 14.1,
ya que AAPS no funciona correctamente con la versio´n 8.1 de Android pre-instalada en el
celular provisto. Luego se instalaron en la computadora el sistema de control de versiones
Git y el entorno de desarrollo Android Studio. Con las herramientas ya disponibles se
prosiguio´ a descargar los repositorios de las aplicaciones, instalarlas y configurarlas.
El sistema se puede dividir segu´n los dispositivos f´ısicos (celular, bomba, CGM) que
lo componen, como puede observarse en la Fig. B.2 representados mediante recta´ngulos.
Por otra parte se encuentra el software, representado por o´valos, correspondientes a las
aplicaciones y el sitio web de monitoreo. La aplicacio´n principal es AAPS, la cual tiene
mu´ltiples configuraciones, como tipos de perfil de usuario, tipos de curva de insulina, tipos
de bomba, opcio´n de deteccio´n de sensibilidad, eleccio´n de lazo abierto o cerrado, objetivos
y tratamientos, entre otras. A su vez se configuran las conexiones con las aplicaciones
xDrip+ y NightScout. xDrip+ es la aplicacio´n encargada de recibir los datos del CGM.
Se debe configurar para que tome los datos del sensor correspondiente y para que suba
los datos de glucosa al sitio web de monitoreo. A su vez, se comunica con la aplicacio´n
central para proporcionar las medidas de glucosa recibidas por el receptor. Esta aplicacio´n
se comunica v´ıa Bluetooth al sistema CGM, como se observa en la Fig. B.2. NightScout es
el sitio web de monitoreo. La aplicacio´n central le comunica los datos mediante conexio´n
a Internet. En el sitio se pueden observar los datos del sistema, como lo son la glucosa,
insulina, estado de la bomba, estado del sistema y el porque´ de la toma de decisiones,
entre otros. Para poner en funcionamiento el mismo se debe crear el sitio, por ejemplo
en la plataforma Heroku, y realizar las configuraciones pertinentes. En lo que a la bomba
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Figura B.2: Dispositivos y aplicaciones del sistema Android APS.
respecta, se configura con un software espec´ıfico y un lector de infrarrojo denominado
Smart Pix. Independientemente de la configuracio´n generada, el celular y la bomba se
comunican por Bluetooth mediante la aplicacio´n Ruffy (Fig. B.2). La misma realiza la
conexio´n a la bomba so´lo una vez y esta se establece permanentemente, exceptuando el
caso que se desvinculen manualmente los dispositivos. Durante la etapa de configuracio´n
y luego teniendo el sistema en funcionamiento, se analizaron las partes que lo componen
y sus datos.
Se debieron realizar modificaciones y programas adicionales para facilitar las pruebas
iniciales. En primer lugar, el sistema no funciona sin tener medidas de glucosa. Ante esto
se podr´ıa probar so´lo con CGM reales, lo cual carece de sentido pra´ctico. Fue necesario
desarrollar una solucio´n para la generacio´n de un CGM virtual. Mediante la ejecucio´n de
un programa en lenguaje Python se sube cada cierto tiempo un valor de glucosa a partir
de un vector. Al poder utilizarse vectores obtenidos de simulaciones o de un sensor real,
es posible analizar al sistema en su completo funcionamiento y realizar comparaciones con
otras plataformas.
Para ensayar la plataforma se tuvo que modificar aspectos de la programacio´n del
AAPS. Dado que Android APS tiene una configuracio´n de objetivos que bloquean distintos
aspectos del sistema para acompan˜ar al usuario en el proceso de aprendizaje del sistema,
poder utilizar todas las funcionalidades lleva semanas. Por esta razo´n es que se modifico´ el
co´digo de modo de evitar dichos objetivos y tener acceso al sistema completo. Al algoritmo
de control realizado por la comunidad de OpenAPS se lo denomina “oref0” en su primer
versio´n y en principio se verifico´ la posibilidad de aplicarle modificaciones. Se realizo´ un
mı´nimo cambio en el co´digo, con el objetivo de corroborar si es posible alterar la cantidad
de insulina que se inyecta, lo cual se pudo lograr sin inconvenientes. Por otra parte, es
fundamental en cualquier sistema que genera datos poder obtener los mismos de forma
ordenada. Para ello se realizaron consultas a la DB ya integrada en el sistema y se utilizo´
la herramienta online “mLab” disponible en mongoDB. Finalmente se realizo´ un manual
de Android APS enfocado al desarrollador y otro enfocado al usuario.
B.3. Resultados
Tras la puesta en marcha y hacer los ajustes correspondientes, se apunto´ a una prueba
piloto del sistema, tanto a lazo abierto como a lazo cerrado. En el mes de julio de 2018 se
realizaron pruebas del sistema completo. El sistema se encontraba funcionamiento junto
con las aplicaciones AAPS, xDrip+ y Ruffy, y el sitio web de monitoreo NightScout. Se
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Figura B.3: Plataforma InsuMate durante su ensayo corriendo el algoritmo ARG.
coloco´ un CGM Dexcom G4 sobre una persona sin diabetes, por lo que la bomba se
conecto´ al sistema y no al sujeto. El objetivo de las pruebas fue evaluar el sistema con
un monitor continuo de glucosa real y no uno virtual. En la Fig.B.3 puede observarse la
pantalla principal de la plataforma AAPS y 18 hs de funcionamiento. Puede observarse
principalmente el nivel y la excursio´n de glucosa, junto con el suministro de insulina. Se
analizaron y comprobaron las distancias entre receptor y celular, y entre celular y bomba.
Se evaluaron escenarios con eventualidades, como la desconexio´n del sensor, que la bomba
se quede sin bater´ıa o que el usuario erro´neamente la apague. Se realizaron calibraciones
del sensor, el cual las solicita cada doce horas y deben ser ingresadas desde el receptor.
Por u´ltimo, se analizo´ el funcionamiento y desempen˜o general de AAPS (ver Fig. B.4). La
prueba duro´ 240 hs ininterrumpidas, verifica´ndose el correcto funcionamiento del sistema
durante el 93% del tiempo, lo cual se encuentra en el orden de lo obtenido con la plataforma
DiAs (provista por la Universidad de Virginia) en las pruebas realizadas por el equipo de
trabajo en noviembre de 2017 en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Se apunto´ a la implementacio´n de una plataforma abierta y transparente del tipo DIY
debido a que posee las caracter´ısticas necesarias para futuros ensayos cl´ınicos de estrategias
de control gluce´mico. El AAPS tiene una gran diversidad de usuarios en el mundo y una
comunidad de soporte online activa. Adema´s presenta la gran ventaja de poseer conexio´n
con el sensor Dexcom G4 y la bomba Accu-Chek, que corresponden al equipamiento que
se dispon´ıa. La implementacio´n del sistema y las pruebas preliminares permitieron tener
una comprensio´n ma´s profunda de la plataforma. Se deben tener muchas consideraciones
a la hora de realizar los ensayos cl´ınicos, ya sea desde la estabilidad del sistema, tener
en cuenta posibles eventualidades como lo son la desconexio´n de los dispositivos, posibles
fallas del sistema, entre otras. Su implementacio´n modular permite que se agreguen las
prestaciones pertinentes (nuevos algoritmos de control, capas de seguridad, entre otros) a
la hora de disponer de la plataforma.
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Figura B.4: Equipo de trabajo colocando y configurando el sensor Dexcom G4 para el ensayo de la
plataforma.
Se realizaron ensayos de la plataforma InsuMate con el algoritmo ARG (Fig. B.5). El
sistema base (InsuMate, Dexcom G4 y Roche Spirit Combo) fue probado durante 240hs,
mostrando un adecuado funcionamiento del lazo-cerrado durante el 93% del tiempo to-
tal. En cuanto al algoritmo, se probo´ una versio´n del ARG con te´cnicas de mitigacio´n de
desconexio´n utilizando las mediciones de glucosa de los ensayos cl´ınicos. El error relativo
promedio en el total de insulina administrada con respecto a la implementacio´n del contro-
lador en Matlab fue de 5,37%, mientras que la diferencia con los resultados de los ensayos
cl´ınicos con la implementacio´n basada en DiAs fue de 6,94%. Se probo´ una versio´n del
sistema de tratamiento MDI de forma ambulatoria mediante un sensor FreeStyle Libre y
con adaptador MiaoMiao durante 13 d´ıas. Se introduc´ıa manualmente las inyecciones de
bolos y se monitoreaba la evolucio´n de la estimacio´n de IOB. Los resultados obtenidos
indicaron un funcionamiento satisfactorio como sistema de monitoreo en el 91,90% del
tiempo total.
Figura B.5: L´ınea tempral de los resultados de la plataforma InsuMate ante diferentes configuraciones
B.4. Conclusiones
El presente ape´ndice apunta a describir el proceso de puesta en funcionamiento de una
plataforma de co´digo abierto que brinda a los pacientes con DMT1 la disponibilidad de
un sistema a lazo cerrado gratuito y adaptable. La misma esta´ implementada en Android
y permite comunicarse y comandar una bomba de infusio´n subcuta´nea de insulina y un
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monitor continuo de glucosa. Se logro´ hacer una prueba piloto de 240hs con resultados
satisfactorios. Se espera realizar pruebas con dispositivos comercializados nacionalmente
como por ejemplo el CGM Freestyle Libre. Por otra parte, se realizara´ la programacio´n del
algoritmo ARG dentro de AAPS, con el objetivo de realizar pruebas cl´ınicas en pacientes
pedia´tricos en nuestro pa´ıs, cuyo protocolo ya fue aprobado por el Comite´ de E´tica del
Hospital Garrahan.
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